
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Ω.Ρ.Λ 

ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

 Εύκαμπτο  video ρινολαρυγγοσκοπίου 2,8 mm με Monitor 10" HD. 

 Θα πρέπει να μην διαθέτει οπτικές ίνες, να μην απαιτείται η χρήση πηγής ψυχρού 
φωτισμού, κάμερας, ξεχωριστού monitor και προγράμματος καταγραφής για 
σύλληψη εικόνας και βίντεο, αλλά να είναι όλα αυτά ενσωματωμένα στο σύστημα 

 Δυνατότητα επίδειξης στην πράξη εάν κριθεί απαραίτητο 

 Η συσκευή να διαθέτει πιστοποιητικό κυκλοφορίας στην Ελλάδα (σήμανση CE). 

 Ο κατασκευαστής να διαθέτει απαραίτητα πιστοποιητικό ISO 9001/EN/ISO46001 

 Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που θα δηλώσει ο προμηθευτής θα αναγράφονται 
και σε πρωτότυπα προσπέκτους και τεχνικά φυλλάδια της κατασκευάστριας 
εταιρείας. 

 Ο προμηθευτής να έχει οργανωμένο τμήμα σέρβις και δυνατότητα παροχής 
ανταλλακτικών τουλάχιστον δέκα έτη  

 Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο έτη. 
 

 

 

 


