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 ΣΕΥΝΙΚΕ΢ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢ ΦΟΡΗΣΟΤ ΑΝΑΠΝΕΤ΢ΣΗΡΑ 

 Ο αλαπλεπζηήξαο, πξννξηδφκελνο γηα ηνλ αεξηζκφ ελειίθσλ, ζα πξέπεη λα είλαη ζχγρξνλεο 

ζρεδίαζεο θαη ηερλνινγίαο, ζηέξεαο θαη αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο, εχθνινο ζηε ρξήζε, 

ιεηηνπξγηθφο, ειεγρφκελνο απφ κηθξνεπεμεξγαζηέο θαη θαηάιιεινο γηα έληνλε λνζνθνκεηαθή 

ρξήζε. Δπίζεο είλαη απαξαίηεην λα δηαζέηεη ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα, ηα νπνία ζα 

ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο νπνηαζδήπνηε αλάγθεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, φπσο 

Δπείγνληα, Αλάλεςε, Αθηηλνινγηθφ  ΜΑΦ, Μεηαθνξά εληφο ή εθηφο Ννζνθνκείνπ.  

Απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά : 

1. Να ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα γηα ηε ζσζηή θαη πιήξε 

ιεηηνπξγία ηνπ, φπσο : 

-   Καιψδην ηξνθνδνζίαο θαη επαλαθνξηηδφκελε µκπαηαξία. 

-   Καιψδην ηξνθνδνζίαο µε εηδηθφ βχζµα γηα ηελ παξνρή   

    ξεχµαηνο απφ πεγή αζζελνθφξνπ (12V). 

-   Κχθισµα αζζελνχο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ µε βαιβίδεο   

    εθπλνήο ελειίθσλ 

-   ΢σιήλα ζχλδεζεο ηνπ αλαπλεπζηήξα µε δίθηπν αεξίσλ ή  

    θηάιε Ομπγφλνπ 

-   Δμάξηεµα πνπ λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηήξημεο ηνπ  

    αλαπλεπζηήξα ζην θνξείν ή ζηελ θιίλε ηνπ αζζελνχο. 

-  Σξνρήιαην φρεκα κεηαθνξάο 

 

2. Να είλαη κηθξνχ ζρεηηθά φγθνπ θαη βάξνπο έσο 7 θηιά. θηιά, ζην νπνίν βάξνο λα 

ζπλππνινγίδεηαη φ,ηη είλαη απαξαίηεην γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ (εμσηεξηθφο κίθηεο 

αέξα-νμπγφλνπ,κεηαζρεκαηηζηήο / θαιψδην ξεχκαηνο, θηάιεο νμπγφλνπ θηι.). 

Μηθξφηεξν βάξνο ζα αμηνινγεζεί ζεηηθά.  

3. Να ιεηηνπξγεί κε ξεχκα 220V/50Hz ή 12V θαη επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία 

δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ εννέα σξψλ κε ρξφλν πιήξνπο θφξηηζεο απφ ην δίθηπν έσο 

πέντε  ψξεο.  

4. Να είλαη απηφλνκνο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ (λα δηαζέηεη ηερλνινγία ηνπξκπίλαο 

(ηδηαίηεξα ρακεινχ ζνξχβνπ) ή ηερλνινγία εζσηεξηθήο γελλήηξηαο αέξα κέζσ 

κηθξνυπνινγηζηή γηα παξαγσγή αέξα θαη κίθηε νμπγφλνπ 21-100%), γηα λα κελ 

απαηηνχληαη ηδηαίηεξεο παξνρέο (ηαηξηθφο αέξαο ή Ομπγφλν) γηα ηελ άκεζε 

ιεηηνπξγία ηνπ, έηζη ψζηε ε κεηαθνξά ηνπ αζζελνχο λα γίλεηαη εχθνια θαη γξήγνξα 

θάησ απφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο.  

5. Δπί πιένλ λα ζπλδέεηαη θαη λα ιεηηνπξγεί µε εμσηεξηθή θεληξηθή παξνρή νμπγφλνπ 

(δίθηπν λνζνθνκείνπ ή αζζελνθφξνπ) θαη θάζε ηχπν θηάιεο, ζε παξνρέο νμπγφλνπ 

πςειήο πίεζεο θαη ζε παξνρέο ρακειήο ξνήο έσο 15 l/min.  

6. Να είλαη αλαπλεπζηήξαο ειεγρφκελνπ φγθνπ θαη πίεζεο θαη λα εθηειεί θαη΄ 

ειάρηζηνλ ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο αεξηζκνχ: 

 Διεγρφκελν θαη ειεγρφκελν-ππνβνεζνχκελν αεξηζκφ A/CMV 

 ΢πγρξνληζκέλν δηαιείπνληα ππνρξεσηηθφ αεξηζκφ SIMV  

 Απζφξκεην αεξηζκφ SPONT 

 Αλαπλεπζηηθή ππνζηήξημε πίεζεο (PSV)  Pressure support 

 Αεξηζκφ εγγπεκέλνπ φγθνπ  

 Με επεκβαηηθφ αεξηζκφ κε αληηζηάζκηζε δηαξξνψλ 

 ΢πλερνχο ζεηηθήο πίεζεο (CPAP)  
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 Αεξηζκφο ππνζηήξημεο άπλνηαο (Apnea back up ventilation) 

7. Να δηαζέηεη επαλάγλσζηε νζφλε πςειήο επθξίλεηαο έγρξσκε, αθήο, ηνπιάρηζηνλ έμη 

ηληζψλ, ζηελ νπνία λα απεηθνλίδνληαη 

 θπκαηνκνξθέο πίεζεο ξνήο φγθνπ 

 Loops πηεζεο /φγθνπ θαη ξνήο/φγθνπ  

 κέγηζηε εηζπλεπζηηθή πίεζε  Peak inspiratory pressure 

 κέζε πίεζε mean θαη πίεζε βάζεο base 

 Δηζπλεφκελνο - εθπλεφκελνο φγθνο αλά αλαπλνή 

 Δηζπλεφκελνο θαη εθπλεφκελνο φγθνο αλά ιεπηφ 

 ΢πρλφηεηα αλαπλνψλ 

 Μέγηζηε εηζπλεπζηηθή ξνή 

 Αλαινγία I:E 

 Ππθλφηεηα εηζπλεφκελνπ Ομπγφλνπ 

 Δπίπεδν θφξηηζεο Μπαηαξίαο 

Δπίζεο λα δηαζέηεη κλήκε θπκαηνκνξθψλ, αξηζκεηηθψλ παξακέηξσλ 

(TRENDS), θαη γεγνλφησλ γηα ηνπιάρηζηνλ 48 ψξεο:    

8. Όια ηα ηµήµαηα ηνπ αλαπλεπζηήξα πνπ έξρνληαη ζε επαθή µε ηνλ αζζελή λα 

µπνξνχλ λα απνζηεηξσζνχλ ζε πγξφ θιίβαλν. 

9. Θα εθηηκεζεί αλ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε κάζθα λεθεινπνηεηή γηα 

ρνξήγεζε εηζπλεφκελσλ θαη εάλ αλαβαζκίδεηαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

θαπλνγξαθίαο θαη θαπλνκεηξίαο (ETCO2)  mainstream 

10. Να έρεη δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Η 

κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ λα γίλεηαη κε απιφ θαη εχθνιν ηξφπν, κέζσ Θχξαο USB  

11. Να παξαδνζεί κε θχθισκα κηαο ρξήζεο, θχθισκα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ θαη κία 

κάζθα ζηνκαηνξηληθή κε επεκβαηηθνχ αεξηζκνχ  

12. Να ξπζκίδεη άκεζα ηηο αθφινπζεο παξακέηξνπο : 

 λα δηαζέηεη κεηαβιεηή θαη ξπζκηδφκελε ζρέζε εηζπλνήο εθπλνήο 1/3 έσο 2/1 

 λα απνδίδεη Παιίλδξνκν (εηζπλεφκελν - εθπλεφκελν) φγθν αλαπλνήο Tidal 

volume 100  έσο ηνπιάρηζηνλ 1.500 ml  

 ζπρλφηεηα αλαπλνψλ 6 έσο ηνπιάρηζηνλ 50 bpm  

 κέγηζηε εηζπλεφκελε ξνή έσο ηνπιάρηζηνλ 100 L/min  

 κέγηζην φξην εηζπλεφκελεο  πίεζεο έσο ηνπιάρηζηνλ 60cmH2O, κε 

δπλαηφηεηα ξχζκηζεο (πίεζε εθηφλσζεο) ΢πλαγεξκνχ Μέγηζηεο Πίεζεο 

 εηζπλεπζηηθφο ρξφλνο ηνπιάρηζηνλ 0,5 έσο 3 sec 

 ξχζκηζε επαηζζεζίαο ζθαλδαιηζκνχ πίεζεο (pressure trigger) απφ -1 έσο 

ηνπιάρηζηνλ -15 cmH2O θαη ξνήο (flow trigger) απφ 1 έσο ηνπιάρηζηνλ 10 

l/min 

 ππθλφηεηα ρνξεγνχκελνπ νμπγφλνπ FiO2 21 έσο 100% (ή ηνπιάρηζηνλ 1.0 

θαη 0.5-0.6) 

 PEEP  0 έσο ηνπιάρηζηνλ 20 cmH2O.  

 ππνζηήξημε απηφκαηεο αλαπλνήο pressure support 0 έσο 60 cmH2O ζε 

ζρέζε κε ηελ PEEP 

13. Nα έρεη ηε δπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηνπ θιεηδψκαηνο πιεθηξνινγίνπ, έσο 3 

δεπηεξφιεπηα ην κέγηζην, επηινγήο επηπέδνπ ήρνπ ζπλαγεξκνχ θαη εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο  

14. Να δηαζέηεη νπηηθναθνπζηηθνχο ζπλαγεξκνχο : 
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 Τςειήο πίεζεο αεξαγσγψλ  

 Υαµειήο πίεζεο αεξαγσγψλ 

 Τςεινχ Υακεινχ Όγθνπ αλά ιεπηφ  

 Άπλνηαο  

 Τςειήο - Υακειήο ζπγθέληξσζεο Ο2 

 Γηαθνπήο παξνρήο ξεχµαηνο 

 Υαµειήο θφξηηζεο µπαηαξίαο 

 Σερληθνχ πξνβιήµαηνο αλαπλεπζηήξα 

15. Να δίδεηαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ γηα δχν (2) έηε θαη επάξθεηα 

αληαιιαθηηθψλ γηα 10 έηε.  

 

Δπηπιένλ πξναπαηηνχκελα : 

 Να θαηαηεζνχλ επίζεµα πηζηνπνηεηηθά πνπ λα επηβεβαηψλνπλ φηη ν 

αλαπλεπζηήξαο είλαη θαηάιιεινο γηα ελδν-λνζνθνµεηαθή ρξήζε θαη γηα 

δηαθνµηδέο µε αζζελνθφξν ή αεξνδηαθνµηδέο, θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ 

λα επηβεβαηψλνπλ ηελ αληνρή ηνπ αλαπλεπζηήξα ζε θξαδαζµνχο, ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζε πεξηβάιινλ µε πςειή πγξαζία θαη εληφο µεγάινπ εχξνπο 

ζεξµνθξαζηψλ (απφ < 0°C µέρξη > 40°C), φπσο επίζεο θαη ηελ πξνζηαζία 

ηνπ απφ λεξφ. 

 Η απάληεζε ηνπ θχιινπ ζπκκφξθσζεο λα γίλεη αλαιπηηθά κε παξαπνκπέο 

ζηα πξσηφηππα πξνζπέθηνπο (νδεγίεο ρξήζεο), κε πνηλή απνθιεηζκνχ.  

 Η πξνζθνξά λα ζπλνδεχεηαη απφ έγγξαθν ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο 

πεξί εμνπζηνδνηεκέλνπ service.  

 Σα πξνζθεξφκελα κεραλήκαηα λα ζπκθσλνχλ κε ηελ νδεγία ηνπ 

Δπξσπατθνχ ΢πκβνπιίνπ 93/42/ΔΔC θαη θέξνπλ ζήκαλζε CE- Mark.  

 Να δνζεί user manual ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη service manual ζηελ 

Διιεληθή ή Αγγιηθή γιψζζα.  

 Ο αλάδνρνο λα εθπαηδεχζεη ην Ιαηξηθφ θαη Ννζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ηεο 

Υεηξνπξγηθήο Κιηληθήο γηα φζν δηάζηεκα ρξεηαζζεί θαζψο θαη ηερληθνχο ηεο 

Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο γηα αληηκεηψπηζε βιαβψλ.  

 Η εηαηξία λα είλαη πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 9001:2008 θαη 13485:2003, γηα 

Δηζαγσγέο - Δμαγσγέο, Δκπνξία Σερληθή Τπνζηήξημε Ιαηξηθψλ - 

Δπηζηεκνληθψλ Μεραλεκάησλ & Ννζνθνκεηαθνχ Δμνπιηζκνχ. 

 Αζάθεηεο θαη ανξηζηίεο σο πξνο ηελ ηεθκεξίσζε ζα ζεσξνχληαη σο 

νπζηψδεηο απνθιίζεηο θαη ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. 

Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ  

1.Βειερέξεο Γεκήηξηνο  Ιαηξφο Υεηξ/γνο   

2. Κνπηζνχθνο Γξεγφξηνο   Ιαηξφο Αλαηζζ/γνο  

3. Μπέιινπ Παξαζθεπή Ννζειεχηξηα 
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