
ΣΕΥΝΙΚΕ΢ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢ 

 ΕΓΥΤΣΗ ΢ΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΤ ΜΕ΢ΟΤ ΚΑΙ ΦΤ΢ΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΟΡΟΤ ΓΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΚΟ 

ΣΟΜΟΓΡΑΦΟ 1,5Σ 

 
 
 1. Να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, πλιρθσ, τροχιλατοσ, αυτόνομοσ με μπαταρία, κατάλλθλοσ για 
Μαγνθτικό Σομογράφο για ζγχυςθ ςκιαγραφικοφ μζςου και φυςιολογικοφ οροφ. 
 
2. Να πραγματοποιεί ζγχυςθ ςκιαγραφικοφ ςε φάςεισ 1-6 επιπζδων. 
 
3.Να διακζτει λειτουργία ταυτόχρονθσ ζγχυςθσ ςκιαγραφικοφ και οροφ ςε ποςοςτιαία αναλογία. 
 
4. Να ζχει δυνατότθτα προγραμματιςμοφ τουλάχιςτον 20 πρωτοκόλλων. 
 
5. Να κάνει αυτόματο γζμιςμα τθσ ςφριγγασ, να ζχει δυνατότθτα κακυςτζρθςθσ τθσ ζγχυςθσ, τθσ 
φάςθσ και τθσ ςάρωςθσ. 
 
6. Να ζχει ελάχιςτο όριο πίεςθσ 100 και μζγιςτα όρια 300psi. 
 
7. Να μπορεί να δεχκεί ςφριγγεσ ζγχυςθσ τουλάχιςτον 65ml. 
 
8. Η βαςικι μονάδα να διακζτει ζγχρωμθ οκόνθ με πλικτρα αφισ για τον προγραμματιςμό τθσ 
ζγχυςθσ. 
 
9. Να διακζτει απομακρυςμζνθ οκόνθ για τον προγραμματιςμό τθσ ζγχυςθσ και τθν 
παρακολοφκθςθ του διαγράμματοσ τθσ πίεςθσ - ροισ και να επικοινωνεί 
μζςωοποιουδιποτεαξιόπιςτουτρόπου που δεν προκαλεί παρεμβολζσ με τθ βαςικι μονάδα του 
εγχυτι. 
 
10. Ο ρυκμόσ ροισ να είναι από 0.1 ζωσ 10ml/sec τουλάχιςτον ςε βιματα του 0,1 ml/sec. 
 
11. Να παραδοκεί με όλα τα απαραίτθτα εξαρτιματα για τθν πλιρθ λειτουργία του. 
 
12. Να διακζτει πιςτοποιθμζνα αναλϊςιμα μίασ χριςθσ ι και πολλαπλϊν χριςεων τουλάχιςτον 8 
ωρϊν. 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

 
To ςφςτθμα να ςυνοδεφεται από εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ δφο (2) τουλάχιςτον ετϊν, εγγφθςθ 
για τεχνικι υποςτιριξθ και ανταλλακτικά για δζκα (10) τουλάχιςτον χρόνια. 
Να ςυνοδεφεται από τα εγχειρίδια χειριςμοφ και λειτουργίασ. 
Να πλθροί τισ προδιαγραφζσ αςφαλείασ τθσ Ε. Ε. για ιατρικά μθχανιματα και να φζρει ςιμανςθ 
C.E. MARK.  
Ο προμθκευτισ και το εργοςτάςιο καταςκευισ να διακζτουν πιςτοποιθτικό ποιότθτασ ISO για τθ 
διακίνθςθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων κακϊσ και για τθν τεχνικι υποςτιριξθ τουσ. Να 



κατατεκοφν τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά τα οποία κα είναι επίςθμα μεταφραςμζνα, ςτθν Ελλθνικι 
γλϊςςα. 
Προχπόκεςθ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, αποτελεί θ κατάκεςθ φφλλου ςυμμόρφωςθσ, ςτο 
οποίο κα απαντάται με κάκε λεπτομζρεια, όχι μονολεκτικά, και με τθ ςειρά που αναφζρονται όλα 
τα αιτιματα των τεχνικϊν μασ προδιαγραφϊν. Όπου ηθτείται ι κρίνεται απαραίτθτθ θ αναδρομι ςε 
φυλλάδια του καταςκευαςτι οίκου προσ απόδειξθ ηθτοφμενων ςτοιχείων, αυτι κα γίνεται με ςαφι 
αναφορά ςτθ ςελίδα και παράγραφο του φυλλαδίου, όπου εμπεριζχονται τα ςτοιχεία αυτά. 

 

 

ΣΕΥΝΙΚΕ΢ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢ 

 ΕΓΥΤΣΗ ΢ΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΤ ΜΕ΢ΟΤ ΚΑΙ ΦΤ΢ΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΟΡΟΤ ΓΙΑ ΑΞΟΝΙΚΟ 

ΣΟΜΟΓΡΑΦΟ 

 

 

1. Να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, πλιρθσ, τροχιλατοσ, κατάλλθλοσ για Αξονικό Σομογράφο για 
ζγχυςθ ςκιαγραφικοφ μζςου και φυςιολογικοφ οροφ. 
 
2. Να πραγματοποιεί ζγχυςθ ςκιαγραφικοφ ςε φάςεισ 1-6 επιπζδων. 
 
3.Να διακζτει λειτουργία ταυτόχρονθσ ζγχυςθσ ςκιαγραφικοφ και οροφ ςε ποςοςτιαία αναλογία. 
 
4. Να ζχει δυνατότθτα προγραμματιςμοφ τουλάχιςτον 20 πρωτοκόλλων. 
 
5. Να κάνει αυτόματο γζμιςμα τθσ ςφριγγασ, να ζχει δυνατότθτα κακυςτζρθςθσ τθσ ζγχυςθσ, τθσ 
φάςθσ και τθσ ςάρωςθσ. 
 
6. Να ζχει ελάχιςτο όριο πίεςθσ 100 και μζγιςτα όρια 300psi. 
 
7. Να μπορεί να δεχκεί ςφριγγεσ ζγχυςθσ τουλάχιςτον 200 ml. 
 
8. Να ζχει ζγχρωμθ οκόνθ με πλικτρα αφισ για τον προγραμματιςμό, τθν παρακολοφκθςθ τθσ 
ζγχυςθσ και του διαγράμματοσ τθσ πίεςθσ – ροισ. 
 
9. Να διακζτει απομακρυςμζνθ οκόνθ για τον προγραμματιςμό τθσ ζγχυςθσ και να επικοινωνεί 
μζςω οποιουδιποτε αξιόπιςτου τρόπου με τθ βαςικι μονάδα του εγχυτι. 
 
10. Ο ρυκμόσ ροισ να είναι από 0.1 ζωσ 10ml/sec τουλάχιςτον ςε βιματα του 0,1 ml/sec. 
 
11. Να παραδοκεί με όλα τα απαραίτθτα εξαρτιματα για τθν πλιρθ λειτουργία του. 
 
12. Να διακζτει πιςτοποιθμζνα αναλϊςιμα μίασ χριςθσ ι και πολλαπλϊν χριςεων τουλάχιςτον 8 
ωρϊν. 
 
 
ΓΕΝΙΚΑ 



 
To ςφςτθμα να ςυνοδεφεται από εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ δφο (2) τουλάχιςτον ετϊν, εγγφθςθ 
για τεχνικι υποςτιριξθ και ανταλλακτικά για δζκα (10) τουλάχιςτον χρόνια. 
Να ςυνοδεφεται από τα εγχειρίδια χειριςμοφ και λειτουργίασ. 
Να πλθροί τισ προδιαγραφζσ αςφαλείασ τθσ Ε. Ε. για ιατρικά μθχανιματα και να φζρει ςιμανςθ 
C.E. MARK.  
Ο προμθκευτισ και το εργοςτάςιο καταςκευισ να διακζτουν πιςτοποιθτικό ποιότθτασ ISO για τθ 
διακίνθςθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων κακϊσ και για τθν τεχνικι υποςτιριξθ τουσ. Να 
κατατεκοφν τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά τα οποία κα είναι επίςθμα μεταφραςμζνα, ςτθν Ελλθνικι 
γλϊςςα. 
Προχπόκεςθ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, αποτελεί θ κατάκεςθ φφλλου ςυμμόρφωςθσ, ςτο 
οποίο κα απαντάται με κάκε λεπτομζρεια, όχι μονολεκτικά, και με τθ ςειρά που αναφζρονται όλα 
τα αιτιματα των τεχνικϊν μασ προδιαγραφϊν. Όπου ηθτείται ι κρίνεται απαραίτθτθ θ αναδρομι ςε 
φυλλάδια του καταςκευαςτι οίκου προσ απόδειξθ ηθτοφμενων ςτοιχείων, αυτι κα γίνεται με ςαφι 
αναφορά ςτθ ςελίδα και παράγραφο του φυλλαδίου, όπου εμπεριζχονται τα ςτοιχεία αυτά. 

 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ΢ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢ 
 

Προδιαγραφέσ Λογιςμικού Εγγραφήσ και Εκτύπωςησ 
 

1. Δυνατότθτα Εγγραφισ απευκείασ τόςο από τα ιατρικά μθχανιματα όςο και από το PACS, 
2. Δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ τθσ ροισ των προσ εγγραφι εξετάςεων και τθσ κατάςταςθσ 

τουσ  
3. Δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ τθσ διαδικαςίασ εγγραφισ ςε πολλαπλζσ μονάδεσ δίςκων cd 

/ dvd, 
4. Δυνατότθτα ταυτόχρονθσ διαχείριςθσ και αποςτολισ εξετάςεων προσ εγγραφι ςε  

πολλαπλζσ μονάδεσ δίςκων cd / dvd, 
5. ΢υμβατό με DICOM 3.0 
6. Δυνατότθτα τοπικισ αποκικευςθσ των εξετάςεων προσ εγγραφι  
7. Δυνατότθτα παραμετροποίθςθσ τθσ πόρτασ DICOMκαι του AET 
8. Να διακζτει ενςωματωμζνο λογιςμικό κζαςθσ του ίδιου καταςκευαςτι με το λογιςμικό 

εγγραφισ  
9. ΢υμβατό με Windows 10 32/64bit. 
10. Προδιαγραφζσ Ρομποτικοφ ΢υςτιματοσ Εγγραφισ και Εκτφπωςθσ CD/DVD 
11. Τποςτιριξθ CD/DVD 
12. Χωρθτικότθτα τουλάχιςτον Δίςκων: 100 
13. Αρικμόσ Αντιγραφικϊν (Drives) υψθλισ αντοχισ του ίδιου καταςκευαςτι με το ρομποτικό 

ςφςτθμα 
14. Μζκοδοσ Εκτφπωςθσ: Inkjet 
15. Προειδοποίθςθ για ςτάκμθ μελάνθσ  
16. Σαχφτθτα εγγραφισ και εκτφπωςθσ CD 15 δίςκουσ/h 
17. Σαχφτθτα εγγραφισ και εκτφπωςθσ DVD 8 δίςκουσ/h 
18. Ανεξάρτθτα μελάνια  

 
Προδιαγραφζσ Η/Τ 

1. Μνιμθ RAM τουλάχιςτον 4GBDDR4 
2. CPUInteli3 τελευταίασ γενιάσ 
3. HDD 256MB, SSDτουλάχιςτον 



4. Οκόνθ 24’’  
5. Πλθκτρολόγιο – Ποντίκι  

 
Ο προμθκευτισ να διακζτει πιςτοποίθςθ κατά ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485 
(διακίνθςθ και τεχνικι υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων), ISO 27001 (Αςφαλι Διαχείριςθ 
Πλθροφοριϊν και δεδομζνων – Data security) να πλθροί τθν Τ.Α. ΔΤ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να 
είναι ενταγμζνοσ ςε πρόγραμμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ Α.Η.Η.Ε. βάςθ του Π.Δ. 117/2004. 
 


