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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ   

1
η
  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                       

ΓΕΝΙΚΟ   ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  Ν. ΙΩΝΙΑΣ                                                

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ                                     
 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ 

ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ )  

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1) Όλα τα αντιδραστήρια θα φέρουν CE MARK και θα προσφέρονται από 

εταιρείες πιστοποιημένες σύμφωνα με τα πιο σύγχρονα πρότυπα ποιότητας. 

2) Όλα τα προσφερόμενα αντιδραστήρια θα συνοδεύονται (κατά την προσφορά) 

από τα εγχειρίδια χρήσης και ασφαλείας της παρασκευάστριας και όχι της 

προμηθεύτριας εταιρείας. Οι γλώσσες  σύνταξης θα είναι: ελληνικά ή/και 

αγγλικά. 

3) Όλα τα αντιδραστήρια ανά ομάδα αντιδραστηρίων, θα είναι της ίδιας 

παρασκευάστριας εταιρείας (Αιτιολόγηση: είναι αδύνατη η ασφαλής 

συγκριτική ερμηνεία αλληλοεξαρτώμενων αποτελεσμάτων από αντιδραστήρια 

διαφορετικής σύστασης - απαιτούμενου εξοπλισμού κλπ.). Κάθε 

προσφερόμενο αντιδραστήριο θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα για τη 

χρήση του είδη, της ίδιας παρασκευάστριας εταιρείας, συνυπολογίζοντας το 

κόστος τους ανά εξέταση. 

4) Σε κάθε περίπτωση που κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών 

ζητηθούν επιπλέον πληροφορίες και πιθανώς δείγματα για δοκιμή στο χώρο 

του εργαστηρίου, θα πρέπει να προσφερθούν άμεσα. Προσφερόμενα 

αντιδραστήρια και συνοδοί αναλυτές που δεν έχουν δοκιμαστεί στο τμήμα, θα 

πρέπει να είναι προσβάσιμα για δοκιμές από το προσωπικό του τμήματος με 

ευθύνη του προμηθευτή. 

5) Οι εξετάσεις του τμήματος (ABO ευθεία-ανάστροφη, πλήρης φαινότυπος 

Rhesus, Έμμεση Coombs έως και την Ταυτοποίηση αντισώματος, Άμεση 

Coombs, Δοκιμασίες συμβατότητας) είναι διαπιστευμένες σύμφωνα με το 

πρότυπο ποιότητας ISO 15189/2012 τόσο για αυτοματοποιημένες όσο και 

χειροκίνητες μεθόδους. Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια θα πρέπει να έχουν 

δοκιμαστεί επιτυχώς  με πιστοποιημένα σχήματα εξωτερικού ποιοτικού 

ελέγχου (πχ UK NEQAS) και θα πρέπει να αναφέρονται κατά την προσφορά 

τα εργαστήρια Αιμοδοσιών στα οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος. 

6) Οι ημερομηνίες λήξεις καρτών και αντιδραστηρίων (εκτός αυτών που 

περιέχουν ερυθρά αιμοσφαίρια) θα είναι τουλάχιστον 6 μηνών από την 

ημερομηνία παραλαβής από το εργαστήριο.   

 

 

 

 

1
η
 ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
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Αντιδραστήρια υγρής φάσης για χειροκίνητη χρήση επί πλακός, χωρίς συνοδό 

εξοπλισμό. 

 

Να μην προκαλούν φαινόμενο προζώνης, να δίνουν ισχυρή συγκόλληση με τα 

ερυθροκύτταρα και να ανιχνεύουν υποομάδες. 

 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

1.01) anti-A (ΚΦ10133037) 

1.02) anti-B (να μην αντιδρά με επίκτητο B) (ΚΦ10133034) 

1.03) anti-AB (ΚΦ10133062) 

1.04) anti-D (Blend μονοκλωνικών IgG, IgM, D
VI 

αρνητικό) (ΚΦ10133036) 

1.05) anti-C (ΚΦ10133038) 

1.06) anti-E (ΚΦ10133040) 

1.07) anti-c (ΚΦ10133039) 

1.08) anti-e (ΚΦ10133041) 

1.09) anti-K (ΚΦ10133018) 

1.10) anti-A1 (Lectin) (ΚΦ10133063) 

 

 

Εκτίμηση ετήσιου αριθμού εξετάσεων: 

 

 

Α/Α ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΕΤΗΣΙΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
(ΕΚΤΙΜΗΣΗ) 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΕΞΕΤΑΣΗ  

ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

ΕΞΕΤΑΣΗ 
 

1 Anti-A    35.000 0,018 630 

2 Anti-B 35.000 0,018 630 

3 Anti- AB 500 0,125 62,5 

4 Anti-D 35.000 0,061 2.135 

5 Anti-A1 1.200 0,060 72 

6 Anti- C 600 0,21 126 

7 Anti-E 600 0,21 126 

8 Anti-c 600 0,21 126 

9 Anti-e 600 0,21 126 

10 Anti-K 600 0,20 120 

 

2
η
 ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 

 

Αντιδραστήρια ομάδων αίματος και δοκιμασιών συμβατότητας  με τεχνική καρτών 

γυάλινων αδρανών μικροσφαιριδίων με συνοδό αναλυτή.  

 

Στην προσφορά θα αναφέρεται ο τύπος, το έτος κατασκευής και η κατάσταση του 

συγκεκριμένου αναλυτή που παραχωρείται στο εργαστήριο ως συνοδός εξοπλισμός. 

Τα στοιχεία αυτά είναι δεσμευτικά για τον μειοδότη ο οποίος οφείλει να προσκομίσει 

το αρχείο τεχνικής υποστήριξης (ημερομηνία πρώτης λειτουργίας, συντήρηση, 

βλάβες, επισκευές κλπ) πιθανών προγενέστερων χρήσεων, που να αποδεικνύει την 

κατάσταση που δηλώνει κατά την προσφορά. 

 

Ο αναλυτής πρέπει: 
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Να συνοδεύεται από το κατάλληλο UPS, εκτυπωτή και να συνδεθεί με το σύστημα 

μηχανοργάνωσης του εργαστηρίου με ευθύνη και κόστος του προμηθευτή. Να 

δέχεται ταυτόχρονα τουλάχιστον εξήντα (60) δείγματα και τουλάχιστον τριάντα πέντε 

(35) δοχεία αντιδραστηρίων. Να είναι σύγχρονος, πλήρως αυτοματοποιημένος, με 

χώρο αποθήκευσης τουλάχιστον διακοσίων (200) καρτών αυτόματης μεταφοράς και 

χρήσης, συνεχούς φόρτωσης (ανεξάρτητα από την εξέλιξη προηγούμενων εξετάσεων) 

δειγμάτων και αντιδραστηρίων. Να χρησιμοποιεί μόνο τις απαιτούμενες στήλες και 

να επαναχρησιμοποιεί τις κάρτες με διαθέσιμες στήλες. Να έχει υψηλή ταχύτητα 

διεκπεραίωσης πολλαπλών εξετάσεων [ομάδα (ευθεία και ανάστροφη), πλήρη 

φαινότυπο Rhesus, screening, panel, διασταύρωση, φαινοτύπηση με αντιορούς] και 

να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) φυγοκέντρους ώστε να μπορεί να διενεργεί πολλά 

διαφορετικά πρωτόκολλα με μεγαλύτερη ταχύτητα και αυτονομία ταυτόχρονα. Να 

διαθέτει σύστημα αυτοελέγχου της κατάστασης και λειτουργίας του. Να διαθέτει 

ενσωματωμένο σύστημα ανάγνωσης γραμμικών κωδικών (barcode) των 

αντιδραστηρίων και των δειγμάτων του εργαστηρίου. Να διαθέτει οθόνη 

παρακολούθησης της κατάστασης αντιδραστηρίων (είδος, ποσότητα, ημερομηνία 

λήξης), δειγμάτων (αριθμός, πήγμα, ινική, αιμόλυση, ανεπαρκής ποσότητα), 

εξετάσεων (χρόνος απάντησης, βαθμονόμηση και  φωτογραφική απεικόνιση 

απάντησης). Να διαθέτει αυτόματο προγραμματισμό για μετάβαση σε εξετάσεις με 

βάση προηγούμενα αποτελέσματα (π.χ. Du σε D αρνητικό). Να διαθέτει επωαστήρες 

καρτών τουλάχιστον δυο περιοχών θερμοκρασίας (περιβάλλοντος και 37º C). Τα 

αποτελέσματα να αποθηκεύονται στον αναλυτή και να υπάρχει πλήρης 

ιχνηλασιμότητα δεδομένων. Σε εβδομαδιαία (κατά προτίμηση) ή το αργότερο μηνιαία 

βάση να δημιουργείται πλήρες back up εκτός αναλυτή με δυνατότητα μεταφοράς σε 

άλλο χώρο του τμήματος. Πλυστικά  και αναλώσιμα που απαιτούνται για τη 

λειτουργία του αναλυτή, θα πρέπει να αναφέρονται στην προσφορά ώστε να 

συμπεριληφθούν στη σύμβαση. 

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει:  

Να μεταφέρει και εγκαταστήσει τον αναλυτή (σε χώρο που θα υποδείξει το 

εργαστήριο) με δική του επιβάρυνση. Να συντηρεί, επισκευάζει και αντικαθιστά 

οποιοδήποτε εξάρτημα του αναλυτή άμεσα και χωρίς οικονομική επιβάρυνση του 

νοσοκομείου. Να παραχωρεί χωρίς κόστος, επωαστήρες, φυγοκέντρους,  πιπέττες και 

ρυθμιζόμενους διανεμητές διαλυμάτων για χειροκίνητη χρήση των αντιδραστηρίων. 

 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

2.01) Κάρτες ομάδας ABODD (ΚΦ12302008) 

2.02) Κάρτες φαινότυπου Rhesus-K (ΚΦ12302001) 

2.03) Κάρτες ανάστροφης ομάδας  (ΚΦ12302009) 

2.04) Κάρτα Coombs (AHG) (ΚΦ12302002) 

2.05) Κάρτα Coombs (anti-IgG) (ΚΦ12302028) 

2.06) Κάρτα Coombs αναλυτική anti- (IgG, C3) (ΚΦ12302006) 

2.07) Κάρτες Neutral (NaCl) (ΚΦ12302023) 

2.08) Kit τριών (3) ερυθροκυττάρων μηνιαίας διάρκειας για Screening (ΚΦ12302036) 

2.09) Kit τριών (3) ερυθροκυττάρων επεξεργασμένων και μη επεξεργασμένων με        

         ένζυμο (σύνολο 6) μηνιαίας διάρκειας για Screening (ΚΦ12302037) 

2.10) Kit εικοσιδύο  (22) ερυθροκυττάρων [έντεκα (11) επεξεργασμένων και μη   

          επεξεργασμένων με ένζυμο] μηνιαίας διάρκειας για ταυτοποίηση  

          αντισωμάτων (Panel). (ΚΦ12302022) 

2.11) Kit δύο (2) ερυθροκυττάρων μηνιαίας διάρκειας για Ανάστροφη ομάδα (A1 , B)          

         (ΚΦ12302010) 

2.12) Ορό anti-D για IAT (ΚΦ12302039) 
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2.13) Ορό anti-Fy(a) 

2.14) Ορό anti-Fy(b) 

2.15) Ορό anti-Jk(a) 

2.16) Ορό anti-Jk(b) 

2.17) Ορό  anti-S 

2.18) Ορό anti-s 

2.19) Διάλυμα LISS  (ΚΦ12302005) 

2.20)  Διάλυμα με ένζυμο (για επεξεργασία ερυθροκυττάρων) 

Ο κωδ. Φαρμ. 12302035 αντιστοιχεί σε πλυστικό αναλυτή που η τιμή του έχει 

συνυπολογιστεί στο κόστος εξέτασης. 

Εκτίμηση ετήσιου αριθμού εξετάσεων: 

 

 

Α/Α ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΕΤΗΣΙΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
(ΕΚΤΙΜΗΣΗ) 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΕΞΕΤΑΣΗ 

(Περιλαμβάνει 

όλα τα 

απαιτούμενα) 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

ΕΞΕΤΑΣΗ 
(Περιλαμβάνει 

όλα τα 

απαιτούμενα) 

1 ΑΒΟDD 12.000 2,95 35.400 

2 Ανάστροφη Ομάδα 12.000 1,21 14.520 

3 
RHESUS(D,C,E,c,e), 

Kell αντιγόνα 
10.000           5,00 50.000 

4 
Ανίχνευση αντισωμάτων 

(screening) 
10.000 2.0 27.000 

5 
Ανίχνευση αντισωμάτων 

με ένζυμο 
500          11,00 5.500 

6 

Ταυτοποίηση 

αντισωμάτων (panel 

χωρίς και με ένζυμο) 

500 22,80 11.400 

7 Διασταύρωση 5.000 0,5 2.500 

8 Άμεση Coombs 500 1,0 500 

9 
Αναλυτική άμεση 

Coombs 
100 7,00 700 

10 D
u
 (με anti-D) 1.000 1,10 1.100 

11 Anti-Fy(a) 50 4.80 240 

12 Anti-Fy(b)  50 7,20 360 

13 Anti-Jk(a)  50 7,80 390 

14 Anti-Jk(b)  50 7,20 360 

15 Anti-S  50 4,20 210 

16 Anti-s 50 4,80 240 

 

Σε κάθε περίπτωση, το κόστος  που πιθανόν προκύψει από αμέλεια του υποψήφιου 

προμηθευτή να ενημερώσει κατά την υποβολή της προσφοράς του για λοιπά 

απαιτούμενα (αντιδραστήρια, κάρτες) για τη διενέργεια των εξετάσεων, μετά την 

υπογραφή σύμβασης θα βαρύνει τον ίδιο. 

 

3
η
 ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 

 

Αντιδραστήρια ομάδων αίματος και δοκιμασιών συμβατότητας  με τεχνική καρτών 

γέλης και παραχώρηση συνοδού αναλυτή 
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Στην προσφορά θα αναφέρεται ο τύπος, το έτος κατασκευής και η κατάσταση του 

συγκεκριμένου αναλυτή που παραχωρείται στο εργαστήριο ως συνοδός εξοπλισμός. 

Τα στοιχεία αυτά είναι δεσμευτικά για τον μειοδότη ο οποίος οφείλει να προσκομίσει 

το αρχείο τεχνικής υποστήριξης (ημερομηνία πρώτης λειτουργίας, συντήρηση, 

βλάβες, επισκευές κλπ) πιθανών προγενέστερων χρήσεων, που να αποδεικνύει την 

κατάσταση που δηλώνει κατά την προσφορά. 

 

Ο αναλυτής πρέπει: 

Να συνοδεύεται από το κατάλληλο UPS, εκτυπωτή και να συνδεθεί με το σύστημα 

μηχανοργάνωσης του εργαστηρίου με ευθύνη και κόστος του προμηθευτή. Να 

δέχεται τουλάχιστον εξήντα (60) δείγματα και τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) δοχεία 

αντιδραστηρίων. Να είναι σύγχρονος, πλήρως αυτοματοποιημένος, με χώρο 

αποθήκευσης τουλάχιστον διακοσίων (200) καρτών αυτόματης μεταφοράς και 

χρήσης, συνεχούς φόρτωσης (ανεξάρτητα από την εξέλιξη προηγούμενων εξετάσεων) 

δειγμάτων και αντιδραστηρίων. Να χρησιμοποιεί μόνο τις απαιτούμενες στήλες και 

να επαναχρησιμοποιεί τις κάρτες με διαθέσιμες στήλες. Να έχει υψηλή ταχύτητα 

διεκπεραίωσης πολλαπλών εξετάσεων [ομάδα (ευθεία και ανάστροφη), πλήρη 

φαινότυπο Rhesus, screening, panel, διασταύρωση, φαινοτύπηση με αντιορούς] και 

να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) φυγοκέντρους ώστε να μπορεί να διενεργεί πολλά 

διαφορετικά πρωτόκολλα με μεγαλύτερη ταχύτητα και αυτονομία ταυτόχρονα. Να 

διαθέτει σύστημα αυτοελέγχου της κατάστασης και λειτουργίας του. Να διαθέτει 

ενσωματωμένο σύστημα ανάγνωσης γραμμικών κωδικών (barcode) των 

αντιδραστηρίων και των δειγμάτων του εργαστηρίου. Να διαθέτει οθόνη 

παρακολούθησης της κατάστασης αντιδραστηρίων (είδος, ποσότητα, ημερομηνία 

λήξης), δειγμάτων (αριθμός, πήγμα, ινική, αιμόλυση, ανεπαρκής ποσότητα), 

εξετάσεων (χρόνος απάντησης, βαθμονόμηση και  φωτογραφική απεικόνιση 

απάντησης). Να διαθέτει επωαστήρες καρτών τουλάχιστον δυο περιοχών 

θερμοκρασίας (περιβάλλοντος και 37º C). Τα αποτελέσματα να αποθηκεύονται στον 

αναλυτή και να υπάρχει πλήρης ιχνηλασιμότητα δεδομένων. Σε εβδομαδιαία (κατά 

προτίμηση) ή το αργότερο μηνιαία βάση να δημιουργείται πλήρες back up εκτός 

αναλυτή με δυνατότητα μεταφοράς σε άλλο χώρο του τμήματος Πλυστικά  και 

αναλώσιμα που απαιτούνται για τη λειτουργία του αναλυτή, θα πρέπει να 

αναφέρονται στην προσφορά ώστε να συμπεριληφθούν στη σύμβαση. 

 

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει:  

Να μεταφέρει και εγκαταστήσει τον αναλυτή (σε χώρο που θα υποδείξει το 

εργαστήριο) με δική του επιβάρυνση. Να συντηρεί, επισκευάζει και αντικαθιστά 

οποιοδήποτε εξάρτημα του αναλυτή άμεσα και χωρίς οικονομική επιβάρυνση του 

νοσοκομείου. Να παραχωρεί χωρίς κόστος, επωαστήρες, φυγοκέντρους,  πιπέττες και 

ρυθμιζόμενους διανεμητές διαλυμάτων για χειροκίνητη χρήση των αντιδραστηρίων. 

 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

3.01 Κάρτα ομάδας anti- (A, B, D
 (VI-) 

), cells (A1 , B) (ΚΦ12302355) 

3.02 Κάρτα φαινότυπου Rhesus-K: anti- (C, C
w
, E, c, e, K) (ΚΦ12302281) 

3.03 Κάρτα Coombs (AHG) (ΚΦ12302283) 

3.04 Κάρτα Coombs (anti-IgG) (ΚΦ12302029) 

3.05 Κάρτα Coombs αναλυτική anti- (IgG, C3) (ΚΦ12302291) 

3.06 Κάρτα Neutral (NaCl) (ΚΦ12302302) 

3.07 Kit δύο (2) ερυθροκυττάρων μηνιαίας διάρκειας για Ανάστροφη ομάδα (A1 , B)       

        (ΚΦ12302286) 

3.08 Kit τριών (3) ερυθροκυττάρων μηνιαίας διάρκειας για Screening (ΚΦ12302378) 
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3.09 Kit τριών (3) επεξεργασμένων με ένζυμο ερυθροκυττάρων μηνιαίας  

        διάρκειας για Screening (Σημείωση: Τα κύτταρα των 3.08 και 3.09 πρέπει να   

        είναι κατά αντιστοιχία τα ίδια) (ΚΦ12302356) 

3.10 Kit έντεκα (11) ερυθροκυττάρων (Panel) μηνιαίας διάρκειας για ταυτοποίηση  

        αντισωμάτων (ΚΦ12302289) 

3.11 Kit έντεκα (11) ) επεξεργασμένων με ένζυμο ερυθροκυττάρων (Panel) μηνιαίας   

         διάρκειας για ταυτοποίηση αντισωμάτων (Σημείωση: Τα κύτταρα των 3.10 και 

         3.11 πρέπει να είναι κατά αντιστοιχία τα ίδια) (ΚΦ12302303) 

3.12 Διάλυμα LISS (ΚΦ12302290) 

3.13 Διάλυμα με ένζυμο (για επεξεργασία ερυθροκυττάρων) (ΚΦ12302377) 

 

Οι κωδ. Φαρμ. 12302287 και 12302288 αντιστοιχούν σε πλυστικά αναλυτή που η 

τιμή τους έχει συνυπολογιστεί στο κόστος εξέτασης. 

 

Οι αντιοροί (3.14–3.32) ενσωματωμένοι σε κάρτα ή μη. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν οι αντιοροί 

δεν είναι ενσωματωμένοι σε κάρτα, θα πρέπει στην ίδια παράγραφο της προσφοράς 

να αναφέρονται και να κοστολογούνται κάρτες και διαλύματα που απαιτούνται για τη 

διενέργεια της εξέτασης). 

3.14 Anti-A1 (ΚΦ12302358) 

3.15 Anti-H (ΚΦ12302304) 

3.16 Anti-Jk
a
 (ΚΦ12302362) 

3.17 Anti-Jk
b
 (ΚΦ12302363) 

3.18 Anti-Fy
a
 (ΚΦ12302364)

 

3.19 Anti-Fy
b
 (ΚΦ12302365) 

3.20 Anti-M (ΚΦ12302366) 

3.21 Anti-N (ΚΦ12302367) 

3.22 Anti-S (ΚΦ12302368) 

3.23 Anti-s (ΚΦ12302369) 

3.24 Anti-k (ΚΦ12302361) 

3.25 Anti-Kp
a
 (ΚΦ12302370) 

3.26 Anti-Kp
b
 (ΚΦ12302371) 

3.27 Anti-Le
a
 (ΚΦ12302372) 

3.28 Anti-Le
b
 (ΚΦ12302373) 

3.29 Anti-Lu
a
 (ΚΦ12302374) 

3.30 Anti-Lu
b
 (ΚΦ12302375) 

3.31 Anti-P1 (ΚΦ12302376) 

3.32 Anti-D για IAT (ΚΦ12302359) 

 

Εκτίμηση ετήσιου αριθμού εξετάσεων: 

 

Α/Α ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΕΤΗΣΙΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
(ΕΚΤΙΜΗΣΗ) 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΕΞΕΤΑΣΗ 

(Περιλαμβάνει 

όλα τα 

απαιτούμενα) 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

ΕΞΕΤΑΣΗ 
(Περιλαμβάνει 

όλα τα 

απαιτούμενα) 

1 
Ομάδα ABO (ευθεία-

ανάστροφη) 
4.000 3,90 15.600 

2 Rhesus (DCEce) - K 3.000 6,00 18.000 

3 Έμμεση Coombs 3.000 2,00 6.000 

4 
Έμμεση Coombs με 

ένζυμο 
800 2,10 1.680 
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5 
Ταυτοποίηση 

αντισωμάτων (Panel) 
800 7.25 5.800 

6 

Ταυτοποίηση 

αντισωμάτων με ένζυμο 

(Panel) 

700 7,50 5.250 

7 Διασταύρωση με AHG 2.500 0.90 2.250 

8 Διασταύρωση με anti-IgG 200 1.10 220 

9 Άμεση Coombs 300 0,90 270 

10 
Αναλυτική άμεση 

Coombs 
100 3.90 390 

11 Anti-A1 200 

 

1,40 

 

280 

12 Αnti- H 200 1,30 260 

13 D
u 

(με anti-D) 200 1,20 240 

14 Anti-cellano (k) 200 1.80 360 

15 Anti-Jk
a
 400 2.10 840 

16 Anti-Jk
b
 400 2.20 880 

17 Anti-,Fy
a
 400 1.70 680 

18 Anti-,Fy
b
 400 2.30           920 

19 Anti-M 400          1.80 720 

20 Anti- N 400 1.80 720 

21 Anti- S 400 2.30 920 

22 Anti- s 400 2.20 880 

23 Anti-Kp
a
 200 2.90 580 

24 Anti-Kp
b
 200 2.90 580 

25 Anti-Le
a
 400 2.10 840 

26 Anti-Le
b
 400 2.20           880 

27 Anti -Lu
a
 200 2.90 580 

28 Anti -Lu
b
 200 2.90          580 

29 Anti -P1 200 2.50 500 

 

Σε κάθε περίπτωση, το κόστος  που πιθανόν προκύψει από αμέλεια του υποψήφιου 

προμηθευτή να ενημερώσει κατά την υποβολή της προσφοράς του για λοιπά 

απαιτούμενα (αντιδραστήρια, κάρτες) για τη διενέργεια των εξετάσεων, μετά την 

υπογραφή σύμβασης θα βαρύνει τον ίδιο. 

 

4
η
 ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 

 

Αντιδραστήρια χειροκίνητων δοκιμασιών με τεχνική καρτών (χωρίς συνοδό 

εξοπλισμό). 

 

Κάρτες παράλληλης διάχυσης βασικού εκτεταμένου φαινοτύπου (Jk (a+b), Fy (a+b) 

και Ss) για καθορισμό αντιγόνων ασθενών σε επείγουσες μεταγγίσεις. 
 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

 

4.01 Κάρτες παράλληλης διάχυσης (ΚΦ10133065) 

4.02 Διάλυμα αραίωσης ερυθρών 

Εκτίμηση ετήσιου αριθμού εξετάσεων: 
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Α/Α ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΕΤΗΣΙΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΑΡΤΩΝ 
(ΕΚΤΙΜΗΣΗ) 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΚΑΡΤΑ 

(Περιλαμβάνει 

όλα τα 

απαιτούμενα) 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

ΚΑΡΤΑ 
(Περιλαμβάνει 

όλα τα 

απαιτούμενα) 

1 
Φαινοτύπηση (με κάρτες 

παράλληλης διάχυσης) 
60 14,30 858 

 

 

5
η
 ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 

 

Αντιδραστήρια εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου (Ομάδα-Φαινότυπος-Screening) για 

χρήση σε αναλυτές με τεχνικές καρτών αδρανών γυάλινων μικροσφαιριδίων και 

καρτών γέλης 

 

Τουλάχιστον τέσσερα (4) δείγματα ολικού αίματος  μηνιαίας διάρκειας και 

δεκαπενθήμερης σταθερότητας μετά το άνοιγμα, με αιματοκρίτη 10 - 15%. 

Συνδυαστικά να εξετάζονται όλες οι ομάδες ΑΒΟ (ευθεία και ανάστροφη), όλα τα 

αντιγόνα του συστήματος Rhesus (θετικά και αρνητικά), το αντιγόνο Κ (θετικό και 

αρνητικό), screening [ένα (1) αρνητικό και τουλάχιστον τρία (3) θετικά ως προς 

διαφορετικά αντιγονικά συστήματα].  

 

Εκτίμηση ετήσιου αριθμού εξετάσεων: 

 

Α/Α ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΕΤΗΣΙΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΧΗΜΑΤΩΝ 
(ΕΚΤΙΜΗΣΗ) 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΣΧΗΜΑ  

ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

ΣΧΗΜΑ 
 

1 

Πλήρη σχήματα               

(τουλάχιστον 4 δείγματα) 

εσωτερικού ποιοτικού 

ελέγχου 

50 215 10.750 

 

 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

 

5.01 Δείγματα αίματος εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου (ΚΦ12302024) 

 

6
η
 ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 

 

Αντιδραστήρια εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου (Άμεση Coombs) για χρήση σε 

αναλυτές με τεχνικές καρτών αδρανών γυάλινων μικροσφαιριδίων και καρτών γέλης 

 

Δύο (2) δείγματα μηνιαίας διάρκειας και δεκαπενθήμερης σταθερότητας μετά το 

άνοιγμα, με θετική άμεση Coombs (θετική IgG στην αναλυτική άμεση Coombs). 

 

Α/Α ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΕΤΗΣΙΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΧΗΜΑΤΩΝ 
(ΕΚΤΙΜΗΣΗ) 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΣΧΗΜΑ  

ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

ΣΧΗΜΑ 
 

1 Control Άμεσης Coombs 25 85 2.125 
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ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

 

6.01 Δείγματα αίματος εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου Άμεσης Coombs  

        (ΚΦ12302024) 

 

7
η
 ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 

 

Αντιδραστήρια ειδικής επεξεργασίας ερυθροκυττάρων με θετική άμεση Coombs 

 

Τα αντιδραστήρια, πρέπει να παρέχονται σε μορφή Kit που περιλαμβάνει όλα τα 

απαιτούμενα διαλύματα και δεν πρέπει να απαιτούν ειδικό εξοπλισμό πέραν του 

διαθέσιμου από το εργαστήριο. Επίσης τα επεξεργασμένα δείγματα να 

χρησιμοποιούνται σε κάρτες αδρανών γυάλινων μικροσφαιριδίων και κάρτες γέλης. 

 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

7.01 Όξινης έκλουσης για ταυτοποίηση αυτοαντισώματος (ΚΦ10133030) 

7.02 Αυτόλογης προσρόφησης θερμού αυτοαντισώματος για έμμεση Coombs σε   

        ορό/πλάσμα (ΚΦ10133032) 

7.03 Αποδέσμευσης αυτοαντισώματος για φαινοτύπηση ερυθροκυττάρων  

        (ΚΦ10133031) 

Εκτίμηση ετήσιου αριθμού εξετάσεων: 

 

Α/Α ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΕΤΗΣΙΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ Kit 
(ΕΚΤΙΜΗΣΗ) 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ Kit 

(Περιλαμβάνει 

όλα τα 

απαιτούμενα 

διαλύματα) 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

Kit 
(Περιλαμβάνει 

όλα τα 

απαιτούμενα 

διαλύματα) 

1 
Όξινη έκλουση 

αυτοαντισώματος 
2 180 360 

2 
Αυτόλογη προσρόφηση 

θερμού αυτοαντισώματος 
2 380 760 

3 

Αποδέσμευση 

αυταντισώματος για 

φαινοτύπηση 

2 180 360 

 

 

8
η
 ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 

 

Αντιδραστήρια ειδικής επεξεργασίας ερυθροκυττάρων για αποδέσμευση 

φαρμακευτικών μονοκλωνικών αντισωμάτων. (DARA). 

 

Το αντιδραστήριο πρέπει να αδρανοποιεί το CD38 χωρίς να επιδρά στα υπόλοιπα 

ερυθροκυτταρικά αντιγόνα. 

 

8.01 Διάλυμα αδρανοποίησης του CD38 στα ερυθροκύτταρα για χρήση σε έμμεση  

        Coombs-διασταύρωση σε κάρτες γέλης. (ΚΦ10133066) 

 

Εκτίμηση ετήσιου αριθμού εξετάσεων: 
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Α/Α ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΕΤΗΣΙΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
(ΕΚΤΙΜΗΣΗ) 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΕΞΕΤΑΣΗ 

(Περιλαμβάνει 

όλα τα 

απαιτούμενα) 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

ΕΞΕΤΑΣΗ 
(Περιλαμβάνει 

όλα τα 

απαιτούμενα) 

1 
Αδρανοποίηση CD38 από 

ερυθροκύτταρα 
36 43         1548 

 


