
1 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ  

(Αντιδραστήρια Βιοχημικών εξετάσεων) 

Προσφορές υποβάλλονται είτε α) για το σύνολο των προκηρυχθέντων είτε β) για ένα ή 

περισσότερα Τμήματα/είδη   του, για το σύνολο της ποσότητας. 

ΤΜΗΜΑ  1: BIOXΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ  

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΣΟΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 599.812,27 € ME ΦΠΑ) (EΞΕΤΑΣΕΙΣ 

1-66) 

Οι βιοχημικές και ανοσολογικές εξετάσεις περιλαμβάνουν  κατ' ελάχιστον τον παρακάτω 

αριθμό εξετάσεων ανά είδος εξέτασης το Έτος : 

ΕΤΗΣΙΟΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΤΑΣΕΩΝ 

1 Σάκχαρο 36.000 

2 Ουρία 36.000 

3 Κρεατινίνη 36.000 

4 Ουρικό οξύ 8.320 

5 Χοληστερίνη 19.200 

6 HDL 8.400 

7 Τριγλυκερίδια 8.400 

8 Χολερυθρίνη Ολική 22.000 

9 Χολερυθρίνη Άμεση 8.640 

10 Λευκώματα 15.200 

11 Αλβουμίνη 18.720 

12 Τρανσαμινάση AST 28.800 

13 Τρανσαμινάση ALT 30.000 

14 γ – GT 25.200 

15 Φωσφατάση Αλκαλική 28.000 

16 Γαλακτική αφυδρογονάση 21.600 

17 Κρεατινίνη Κινάση 18.000 

18 Χοληνεστεράση 2.400 

19 Αμυλάση 16.000 

20 ΚΑΛΙΟ 39.636 

21 ΝΑΤΡΙΟ 39.636 

22 ΧΛΩΡΙΟ 4.878 

23 Λίθιο 380 

24 Ασβέστιο 20.000 

25 Φώσφορος 12.000 

26 Μαγνήσιο 10.800 
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27 Αμμωνία 400 

28 Hb A1c 3.900 

29 LDL 7.540 

30 Σίδηρος 6.300 

31 Βανκομυκίνη 1200 

32 Phenytoin 400 

33 Γενταμυκίνη 600 

34 Διγοξίνη 800 

35 Βαλπροϊκό 800 

36 T3 3.400 

37 T4 3.400 

38 TSH 6.800 

39 FT3 3.400 

40 FT4 3.800 

41 CORTISOL 400 

42 HCG 400 

43 PSA 2.200 

44 FPSA 400 

45 ANTI-TPO 1.400 

46 ANTI-TG 1.400 

47 BNP 1.200 

48 C-PEPT 400 

49 INSULIN 400 

50 PTH 1200 

51 HOMOCYSTEINE 200 

52 PROLACTIN 400 

53 PCT 2800 

54 Τροπονίνη Ι/ Τροπονίνη Ι hs 20.600 

55 CRP 3500 

56 Vitamin D 2200 

57 UCFP 400 

58 Lpα 800 

59 SARS-CoV-2 IgM 200 

60 SARS-CoV-2 IgG II 200 

61 ΝΤ-pro BNP 400 

62 TG (Θυρεοσφαιρίνη) 600 

63 
TRAb (αντισώματα έναντι 

TSH) 
200 

64 Anti-CCP 400 

65 Galectin-3 200 

66 TBI 200 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέσει στο Νοσοκομείο για δωρεάν χρήση τον 

απαιτούμενο συνοδό εξοπλισμό για την διενέργεια των ζητούμενων εξετάσεων, 

αναλαμβάνοντας πλήρως την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη, χωρίς καμία 

επιβάρυνση του Νοσοκομείου και σύμφωνα με τους Όρους της παρούσας Διακήρυξης. 

Κατά την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη οι χωροταξικές δυνατότητες του 

τμήματος, σε σχέση με τον προσφερόμενο συνοδό εξοπλισμό. Για αυτό το σκοπό, 

υποχρεωτικώς να κατατεθεί σχεδιάγραμμα τοποθέτησης του προσφερόμενου εξοπλισμού 

στον παρόντα χώρο που χρησιμοποιεί το εργαστήριο για την εκτέλεση των ζητούμενων 

εξετάσεων στην ρουτίνα και στην εφημερία.  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσφέρει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια και λοιπά 

υλικά (βαθμονομητές, ορούς ποιοτικού ελέγχου, αναλώσιμα κλπ.) που απαιτούνται για την 

διενέργεια των ζητούμενων εξετάσεων. 

Ο αναγραφόμενος αριθμός εξετάσεων στη Διακήρυξη συμπεριλαμβάνει τις μετρήσεις των 

δειγμάτων, τις επαναλήψεις, τις μετρήσεις ελέγχου ποιότητος και τις μετρήσεις των 

βαθμονομήσεων.  

Η προσφορά του προμηθευτή είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει την εκτέλεση όλων των 

υποχρεωτικών εξετάσεων που απαιτεί η Διακήρυξη. Να  αναφερθούν επιπλέον εξετάσεις 

που είναι δυνατό να εκτελούνται στον προσφερόμενο εξοπλισμό για την περίπτωση που 

μελλοντικά ζητηθεί από το Νοσοκομείο . 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην τεχνική προσφορά του ΦΥΛΛΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, δηλαδή φύλλο συσχετίσεως της προσφοράς με τις απαιτήσεις των 

τεχνικών προδιαγραφών κάθε μηχανήματος, στο οποίο θα αναφέρονται με λεπτομέρεια 

όλες οι υπάρχουσες συμφωνίες ή οι αποκλίσεις των χαρακτηριστικών των προσφερόμενων 

αντιδραστηρίων και του προσφερόμενου συνοδού εξοπλισμού σε σχέση με τις απαιτήσεις 

κάθε προδιαγραφής. Ο προμηθευτής θα πρέπει να απαντά στην προδιαγραφές παράγραφο 

προς παράγραφο και οι παραπομπές να είναι σε prospectus είτε εγχειρίδια, πρωτότυπα 

φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου προς απόδειξη της κάλυψης των ζητούμενων 

προδιαγραφών. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην τεχνική προσφορά του τα πιστοποιητικά 

ποιότητας CE mark για όλα τα προσφερόμενα είδη. Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να 

είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και 

λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 

φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία 

αποδεικνύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, 

(ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 

Οδηγίας93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην τεχνική προσφορά του τα εσώκλειστα 

οδηγιών χρήσεως των προσφερόμενων ειδών, ώστε να αξιολογηθούν τα χαρακτηριστικά 

τους και οι προσφερόμενες ποσότητες σύμφωνα με τη διάρκεια ζωής τους. 

Είναι απαραίτητη η προσφορά ειδικού ενδιάμεσου λογισμικού (middleware) το οποίο θα 

διασυνδέει αμφίδρομα τον προσφερόμενο εξοπλισμό, προ αναλυτικό και αναλυτικά 

συστήματα, με το πληροφοριακό σύστημα LIS του εργαστηρίου και θα έχει τη δυνατότητα: 

Να παρέχει πλήρη ιχνηλασιμότητα των δειγμάτων, βαθμονομητών και ορών ελέγχου 

ποιότητας. 
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Να παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής κανόνων, σύμφωνα με τους οποίους θα δίνεται 

εντολή εκτέλεσης αυτόματων αραιώσεων, επαναλήψεων εξετάσεων, εκτέλεσης πρόσθετων 

εξετάσεων ακόμα και διαφορετικής μεθοδολογίας στο ίδιο δείγμα ανάλογα με το 

αποτέλεσμα της αρχικής εξέτασης (ReflexTesting). 

Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου όπου θα εμφανίζονται τα δεδομένα ελέγχου 

ποιότητας όλων των προσφερόμενων αναλυτών σε γραφικές παραστάσεις ή αριθμητικά. 

Να εμφανίζει πληροφορίες για την κατάσταση του προ αναλυτικού συστήματος και των 

αναλυτών. 

Να διαθέτει τη δυνατότητα σύνδεσης και με αναλυτές εκτός του συστήματος 

αυτοματοποίησης. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΟΣΟΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ 

Ζητούνται δύο (2) όμοιοι Ανοσο-βιοχημικοί αναλυτές και ένας επιπλέον βιοχημικός 

αναλυτής.  

Ο ένας ανοσο-βιοχημικός  και ο επιπλέον βιοχημικός αναλυτής θα είναι συνδεδεμένοι στο 

προαναλυτικό σύστημα για τις ανάγκες της ρουτίνας. Ο δεύτερος ανοσο-βιοχημικός 

αναλυτής θα καλύπτει τις ανάγκες τις εφημερίας. 

Όλοι οι αναλυτές θα πρέπει  υποχρεωτικά να ενσωματώνουν μεταξύ τους την ίδια 

τεχνολογία και να χρησιμοποιούν τα ίδια αντιδραστήρια και αναλώσιμα  υλικά για την 

εκτέλεση των ζητούμενων εξετάσεων.  

Έκαστος ανοσο-βιοχημικός αναλυτής να αποτελείται από μία (1) βιοχημική και μία (1) 

ανοσολογική μονάδα, οι οποίες υποχρεωτικά να τηρούν τις παρακάτω προδιαγραφές: 

Κοινές προδιαγραφές βιοχημικής και ανοσολογικής μονάδας  

1. Να αποτελούν ενιαίο σύστημα που θα αποτελείται από μία αναλυτική βιοχημική μονάδα 

φυσικά συνδεδεμένη με μία ανοσολογική μονάδα χωρίς να απαιτείται διαμεσολάβηση ή 

προσθήκη άλλης μονάδας, για τον προσδιορισμό ανοσολογικών και βιοχημικών εξετάσεων.  

2. Να είναι νέας και σύγχρονης τεχνολογίας και να ενσωματώνουν τις νεότερες τεχνολογικές 

εξελίξεις. Να είναι τυχαίας και συνεχούς προσπέλασης και φόρτωσης δειγμάτων, 

αντιδραστηρίων, βαθμονομητών και υλικών ποιοτικού ελέγχου χωρίς την διακοπή ή παύση 

της λειτουργίας των αναλυτών.  

3. Να διαθέτουν ενσωματωμένο ψυγείο για όλα τα προσφερόμενα αντιδραστήρια, με 

αναγνώστες γραμμικού κώδικα (barcode), ώστε να μην χρειάζεται η τοποθέτηση τους σε 

προεπιλεγμένη θέση.  

4. Βιοχημική και ανοσολογική μονάδα μαζί, ανεξάρτητα από την τροφοδοσία δειγμάτων 

από το προ αναλυτικό σύστημα, να διαθέτουν ενσωματωμένο κοινό δειγματολήπτη 

συνολικά τουλάχιστον 300 θέσεων, για τη φόρτωση δειγμάτων (ορός, πλάσμα, ούρα, ΕΝΥ, 

ολικό αίμα), βαθμονομητών, υλικών ποιοτικού ελέγχου και αντιδραστηρίων. Ανά πάσα 

στιγμή να δύναται να φορτωθούν δείγματα απευθείας στον αναλυτή δίχως να απαιτούνται 

επιπλέον διαδικασίες. Κάθε δειγματοφορέας να μπορεί να δεχτεί ταυτόχρονα σε 

οποιοδήποτε συνδυασμό σωληνάριων, διαφορετικής διαμέτρου και ύψους, καψάκια και 

καψάκια σε σωληνάρια με barcode. 

5. Να υπάρχει η δυνατότητα απλής και άμεσης φόρτωσης επειγόντων δειγμάτων (STAT) 

χωρίς τη διακοπή της λειτουργίας του αναλυτή.  

6. Να υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης φόρτωσης, βαθμονόμησης και χρήσης backup 

αντιδραστηρίων ίδιας και διαφορετικής παρτίδας (lotnumber) μεταξύ τους.  
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7. Η στάθμη όλων των υγρών (δείγματα, αντιδραστήρια, απόβλητα, τυχόν απορρυπαντικά, 

αντιδραστήρια ISE) να ελέγχεται με σύστημα ελέγχου στάθμης ή υπολογιστικά και να 

ειδοποιείται ο χειριστής. 

8. Ο αναλυτής να έχει τη δυνατότητα επισήμανσης ανεπαρκούς ποσότητας δείγματος και 

αντιδραστηρίου. Να ανιχνεύει και να ειδοποιεί τον χειριστή για πήγματα ή άλλους 

παράγοντες (θρόμβους, ινικές). 

9. Τυχόν βλάβη ή δυσλειτουργία στη μονάδα φόρτωσης του αναλυτή να μην επηρεάζει τη 

σύνδεσή του με το προ αναλυτικό σύστημα και σε αυτή την περίπτωση ο αναλυτής να 

συνεχίζει να δειγματοληπτεί κανονικά από το προ αναλυτικό σύστημα, να επεξεργάζεται τα 

δείγματα και να διενεργεί τις εξετάσεις. 

10. Να διαθέτει σύστημα ελέγχου ποιότητας (Q.C.) με απεικόνιση διαγραμμάτων Levey-

Jennings και με αποθήκευση των τιμών των controls καθώς και των καμπυλών 

βαθμονόμησης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η εισαγωγή των νέων τιμών ποιοτικού 

ελέγχου (controls) και βαθμονομητών (calibrators) να γίνεται είτε αυτόματα, με USB είτε με 

άλλο τρόπο. Να δύναται να μεταφέρει σε εξωτερική μονάδα αποθήκευσης τα 

αποτελέσματα ποιοτικού ελέγχου. 

11. Να διαθέτουν σύστημα για την αποφυγή επιμολύνσεων μεταξύ των δειγμάτων 

(carryover). Να αναφέρονται στα εσώκλειστα των αντιδραστηρίων τυχόν παρεμβάλλουσες 

ουσίες για κάθε εξέταση.  

12. Το πρόγραμμα λειτουργίας να είναι εύχρηστο με έγχρωμη οθόνη αφής, με εικόνες 

βοήθειας χρήσης και συντήρησης (onlinehelp) ώστε να παρέχει άμεση πρόσβαση σε 

πληροφορίες σχετικά με το εκάστοτε μήνυμα σφάλματος. Θα εκτιμηθεί θετικά εάν 

διατίθεται η  λειτουργία του λογισμικού προγράμματος του αναλυτή στην ελληνική γλώσσα. 

13. Ο προγραμματισμός και τα αποτελέσματα τόσο των δειγμάτων όσο και του ποιοτικού 

ελέγχου και της βαθμονόμησης των εξετάσεων, αλλά και η εν γένει διαχείριση και 

παρακολούθηση της βιοχημικής και της ανοσολογικής μονάδας να πραγματοποιείται από 

μια μονάδα ελέγχου (οθόνη). Να διαθέτουν σύστημα αυτοελέγχου των 

ηλεκτρονικών/μηχανικών μερών και σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας να υπάρχει 

ειδοποίηση του χειριστή με ταυτόχρονη παροχή διορθωτικών ενεργειών για την επίλυσή 

τους. 

14. Οι διαδικασίες συντήρησης του αναλυτή να εμφανίζονται σε λίστα και αρχείο 

καταγραφής για εύκολη χρήση - αυτόματη παρακολούθηση και για ανάκληση των 

πρόσφατων διαδικασιών.  

15. Τα αποτελέσματα να τυπώνονται ανά ασθενή και συγκεντρωτικά, με εκτυπωτή υψηλής 

ταχύτητας και να διαθέτει έξοδο για αμφίδρομη σύνδεση με online σύστημα διαχείρισης 

ασθενών (LIS). 

16. Να υποστηρίζονται από σύστημα αδιάλειπτης παροχής τάσης (UPS), με δαπάνη του 

προμηθευτή. 

17. Οι αναλυτές να διαθέτουν σύστημα λεπτομερούς καταγραφής του αναλυτικού έργου 

ανά εξέταση (βαθμονομήσεις, εξετάσεις δειγμάτων, επίπεδα ποιοτικού ελέγχου). Ο αριθμός 

των πραγματοποιούμενων εξετάσεων πρέπει υποχρεωτικά να καταγράφεται ηλεκτρονικά 

επακριβώς κατά τρόπο αδιάβλητο με σύστημα καταγραφής εξετάσεων, το οποίο είτε θα 

είναι ενσωματωμένο στους αναλυτές είτε θα είναι ανεξάρτητο (όχι το LIS) αλλά άμεσα 

συνδεδεμένο με αυτούς.  

18. Να παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου, ενημέρωσης και επικοινωνίας του αναλυτή 

(online) από απόσταση μέσω modem με το τεχνικό τμήμα (service) του προμηθευτή, 

προκειμένου να επιτυγχάνεται η προληπτική αντιμετώπιση πιθανόν τεχνικών προβλημάτων, 
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ώστε να περιορίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο ο νεκρός χρόνος του αναλυτή. Να 

παρέχεται ηλεκτρονικά η δυνατότητα εξ’ αποστάσεως ενημέρωσης νέων εφαρμογών 

(πρωτοκόλλων) των εξετάσεων. 

19. Να κατατεθούν οι οδηγίες χρήσεως κάθε εξέτασης στα ελληνικά, στις οποίες θα πρέπει 

να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και οι απαιτήσεις του κατασκευαστή.  

20. Το συνολικά δηλούμενο κόστος ανά εξέταση, πρέπει να προκύπτει από τον 

συνυπολογισμό των απαιτούμενων συσκευασιών αντιδραστηρίων και λοιπών υλικών των 

αναλυτών, λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο ζωής επί του αναλυτή, τον αριθμό των 

εξετάσεων της διακήρυξης που θα εκτελούνται, καθώς και τον αριθμό των εξετάσεων 

βαθμονόμησης βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή. Με εξαίρεση τις εξετάσεις που θα 

εκτελούνται σε ένα αναλυτικό σύστημα, δηλαδή τις βιοχημικές που ζητούνται σε αριθμό 

μικρότερο ή ίσο από 3.000 και τις ανοσολογικές που ζητούνται σε αριθμό μικρότερο ή ίσο 

από 1.000, για όλες τις υπόλοιπες εξετάσεις ισχύει ότι, θα εκτελούνται σε όλα τα 

προσφερόμενα συστήματα και επίσης ότι οι ποσότητες συσκευασιών των αντιδραστηρίων 

είναι απαραίτητο να προσφερθούν σύμφωνα με τη σταθερότητα τους επί των αναλυτών.  

 

Ειδικές προδιαγραφές βιοχημικής μονάδας 

 

21. Η παραγωγικότητα της βιοχημικής μονάδας να είναι τουλάχιστον  800 φωτομετρικές 

εξετάσεις ανά ώρα, χωρίς να υπολογίζονται οι εξετάσεις που εκτελούνται με ηλεκτρόδια. 

Να ενσωματώνει σύστημα μέτρησης ηλεκτρολυτών Κ, Na, Cl (ISE) με παραγωγικότητα 

τουλάχιστον 400 εξετάσεις ηλεκτρολυτών ανά ώρα. Να απαιτεί τη μικρότερη δυνατή 

συντήρηση κι ευκολία αλλαγής του. 

22. Να έχει την δυνατότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης τουλάχιστον 60 διαφορετικών 

εξετάσεων. 

23. Ο αναλυτής να χρησιμοποιεί αντιδραστήρια έτοιμα προς χρήση, δηλαδή να μην 

απαιτούν  ανασύσταση από το χειριστή, και να αναγνωρίζονται με γραμμικό κώδικα 

(barcode).  

24. Να διαθέτει ανοικτές θέσεις, ώστε να μπορεί να δεχτεί προγραμματισμό 

αντιδραστηρίων του ελεύθερου εμπορίου για βιοχημικές εξετάσεις που δεν ζητούνται στον 

Πίνακα (ανοιχτό σύστημα).  

25. Να διαθέτει δυνατότητα ανίχνευσης και μέτρησης δεικτών παρεμπόδισης στα δείγματα 

όπως λιπαιμίας, αιμόλυσης και ικτερικής χροιάς. 

26. Να διαθέτει αυτοπλενόμενες κυβέττες πολλαπλών χρήσεων και να συνοδεύεται από 

σύστημα απιονισμού και καθαρισμού του νερού για την απρόσκοπτη λειτουργία του 

αναλυτή. Το κόστος αγοράς, εγκατάστασης και συντήρησης θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον 

προμηθευτή.  

 

Ειδικές προδιαγραφές ανοσολογικής μονάδας 

27. H αρχή λειτουργίας του να βασίζεται στη Χημειοφωταύγεια ή παρόμοια μέθοδο (πχ. 

ηλεκτροχημειοφωταύγεια). 

28. Η παραγωγικότητα να είναι τουλάχιστον 200 εξετάσεις ανά ώρα. 

29. Να έχει την δυνατότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης τουλάχιστον 40 διαφορετικών 

εξετάσεων ταυτόχρονα. 

30. Να χρησιμοποιεί αντιδραστήρια, που να είναι έτοιμα προς χρήση δηλαδή δεν απαιτούν 

ανασύσταση από το χειριστή.  
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31. Η βαθμονόμηση των αντιδραστηρίων να απαιτείται όσο το δυνατόν κατά αραιά χρονικά 

διαστήματα (τουλάχιστον κάθε 28 ημέρες) για τις εξετάσεις που απαιτούνται.  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ  

Τα βασικά χαρακτηριστικά του ζητούμενου Προαναλυτικού συστήματος διαχείρισης  

δειγμάτων πρέπει να είναι: 

Να προσφερθεί αυτοματοποιημένο  προ αναλυτικό σύστημα επεξεργασίας και διαχείρισης 

δειγμάτων, το οποίο απαραίτητα να εξασφαλίζει την απευθείας φυσική συνδεσιμότητα με 

τις αναλυτικές μονάδες, χωρίς τη διαμεσολάβηση άλλου συστήματος για την εκτέλεση των 

ζητούμενων εξετάσεων. 

Να ενσωματώνει τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και να είναι καινούριο και 

αμεταχείριστο.  

Να διαθέτει μονάδα εισόδου / εξόδου χωρητικότητας τουλάχιστον 500 δειγμάτων 

με δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης ή εναλλακτικά μονάδα εισόδου και μονάδα εξόδου με 

αθροιστική ικανότητα τουλάχιστον 500 δειγμάτων. Να είναι δυνατή η φόρτωση επειγόντων 

δειγμάτων (STAT) κατά προτεραιότητα.  

Να διαθέτει τη δυνατότητα της αυτόματης ταξινόμησης – ομαδοποίησης (sorting) πριν και 

μετά την ανάλυση, χωρίς την παρέμβαση του χειριστή, για τα δείγματα τα οποία 

προορίζονται για αναλύσεις εκτός του προ αναλυτικού συστήματος, αυτά που προορίζονται 

για περαιτέρω φύλαξη, και αυτά που για οποιοδήποτε λόγο δεν διεκπεραιώθηκαν. 

Να διαθέτει ευέλικτη γραμμή μοναδιαίας μεταφοράς των δειγμάτων προς τα 

ενσωματωμένα συστήματα επεξεργασίας και τις αναλυτικές μονάδες, αλλά και την 

επιστροφή αυτών στη μονάδα εισόδου / εξόδου. Τα επείγοντα δείγματα να αποκτούν 

προτεραιότητα έναντι των δειγμάτων ρουτίνας, προς τις μονάδες επεξεργασίας και στη 

φόρτωση τους στις αναλυτικές μονάδες.  

Να έχει τη δυνατότητα αναγνώρισης και εντοπισμού των σωληνάριων ανά πάσα στιγμή με 

barcode ή άλλη σύγχρονη τεχνολογία για την αποφυγή λαθών κατά την διαχείριση και 

μεταφορά των δειγμάτων.  

Να υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης παράκαμψης (bypass) οποιασδήποτε μονάδας 

επεξεργασίας σύμφωνα με την απαιτούμενη διαχείριση του δείγματος, καθώς και 

αυτόματης κατεύθυνσης των δειγμάτων σε συγκεκριμένα αναλυτικά συστήματα για την 

εξομάλυνση της ροής εργασίας. 

Να διαθέτει ευέλικτο ενσωματωμένο σύστημα αυτόματης φυγοκέντρησης, αποτελούμενο 

από μία ψυχόμενη φυγόκεντρο, με χωρητικότητα τουλάχιστον 70 δειγμάτων ανά παρτίδα 

φυγοκέντρησης. Να διαθέτει λειτουργία αυτόματης εξισορρόπησης και να είναι δυνατή η 

επιλογή των στροφών φυγοκέντρησης. 

Να διαθέτει μονάδα εκπωματισμού που θα εκτελεί αυτόματα υγειονομικά ασφαλή 

εκπωματισμό διαφόρων τύπων και μεγεθών σωληνάριων και διαφορετικού είδους πώματος 

(βιδωτών ή πιεζόμενων πωμάτων), και απομάκρυνση των πωμάτων. 

Η δειγματοληψία να γίνεται από τις συνδεμένες αναλυτικές μονάδες, απευθείας από το 

πρωτογενές σωληνάριο δειγματοληψίας, με τρόπο που να μη δεσμεύει τα δείγματα, ώστε 

να διασφαλίζεται η παραγωγικότητα του συστήματος και η ομαλή ροή εργασίας. 

Να εξασφαλίζεται η ανεξάρτητη τροφοδοσία με δείγματα και η ικανοποιητική λειτουργία 

κάθε συνδεμένης αναλυτικής μονάδας, έτσι ώστε σε περίπτωση βλάβης του μεταφορέα του 

προ αναλυτικού συστήματος να συνεχίζεται η απρόσκοπτη ανάλυση των δειγμάτων. Να 

δοθεί για την περίπτωση αυτή αναλυτική περιγραφή (μέγιστος αριθμός εισαγωγής 

δειγμάτων, τυχόν ειδικές απαιτήσεις χειρισμού κλπ.).   
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Το προσφερόμενο προαναλυτικό σύστημα να διαθέτει τη δυνατότητα σύνδεσης αναλυτών 

πέραν της κατασκευάστριας εταιρείας για την ενδεχόμενη κάλυψη μελλοντικών αναγκών 

του εργαστηρίου. 

Να υπάρξει δέσμευση του προμηθευτή για τη σύνδεση του προσφερόμενου συστήματος σε 

αμφίδρομη και λειτουργική επικοινωνία με το LIS του εργαστηρίου, χωρίς την επιβάρυνση 

του Νοσοκομείου. 

Ο προμηθευτής να εγκαταστήσει το απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία του 

προσφερόμενου συστήματος, σύστημα σταθεροποίησης τάσης (UPS). 

ΤΜΗΜΑ 2:  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ  ΑΥΤΟΜΑΤΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ   Ν. ΙΩΝΙΑΣ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

15.994,76€) (EΞΕΤΑΣΕΙΣ 67-68) 

Οι  εξετάσεις ηλεκτροφόρησης περιλαμβάνουν  κατ' ελάχιστον τον παρακάτω αριθμό 

εξετάσεων ανά είδος εξέτασης το Έτος : 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EΞΕΤΑΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ EΞΕΤΑΣΕΩΝ 

67 Ηλεκτροφόρηση 1300 

68 Ανοσοκαθήλωση 180 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ  ΟΡΟΥ  

Το σύστημα να είναι καινούργιο (τελευταίας τεχνολογίας), αποτελούμενο από 

αυτοματοποιημένες μονάδες (ηλεκτροφόρησης, χρώσης – απόχρωσης - στεγνώματος, 

επεξεργασίας αποτελεσμάτων).  

Να υπάρχει ηχητική και οπτική ειδοποίηση για τυχόν μηνύματα των συσκευών. 

Η εναπόθεση του δείγματος να γίνεται αυτόματα με ειδικούς επιθέτες μιας χρήσεως 

διασφαλίζοντας την μη απώλεια κλασμάτων στα εξεταζόμενα δείγματα. 

Το δείγμα να τοποθετείται άμεσα επί του gel και χωρίς προεργασία πριν την εναπόθεση, για 

διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων. 

Ο χρόνος διαδικασίας και επεξεργασίας του δείγματος να είναι ο μικρότερος δυνατός. Να 

αναφερθούν ενδεικτικοί χρόνοι προς αξιολόγηση. 

Τα προσφερόμενα κιτ αντιδραστηρίων να είναι πλήρη περιέχοντας όλα τα απαιτούμενα για 

την εξέταση (ταινίες, αραιωτικά, διαλύματα χρώσης-αποχρωματισμού, στυπόχαρτα κλπ). 

Να προσφερθούν ξεχωριστά όλα τα λοιπά κοινά αναλώσιμα που απαιτεί το σύστημα. 

Να διαθέτει  αντιδραστήρια της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας σε πλήρεις συσκευασίες 

με όλα τα απαραίτητα για την πραγματοποίηση των εξετάσεων και για όλες τις ανωτέρω 

εξετάσεις. Επίσης να διαθέτει controls (εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος) της ίδιας 

κατασκευάστριας εταιρείας για όλες τις εξετάσεις (απαραίτητη προϋπόθεση).  

Το σύστημα να συνοδεύεται από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή με όλα τα παρελκόμενα, scanner 

υψηλής ανάλυσης και ισχυρό λογισμικό επεξεργασίας των αποτελεσμάτων σε περιβάλλον 

Windows. 
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Το λογισμικό επεξεργασίας των αποτελεσμάτων να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα gel 

του συστήματος, να διαθέτει διαγράμματα ποιοτικού ελέγχου και να δίνει τη δυνατότητα 

στο χειριστή να επεξεργαστεί πλήρως την εικόνα του gel. Να έχει την δυνατότητα 

αποθήκευσης αποτελεσμάτων ασθενών και εύκολης αναζήτησης τους, να δίνει αναφορές 

αποτελεσμάτων ασθενών πλήρως προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του 

εργαστηρίου, να έχει την δυνατότητα να συμπεριλαμβάνει σχόλια αποτελεσμάτων στις 

αναφορές ασθενών, να μπορεί να συμπεριλάβει εικόνες ανοσοκαθήλωσης σε αναφορές 

ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών και να έχει τη δυνατότητα αμφίδρομης σύνδεσης με LIS.     

Ο προμηθευτής να διαθέτει αποδεδειγμένα τμήμα τεχνικής υποστήριξης (service) για την 

άμεση επίλυση τεχνικών προβλημάτων στο μικρότερο δυνατό διάστημα, καθώς επίσης και 

τμήμα επιστημονικής υποστήριξης που θα αναλάβει την εκπαίδευση των χειριστών αλλά 

και την πλήρη υποστήριξη του συστήματος. 

Να είναι μικρών διαστάσεων, επιτραπέζιο και να λειτουργεί στα 220-230 Volt και 50-60 

Hertz. 

Να διαθέτει CE MARK, καθώς επίσης να δοθεί κατάλογος αντίστοιχων εγκατεστημένων 

μηχανημάτων. 

 

ΤΜΗΜΑ 3:  ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
REAL-TIME PCR (απομόνωση γενετικού υλικού, PCR setup και Real Time PCR)  

(ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 47.020,80 €) (EΞΕΤΑΣΕΙΣ 69-75) 

A/A EΞΕΤΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EΞΕΤΑΣΗΣ 
ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

EΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 

69 
HLA-B27 

Διαγνωστικό Real-Time PCR kit για τον 

προσδιορισμό της παρουσίας του 

αλληλόμορφου HLA-B*27 από δείγμα 

ολικού αίματος.Να διαθέτει εσωτερικό 

Control (IC). CE mark και IVD 

240 

 

 

70 

 

 

 LCT -

13910C/T 

Διαγνωστικό Real-time PCR kit για την 

αλληλομορφική διάκριση (allelic 

discrimination), μέσω της ανίχνευσης του 

πολυμορφισμού C13910T του γονιδίου 

της λακτάσης (LCT).Να διαθέτει 

εσωτερικό Control (IC). CE mark και 

IVD 

100 

71 

HLA DQ2 
(DQ2.2 and 
DQ2.5), DQ8, 
καθώς και  HLA 
DR3, DR4, DR7, 
DR11 and DR12 
απλότυπους 

Διαγνωστικό Real-time PCR kit για την 
διάκριση των  γονιδίων HLA DQA1*05 
και DQB1*02. Η  HLA-DQ περιοχή 
παρουσιάζεται ως DQ2 ετεροδιμερές και 
συνιστά τον κύριο γενετικό παράγοντα 
κινδύνου για κοιλιοκάκη. Να διαθέτει 
εσωτερικό Control (IC). CE mark και IVD 

100 

72 APOE 

Διαγνωστικό Real-Time PCR kit για την 

ποιοτική ανίχνευση των πολυμορφισμών 

του γονιδίου της απολιποπρωτεΐνης Ε 

(ApoE).Να ανιχνεύονται τα τρία 

αλληλόμορφα της ApoE (E2,E3, E4): 

230 
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ApoE*E2 (Cys112-Cys158), ApoE*E3 

(Cys112-Arg158) and ApoE*E4 

(Arg112-Arg158).  Σε δείγμα ολικού 

αίματος Να διαθέτει εσωτερικό Control 

(IC). CE mark και IVD 

73 VKORC1  

Διαγνωστικό Real-Time PCR kit για την 

ανίχνευση του πολυμορφισμού 

g.1639G>A στο γονίδιο VKORC1. από 

δείγμα ολικού αίματος.Να διαθέτει 

εσωτερικό Control (IC). CE mark και 

IVD 

50 

74 CYP2C9-2 

Διαγνωστικό Real-Time PCR kit για την 

ανίχνευση του αλληλομορφου *2 που 

φέρει τον πολυμορφισμό c.430C>T του 

ανθρώπινου γονιδίου που κωδικοποιεί το 

ισοένζυμο του κυτοχρώματος P450 

(CYP) 2C9.  Σε δείγμα ολικού αίματος 

Να διαθέτει εσωτερικό Control (IC). CE 

mark και IVD 

50 

75 CYP2C9-3 

Διαγνωστικό Real-Time PCR kit για την 

ανίχνευση του αλληλομορφου *3 που 

φέρει τον πολυμορφισμό c.1075A>C του 

ανθρώπινου γονιδίου που κωδικοποιεί το 

ισοένζυμο του κυτοχρώματος P450 

(CYP) 2C9.   Σε δείγμα ολικού αίματος 

Να διαθέτει εσωτερικό Control (IC). CE 

mark και IVD 

50 

 

Τεχνικές  Προδιαγραφές Αυτοματοποιημένου Συστήματος Μοριακών Εξετάσεων  

• Πλήρως αυτοματοποιημένη ενιαία πλατφόρμα,  για τη διεξαγωγή όλων των 
απαραίτητων βημάτων των εξετάσεων από την εισαγωγή του δείγματος έως 
το αποτέλεσμα χωρίς ενδιάμεση παρέμβαση του χρήστη  (απομόνωση 
νουκλεϊνικών οξέων, διεξαγωγή Real-time PCR και ανάλυση 
αποτελεσμάτων).  

• Το σύστημα να είναι πιστοποιημένο για διαγνωστική χρήση CE-IVD. 

• Να απαιτείται μικρός χρόνος για τη διεξαγωγή της αντίδρασης.   

• Να μπορεί να επεξεργαστεί ταυτόχρονα 1 έως 12 δείγματα για απομόνωση 
γενετικού υλικού. 

•  Τα αντιδραστήρια απομόνωσης νουκλεϊνικών οξέων και διεξαγωγής της 
Real-time PCR να είναι έτοιμα προς χρήση και να τοποθετούνται κατευθείαν 
στο σύστημα. 

• Να χρησιμοποιεί ίδιο αντιδραστήριο απομόνωσης γενετικού υλικού για 
απομόνωση γενωμικού DNA, ιικού και βακτηριακού DNA/ RNA από 
διαφορετικούς τύπους αρχικού υλικού  

• Η απομόνωση να βασίζεται στην τεχνολογία μαγνητικών σφαιριδίων για 
απόκτηση υψηλής καθαρότητας και συγκέντρωσης νουκλεϊνικών οξέων 
ακόμη και από περιορισμένο όγκο αρχικού δείγματος 
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• Να μπορεί να εκτελεί απομόνωση γενετικού υλικού από δείγματα διάφορων 
τύπων ακόμη και ταυτόχρονα.  

• Να δέχεται κατευθείαν διάφορους τύπους πρωτογενών σωληναρίων 
συλλογής δειγμάτων από όπου μπορεί να προχωρήσει η απομόνωση 
γενετικού υλικού. 

• Να έχει τη δυνατότητα φύλαξης του απομονωμένου γενετικού υλικού για 
επιπλέον εξετάσεις ή τυχόν επανέλεγχο. 

• Να έχει τη δυνατότητα διεξαγωγής ταυτόχρονα 12 διαφορετικών PCR 
πρωτοκόλλων. 
 

ΤΜΗΜΑ 4:  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 
(ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΊΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 37.169,00 €) (EΞΕΤΑΣΕΙΣ 76-86) 

 

Α/Α  EΞΕΤΑΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ 

ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

  
ΕΤΗΣΙΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
EΞΕΤΑΣΕΩΝ 

76 

AGT 
(πολυμορφισμός 
rs699) 

Αντιδραστήριο για τη 
γονοτύπηση του 
πολυμορφισμού rs699(AGT). Να 
χρησιμοποιεί την μεθοδολογία 
διαχωρισμού αλληλόμορφων 
(allelic discrimination) μέσω 
ανίχνευσης φθορισμού σε 
εξοπλισμό Real Time PCR. Το 
αντιδραστήριο να δουλεύει σε 
φίλτρα φθορισμού FAM και HEX 
και να παρέχει εξωτερικούς 
μάρτυρες για τρεις διαφορετικούς 
τύπους αλληλόμορφων στον 
συγκεκριμένο πολυμορφισμό. 

50 τεστ 150 

77 

Υποδοχέας τύπου 
1 της  
Αγγειοτενσίνης ΙΙ, 
πολυμορφισμός  
A1166C (γονίδιο 
AGTR1) 

Αντιδραστήριο για την γονοτύπηση 
του γονιδίου  AGTR1 
(πολυμορφισμός  A1166C),  μέσω 
μεθοδολογίας Real Time PCR.Το 
αντιδραστήριο να δουλεύει σε 
φίλτρα φθορισμού FAM και HEX 
και να παρέχει εξωτερικούς 
μάρτυρες για τρεις διαφορετικούς 
τύπους αλληλόμορφων στον 
συγκεκριμένο πολυμορφισμό. 

50 τεστ 150 
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78 
ACE gene 
(αλληλόμορφο 
I/D) 

Αντιδραστήριο για την γονοτύπηση 
του αλληλόμορφου I/D του 
γονίδιου ACE μέσω μεθοδολογίας 
Real Time PCR.Το αντιδραστήριο 
να δουλεύει σε φίλτρα φθορισμού 
FAM και HEX και να παρέχει 
εξωτερικούς μάρτυρες για τρεις 
διαφορετικούς τύπους 
αλληλόμορφων στον συγκεκριμένο 
πολυμορφισμό. 

50 τεστ 200 

79 
Γονίδιο CCR3 
(πολυμορφισμός 
rs 644196) 

Αντιδραστήριο  για την ανίχνευση 
του γονιδίου CCR3 
(πολυμορφισμός rs 644196) ως 
δυνητικός παράγοντας κινδύνου 
για την ασθένεια της κοιλιοκάκης 
στον Ευρωπαϊκό πληθυσμό. Η 
ανίχνευση πραγματοποιείται μέσω  
μεθοδολογίας Real Time PCR.Το 
αντιδραστήριο να δουλεύει σε 
φίλτρα φθορισμού FAM και HEX 
και να παρέχει εξωτερικούς 
μάρτυρες για τον συγκεκριμένο 
πολυμορφισμό. To προσφερόμενο 
αντιδραστήριο να έχει 
επαναληψιμότητα πάνω από 99%, 
ειδικότητα 100% και ευαισθησία 
τουλάχιστον 98%. 

25 τεστ 75 

80 
Γονίδιο IL18RAP 
(πολυμορφισμός 
cluster G/A) 

Αντιδραστήριο  για την ανίχνευση 
του γονιδίου  IL18RAP 
(πολυμορφισμός cluster G/A) ως 
δυνητικός παράγοντας κινδύνου 
για την ασθένεια της κοιλιοκάκης 
στον Ευρωπαϊκό πληθυσμό. Η 
ανίχνευση πραγματοποιείται μέσω  
μεθοδολογίας Real Time PCR.Το 
αντιδραστήριο να δουλεύει σε 
φίλτρα φθορισμού FAM και HEX 
και να παρέχει εξωτερικούς 
μάρτυρες για τον συγκεκριμένο 
πολυμορφισμό. To προσφερόμενο 
αντιδραστήριο να έχει 
επαναληψιμότητα πάνω από 99%, 
ειδικότητα 100% και ευαισθησία 
τουλάχιστον 98%. 

25 τεστ 75 
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81  DPYD 

Αντιδραστήριο για την γονοτύπηση 
των εξής πολυμορφισμών: 
rs3918290 1905 +1G>A, IVS14 +1 
G>A, rs5588606  1679 T>G, και 
rs67376798 2846 A>T του γονίδιου 
DPYD μέσω μεθοδολογίας Real 
Time PCR.To προσφερόμενο 
αντιδραστήριο να έχει 
επαναληψιμότητα πάνω από 99%, 
ειδικότητα 100% και ευαισθησία 
τουλάχιστον 98%. Το 
αντιδραστήριο να έχει όριο 
ανίχνευσης (LOD) 0,016ng 
δείγματος DNA. 

25 τεστ 25 

82 DPYD *6 

Αντιδραστήριο για την γονοτύπηση 
των εξής πολυμορφισμών: rs 
56038477 (HapB3), και rs 1801160 
(DPYD *6) μέσω μεθοδολογίας 
Real Time PCR.To προσφερόμενο 
αντιδραστήριο να έχει 
επαναληψιμότητα πάνω από 99%, 
ειδικότητα 100% και ευαισθησία 
τουλάχιστον 98%. Το 
αντιδραστήριο να έχει όριο 
ανίχνευσης (LOD) 0,016ng 
δείγματος DNA. 

25 τεστ 25 

83 
γονιδίου UGT ( 
UGT1A1*1 / 
UGT1A1*28) 

Αντιδραστήριο για την γονοτύπηση 
των γενετικών αλληλόμορφων 
UGT1A1*1 / UGT1A1*28 του 
γονιδίου UGT μέσω μεθοδολογίας 
Real Time PCR. To προσφερόμενο 
αντιδραστήριο να έχει 
επαναληψιμότητα πάνω από 99%, 
ειδικότητα 100% και ευαισθησία 
τουλάχιστον 98%. Το 
αντιδραστήριο να δουλεύει σε 
φίλτρα φθορισμού FAM και HEX 
και να παρέχει εξωτερικούς 
μάρτυρες για τρεις διαφορετικούς 
τύπους αλληλόμορφων στον 
συγκεκριμένο πολυμορφισμό. 

25 τεστ 25 

84 

Γονοτύπηση  24 
τύπων HPV, την 
γονιδιακή 
περιοχή E6/E7 

Αντιδραστήριο για την γονοτύπηση 
των εξής 24 τύπων HPV: 16, 18 ,31, 
33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 
68, 
26, 53, 66, 73, 82, 6, 11, 42, 43, 44, 
81, με ειδικά μόρια εκκίνησης για 
κάθε τύπο HPV, που να είναι 
σχεδιασμένα να ανιχνεύουν την 
γονιδιακή περιοχή E6/E7.To 
αντιδραστήριο να είναι συμβατό 

24 τεστ 100 
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με θερμοκυκλοποιητές: Linegene 
9600 και ABI 7500. Κάθε 
αντίδραση να περιλαμβάνει 
εσωτερικό μάρτυρα ανθρωπίνου 
γονιδιώματος apoB (HAPB) και η 
αντίδραση να ολοκληρώνεται σε 
χρόνο μικρότερο των 95 λεπτών 
και το κιτ να μπορεί να παρέχει 
πιστοποιημένα αποτελέσματα 
μέχρι και 12 φορές απόψυξης. Το 
αντιδραστήριο γονοτύπησης να 
είναι απολύτως συμβατό με 
αντιδραστήρια εξαγωγής 
γενετικού υλικού από τον ίδιο 
κατασκευαστικό οίκο με τις εξής 
μεθόδους:                                                                                                                                                                                                                      
- Α. Χειροκίνητης εξαγωγής 
γενετικού υλικού (Βoiling Method) 
- Β. Αυτοματοποιημένης εξαγωγής 
γενετικού υλικού με τεχνολογία 
μαγνητικών σφαιριδίων με συνοδό 
εξοπλισμό του ιδίου 
κατασκευαστή χωρητικότητας 32 
δειγμάτων. 

85 
Kιτ απομόνωσης 
DNA/RNA x8 

Αντιδραστηριο απομόνωσης 
DNA/RNA για αυτόματο σύστημα  
χωρισμένο σε πλάκες 
χωρητικότητας  των 8 δειγμάτων .   

300 

86 
Kιτ απομόνωσης 
DNA/RNA x1 

Αντιδραστηριο απομόνωσης 
DNA/RNA για αυτόματο σύστημα  
χωρισμένο σε πλάκες 
χωρητικότητας των   μονού 
δείγματος.   

200 

 

• Να έχει τη δυνατότητα διεξαγωγής διαφορετικών PCR πρωτοκόλλων από  
ένα δείγμα απομονωμένου γενετικού υλικού είτε ανεξάρτητων είτε με τη 
μορφή multiplex (περισσότερες από 3 εξετάσεις ανά δείγμα).  

• Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί γενετικό υλικό που έχει ήδη απομονωθεί με 
την ίδια ή διαφορετική πλατφόρμα. 

• Να παρέχονται από τον προμηθευτή τα αναλώσιμα και αντιδραστήρια που 
είναι αναγκαία για την διεξαγωγή των ζητούμενων αναλύσεων. 

• H πλατφόρμα να είναι συμβατή με τη χρήση αντιδραστηρίων Real-time PCR 
και άλλων κατασκευαστών ή για χρήση με in-house πρωτόκολλα. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ DNA/RNA 
 

1.           To σύστημα να εφαρμόζει πρωτόκολλα για την απομόνωση του γενετικού υλικού (RNA -
DNA) από διάφορους τύπους βιολογικών δειγμάτων (ορό, πλάσμα, ολικό αίμα,  κολπικά 
δείγματα, κόπρανα κ.ά.), με αντιδραστήρια εγκεκριμένα για in vitro διαγνωστική χρήση (CE-IVD).  
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2.       To σύστημα να ελέγχεται μέσω οθόνης αφής που να επιτρέπει τον χειρισμό με γάντια, να 
είναι εύκολο στην χρήση με μέγιστο αριθμό 4-5 βημάτων. 

3.       Το σύστημα απομόνωσης να είναι μικρού μεγέθους με όλες τις διαστάσεις του κατώτερες 
των 450mm καθώς και το βάρος του να μην υπερβαίνει τα 22 κιλά έτσι ώστε να επιτρέπει την 
ευέλικτη τοποθέτηση  και μετακίνηση σε πάγκο εργαστηρίου.  

4.       Το σύστημα να έχει ανθεκτικές προδιαγραφές λειτουργίας που να επιβεβαιώνουν την 
ποιότητα μηχανισμού του, έχοντας την ικανότητα να λειτουργεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 
από 5°C έως και 40°C. Να μπορεί να λειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας έως και 80%. 

5.       Το σύστημα να επιτυγχάνει απόδοση εξαγωγής μαγνητικών σφαιριδίων πάνω από 99% και 
ομοιομορφία εξαγωγής με CV του Ct <3% 

6.       Να διατίθενται τα kit σε σύνολα των, 64 και 32 απομονώσεων, χωρισμένο σε πλάκες 
χωρητικότητας των 16 δειγμάτων, των 8 δειγμάτων καθώς και μονού δείγματος. 

7.       Όλα τα πρωτόκολλα για την αυτοματοποιημένη εξαγωγή γενετικού υλικού να μην 
υπερβαίνουν τα 25’. Αυτό να ισχύει για όλα τα αντιδραστήρια ανεξάρτητης χωρητικότητας. 

8.       Το αντιδραστήριο απομόνωσης γενετικού υλικού να διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου 
(15οC-30οC) για τουλάχιστον 12 μήνες. 

9.       Το σύστημα να περιλαμβάνει ενσωματωμένη λάμπα UV ακτινοβολίας για την αποστείρωση 
του αυτοματοποιημένου μηχανήματος με χρονοδιακόπτη. 

10.   To σύστημα να έχει menu που να αναγράφονται ανά πάσα στιγμή η διάρκεια ζωής του 
φίλτρου και της λάμπας UV. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΡΜΟΚΥΚΛΟΠΟΙΗΤΗ 96 ΘΕΣΕΩΝ 
 

11.   O προσφερόμενος αναλυτής να είναι τεχνολογίας Real Time PCR και εγκεκριμένος για 
διαγνωστική χρήση (CE/IVD 98/79). Nα δέχεται PCR πλάκα 96 θέσεων.  

12.   O αναλυτής να διαθέτει τουλάχιστον 6 φίλτρα ώστε να είναι δυνατή η πραγματοποίηση 
multiplex PCR 

13.   O αναλυτής να μπορεί να υποστηρίξει ταυτοποίηση μεταλλάξεων μέσω ανάλυσης καμπύλης 
τήξης (melting curve).  

14.   Ο αναλυτής να διαθέτει σύστημα υψηλής ποιότητας Peltier για καλύτερη δυνατότητα 
θέρμανσης και ψύξης. To σύστημα θέρμανσης να απαρτίζεται από τουλάχιστον 6 διαφορετικές 
ζώνες θέρμανσης ψύξης, επιτρέποντας τον ανεξάρτητο έλεγχο θερμοκρασίας κατά την διάρκεια 
της αντίδρασης. 

15.   Ο αναλυτής να έχει σύστημα ανίχνευσης/απεικόνισης προηγμένου σχεδιασμού έτσι ώστε να 
μπορεί να σαρώσει τα δείγματα σε χρόνο έως 1 δευτερολέπτου ανά κανάλι. 

16.   O αναλυτής να έχει αυτοματοποιημένο (έξυπνο) μηχανισμό στο κάλυμμα θέρμανσης έτσι ώστε 
ο θερμοκυκλοποιητής να δέχεται ποικίλους τύπους δοκιμαστικών σωληνάριων. 

17.   O αναλυτής να έχει φωτεινή πηγή τύπου L.E.D και να μην απαιτείται αλλαγή ή συντήρηση της. 

18.   Ο αναλυτής να έχει εύρος δυναμικότητας 10 τάξεις μεγέθους 

19.   Ο αναλυτής να μην είναι ογκώδης και να μεταφέρεται εύκολα, να έχει βάρος έως 30 κιλά. 

20.   Ο προσφερόμενος αναλυτής να συνοδεύεται με εφαρμογή για smartphone και tablet που να 
επιτρέπει την ρύθμιση και παρακολούθηση της λειτουργίας του αναλυτή. 

21.   Να συνοδεύεται από λογισμικό ανάλυσης των αποτελεσμάτων. 
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22.   Το λογισμικό ανάλυσης των δεδομένων να επιτρέπει την εφαρμογή και ανάλυση όλων των 
γνωστών πρωτοκόλλων όπως ποσοτική ανάλυση (quantitative amplification), ανίχνευση 
μεταλλάξεων (SNP genotyping), ανάλυση του σημείου τήξης προϊόντος (SYBR melt analysis), HRM 
(high resolution melting curve) 

23.   Το λογισμικό χρήσης του αναλυτή να παρέχει την δυνατότητα προσθήκης επιπλέον κύκλων 
καθώς και αφαίρεσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης πειράματος. 

24.   Το λογισμικό χρήσης του αναλυτή να παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης και ανάλυσης 
των καμπυλών πολλαπλασιασμού κατά τη διάρκεια του πειράματος 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ  ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

1.Δείγματα. 

Κατά το στάδιο της αξιολόγησης, οι προμηθευτές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα επίδειξης 

διενέργειας των εξετάσεων με τα προσφερόμενα υλικά και αναλυτές, εφόσον τους ζητηθεί 

από την επιτροπή αξιολόγησης. 

Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώσουν:  

α. Χώρα προέλευσης των υλικών εργοστάσιο κατασκευής  

γ. Χρόνο παράδοσης σε ημερολογιακές ημέρες από την παραγγελία  

δ. Χρόνο ζωής (ημερομηνία παραγωγής και λήξεως) 

ε. Τη συσκευασία του υλικού, η οποία πρέπει να είναι του εργοστασίου κατασκευής. 

2. Τεχνικοί προσδιορισμοί. 

2.1.Ο Διαγωνισμός θα γίνει με βάση τις Τεχνικές περιγραφές των υλικών που αναφέρονται 

στην περιγραφή των ειδών. 

2.2.Οι συμμετέχοντες πρέπει να αναγράφουν στις προσφορές τους (οικονομική και τεχνική) 

ότι το είδος που προσφέρουν εκπληρώνει τις παρακάτω τεχνικές περιγραφές της 

Υπηρεσίας. 

3.Συσκευασία. 

3.1.Η συσκευασία θα είναι όπως αυτή του εργοστασίου παραγωγής, χωρίς άλλη χρηματική 

επιβάρυνση των σχετικών υλικών συσκευασίας, που δεν επιστρέφονται στον προμηθευτή. 

3.2.Σε εμφανές σημείο της συσκευασίας, καθώς και σε κάθε μονάδα του περιεχόμενου της, 

πρέπει να αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις στα Ελληνικά ή Αγγλικά, εκτός εάν ή 

Υπουργική απόφαση εναρμόνισης της Οδ. 98/79/ΕΚ ορίζει διαφορετικά: 

3.2.1.Επωνυμία και διεύθυνση κατασκευαστή. Εάν ο κατασκευαστής εδρεύει σε χώρα εκτός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία και η διεύθυνση του 

εγκατεστημένου στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του κατασκευαστή. 

3.2.2.Τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία, προκειμένου ο χρήστης να είναι σε θέση να 

αναγνωρίσει το διαγνωστικό προϊόν, την ποσότητά του και το περιεχόμενο της 

συσκευασίας. 

3.2.3.Κατά περίπτωση, την ένδειξη "ΣΤΕΙΡΟ" ή άλλη ένδειξη, με την οποία επισημαίνεται η 

ειδική μικροβιολογική κατάσταση ή η κατάσταση από πλευράς καθαριότητας. 

3.2.4.Τον κωδικό της παρτίδας, μετά από τη λέξη "ΠΑΡΤΙΔΑ" ή τον αύξοντα αριθμό. 

3.2.5.Η ημερομηνία, μέχρι την οποία το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασφαλώς, χωρίς 

υποβιβασμό της επίδοσης. 
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3.2.6.Κατά περίπτωση, ένδειξη, με την οποία θα επισημαίνεται ότι πρόκειται για "προϊόν 

που χρησιμοποιείται invitro" ή "μόνο για την αξιολόγηση επιδόσεων".  

3.2.7.Τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή και χειρισμού. 

3.2.8.Τις ενδεδειγμένες προειδοποιήσεις ή και προφυλάξεις. 

3.2.9.Σε κάθε συσκευασία θα πρέπει να περιλαμβάνονται ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ στα Ελληνικά 

εκτός εάν η Υπουργ. Απόφαση εναρμόνισης της Οδηγ. 98/79/ΕΚ ορίζει διαφορετικά ως εξής: 

α. Τα στοιχεία της ετικέτας, πλην των 3.2.4 και 3.2.5. 

β. Την ποιοτική και ποσοτική σύνθεση του αντιδρώντας προϊόντος και την ποσότητα ή τη 

συγκέντρωσή του ή των δραστικών συστατικών του ή των αντιδραστηρίων ή του συνόλου 

(kit). 

γ. Δήλωση ότι το διαγνωστικό προϊόν περιέχει όλα τα συστατικά που απαιτούνται για τη 

μέτρηση. 

δ. Τις συνθήκες αποθήκευσης και το χρόνο διατήρησης μετά από την πρώτη αποσφράγιση 

της συσκευασίας, καθώς και τις συνθήκες αποθήκευσης και σταθερότητας των 

αντιδραστηρίων εργασίας. 

ε. Τις επιδόσεις του προϊόντος αναφορικά με την αναλυτική ευαισθησία, την εξειδίκευση, 

την ακρίβεια, την επαναληψιμότητα, την αναπαραγωγιμότητα, τα όρια ανίχνευσης και τις 

γνωστές αλληλεπιδράσεις. 

στ. Ένδειξη του τυχόν απαιτουμένου ειδικού εξοπλισμού και πληροφορίες για την 

αναγνώριση του ειδικού αυτού εξοπλισμού, προκειμένου να χρησιμοποιείται ορθώς. 

ζ. Τον τύπο του δείγματος που πρέπει να χρησιμοποιείται, τις τυχόν ειδικές συνθήκες 

συλλογής, προεπεξεργασίας και κατά περίπτωση, τις συνθήκες αποθήκευσης και οδηγίες 

για την προετοιμασία του ασθενούς. 

η. Λεπτομερής περιγραφή της ακολουθητέας διαδικασίας για τη χρήση του προϊόντος. 

Θ. Τη διαδικασία μετρήσεως που πρέπει να ακολουθείται με το διαγνωστικό προϊόν, 

συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση: 

Της αρχής της μεθόδου 

Των ειδικών αναλυτικών χαρακτηριστικών επιδόσεως (ευαισθησία, εξειδίκευση, ακρίβεια, 

επαναληψιμότητα, αναπαραγωγιμότητα, όρια ανίχνευσης, φάσμα μετρήσεων, πληροφορίες 

που απαιτούνται για τον έλεγχο των γνωστών σχετικών παρεμβολών,) των περιορισμών της 

μεθόδου και των πληροφοριών, όσον αφορά τη χρησιμοποίηση, εκ μέρους του χρήστη, των 

διαδικασιών και υλικών μετρήσεων αναφοράς. 

Των πληροφοριών, που αφορούν κάθε επιπλέον διαδικασία ή χειρισμό, ο οποίος 

απαιτείται, πριν από τη χρησιμοποίηση του διαγνωστικού προϊόντος (π.χ. ανασύσταση, 

επώαση, έλεγχος οργάνων κ.ά.) 

Ενδείξεων για το κατά πόσον απαιτείται ειδική εκπαίδευση των χρηστών. 

Ι. Τη μαθηματική μέθοδο, με την οποία υπολογίζονται τα μαθηματικά αποτελέσματα και, 

όπου απαιτείται, η μέθοδος προσδιορισμού των θετικών αποτελεσμάτων. 

Ια. Τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται, σε περίπτωση αλλαγών στις αναλυτικές επιδόσεις 

του προϊόντος.  

Ιβ. Τις κατάλληλες για τους χρήστες πληροφορίες, σχετικά με: 

Τον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών επικύρωσης. 

Αναφορά στον τρόπο βαθμονόμησης του προϊόντος. 

Τα μεσοδιαστήματα αναφοράς για τις προσδιοριζόμενες ποσότητες, συμπεριλαμβανομένης 

της περιγραφής του πληθυσμού αναφοράς που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. 

Αν το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό ή να εγκαθίσταται ή να συνδέεται 

με άλλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή εξοπλισμό, προκειμένου να λειτουργήσει, σύμφωνα 



18 

 

με τον προορισμό του, επαρκή στοιχεία για τα χαρακτηριστικά του, ώστε να είναι δυνατή η 

επιλογή των ενδεδειγμένων προϊόντων ή εξοπλισμού που πρέπει να χρησιμοποιούνται, 

προκειμένου να επιτυγχάνεται ασφαλής και κατάλληλος συνδυασμός. 

Όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον έλεγχο της ορθής εγκατάστασης του 

προϊόντος και της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας του, καθώς και λεπτομερή στοιχεία για 

τη φύση και τη συχνότητα της συντήρησης και, της βαθμονόμησης που απαιτούνται, για να 

εξασφαλίζεται η ορθή και ασφαλής λειτουργία του προϊόντος .  

πληροφορίες για τη διάθεση των αποβλήτων 

πληροφορίες σχετικά με κάθε πρόσθετη επεξεργασία ή χειρισμό που απαιτείται, προτού 

χρησιμοποιηθεί το προϊόν (π.χ. αποστείρωση, τελική συναρμολόγηση κ.ά.) -Τις απαραίτητες 

οδηγίες για το ενδεχόμενο φθοράς της προστατευτικής συσκευασίας.  

Λεπτομερή στοιχεία για τις κατάλληλες μεθόδους επαναποστείρωσης ή απολύμανσης. 

Ιγ. Τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται για τους τυχόν ειδικούς και ασυνήθεις 

κινδύνους που σχετίζονται με τη χρησιμοποίηση ή τη διάθεση των διαγνωστικών 

προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών μέτρων προστασίας, αν το διαγνωστικό 

προϊόν περιέχει ουσίες ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης, πρέπει να εφιστάται η προσοχή 

των χρηστών στη δυνητική μολυσματική φάση της. 

Ιδ. Την ημερομηνία εκδόσεως ή της πλέον πρόσφατης αναθεώρησης των οδηγιών χρήσεως. 

3.2.10. Μετά την κατακύρωση, ο μειοδότης υποχρεούται να επισημαίνει επιπλέον κάθε 

μονάδα συσκευασίας των υλικών που παραδίδονται με: 

α. Τα στοιχεία του προμηθευτή  

β. την ένδειξη "ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ" 

4. Άλλοι Ειδικοί Όροι  

4.1.Η Υπηρεσία δεν θα δεχθεί καμία διαφοροποίηση στις τιμές, ανά εξέταση, που θα 

κατακυρωθούν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, για ολόκληρο το χρονικό διάστημα της 

σύμβασης και για οποιαδήποτε αιτία. 

Οι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν τιμές ως ακολούθως:  

α. Τιμή ανά εξέταση. 

β. Τιμές των προσφερομένων βιολογικών και χημικών αντιδραστηρίων, καθώς και των 

επιπροσθέτων υλικών, όπως υλικά βαθμονόμησης και ελέγχου (controls, calibrators) και 

λοιπών αναλωσίμων, ανά συσκευασία, που απαιτούνται για την εκτέλεση των ανωτέρω 

εξετάσεων. (Οι πίνακες  ανάλυσης θα υποβληθούν και ηλεκτρονικά ως συνημμένο αρχείο 

σε μορφή pdf στην οικονομική προσφορά)  

γ. Την συνολική τιμή ανά εξέταση, περιλαμβανομένων των αντιδραστηρίων και παντός 

είδους απαιτουμένων αναλωσίμων για τη διενέργεια της κάθε εξέτασης, σε ειδικό πίνακα 

στην οικονομική προσφορά.(Οι πίνακες  ανάλυσης θα υποβληθούν και ηλεκτρονικά ως 

συνημμένο αρχείο σε μορφή pdf στην οικονομική προσφορά)  

4.2. Δήλωση του συμμετέχοντος ότι μπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του 

προϊόντος από την αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και 

την ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή ενδεχομένως, άλλων προσώπων καθώς και την 

ασφάλεια πραγμάτων. 

4.3.Ο ελάχιστος μηνιαίος ή ετήσιος  αριθμός των εξετάσεων φαίνεται στην περιγραφή των 

ειδών..  

4.4.Ο αριθμός αναλυτών που πρέπει να διαθέσει στο Νοσοκομείο ο προμηθευτής πρέπει να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Νοσοκομείου όπως αυτές περιγράφονται στην περιγραφή 

ων ειδών  
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5. Έλεγχοι-Απόρριψη Υλικών-Αντικατάσταση. 

5.1.Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο με 

εργαστηριακά δεδομένα όλων των παρτίδων των προϊόντων τόσο κατά την οριστική 

παραλαβή, όσο και κατά την διάρκεια χρήσεως, μετά την σχετική αναφορά του Δ/ντή του 

εργαστηρίου, αρκούντως τεκμηριωμένη. 

5.2.Σε περίπτωση που απορριφθεί από την επιτροπή παραλαβής οριστικά ολόκληρη η 

συμβατική ποσότητα ή μέρος αυτής, ο προμηθευτής είναι  υποχρεωμένος μέσα σε 

προθεσμία πέντε (5) ημερών να αντικαταστήσει την ποσότητα που απορρίφθηκε με άλλη, 

που καλύπτει τους όρους της σύμβασης. Εάν ο προμηθευτής δεν προβεί στην 

αντικατάσταση των ειδών που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος. 

5.3.Τα είδη που απορρίφθηκαν επιστρέφονται στον προμηθευτή με φροντίδα και δαπάνες 

του, μέσα σε 10 ημέρες από την προσκόμιση των νέων ειδών. 

5.4.Για το επιπλέον χρονικό διάστημα που απαιτείται από τη λήξη του συμβατικού χρόνου 

παράδοσης ή φόρτωσης, ο προμηθευτής λογίζεται εκπρόθεσμος και υπόκειται στις 

κυρώσεις που προβλέπονται από το ν.  4412/16.  

6. Το service και τα αναλώσιμα, πέραν των αναφερομένων στην προσφορά, θα βαρύνουν 

τον προμηθευτή, ο οποίος θα έχει και την υποχρέωση να εκπαιδεύσει τους χειριστές του 

οργάνου δωρεάν, στον χώρο του νοσοκομείου.  

7.1.1. Ειδικοί όροι  

Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να συντηρεί, να επισκευάζει ή να αντικαθιστά οποιοδήποτε 

εξάρτημα των αναλυτών (μηχανικό ή ηλεκτρονικό) ή μέρος του, χωρίς καμιά οικονομική 

επιβάρυνση του Νοσοκομείου. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να καλύπτει την  συμμετοχή του εργαστηρίου σε 

οργανωμένα προγράμματα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας για τον εκτίμηση της 

απόδοσης των αναλυτών. Η συμμετοχή θα γίνει σε προγράμματα επιλογής του 

εργαστηρίου, το οποίο έχει την τεχνογνωσία, την εμπειρία και το ιστορικό 

συμμετοχής στους διοργανωτές σχημάτων εξωτερικού ελέγχου ποιότητος 

8. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  

Κάθε προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει τα παρακάτω έντυπα και πιστοποιητικά μαζί 

με την προσφορά του: 

8.1.Βεβαίωση του οίκου κατασκευής του μηχανήματος ότι τα προσφερθέντα στον 

διαγωνισμό αναλώσιμα (που θα χρησιμοποιούνται από το μηχάνημα) προτείνονται από τον 

εν λόγω Οίκο για κανονική χρήση, ότι είναι απόλυτα συμβατά με τα ηλεκτρονικά και 

μηχανικά μέρη του μηχανήματος, και ότι δεν θα επηρεάσουν την ομαλή και απρόσκοπτη 

λειτουργία του. 

8.2.Βεβαίωση του οίκου κατασκευής του μηχανήματος ότι η προσφέρουσα εταιρεία 

(προμηθευτής) είναι εξουσιοδοτημένη ως προς την παροχή πλήρους τεχνικής και 

Επιστημονικής υποστήριξης (service, ανταλλακτικά κ.λ.π.) και ότι στελέχη της έχουν 

εκπαιδευτεί στα εργοστάσια του οίκου κατασκευής. 

Αποδεικτικά ως προς την εκπαίδευση και την διάρκεια θα συνυποβληθούν με την 

βεβαίωση. 

8.3.Κατάθεση στοιχείων με την υψηλή επαναληψιμότητα του μηχανήματος, τεκμηριωμένη 

με πιστοποιητικά και γραφικές παραστάσεις από τον οίκο κατασκευής. 
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8.4.Η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/86 ότι με την παράδοση του μηχανήματος 

θα παραδώσει και βεβαίωση του οίκου κατασκευής ότι το μηχάνημα (αναφέροντας τον 

αριθμό σειράς S/Ν) κατασκευάστηκε την τελευταία διετία. 

8.5.Σε περίπτωση που ο μειοδότης του παρόντος διαγωνισμού ανακηρυχθεί μειοδότης και 

για το επόμενο διαγωνισμό υποχρεούται στην αντικατάσταση τω αναλυτών, εφόσον αυτοί 

υπερβαίνουν την τετραετία από την ημερομηνία κατασκευής τους. 

8.6.Σε περίπτωση που ο μειοδότης του παρόντος διαγωνισμού δεν είναι μειοδότης και για 

τον επόμενο διαγωνισμό υποχρεούται στην απόσυρση των αναλυτών την ημερομηνία που 

θα ορισθεί από το Νοσοκομείο.  

8.7.Συμμόρφωση CE σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 89/336/ΕΟΚ μια την 

ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (κοινή Υπουργική Απόφαση 94649/8682/93), 

πιστοποιητικό ελεύθερης κυκλοφορίας από την αρμόδια Αρχή της χώρας παραγωγής. 

8.8.Οποιαδήποτε απόκλιση από τις παραπάνω απαιτήσεις αποτελεί αιτία απόρριψης της 

προσφοράς. 

8.9.Περιγραφή του μηχανήματος που θα προσδιορίζει ακριβώς το είδος και τον τρόπο 

λειτουργίας και στην Ελληνική. Τυχόν ασήμαντες παρεκκλίσεις από τα καθοριζόμενα τεχνικά 

και λειτουργικά χαρακτηριστικά της παρούσης, μπορούν να γίνουν αποδεκτές από την 

Επιτροπή Αξιολόγησης εφόσον δεν είναι αντίθετες ή δεν υστερούν προς τις απαιτήσεις της 

Υπηρεσίας, αλλά και τις συμπληρώνουν προς το καλύτερο. Η επιτροπή αξιολόγησης δύναται 

κατά την κρίση της να ζητήσει από τον προμηθευτή τυχόν διευκρινήσεις επί των 

αναγραφομένων στην προσφορά του, συμπληρωματικά στοιχεία για την πληρέστερη 

διαπίστωση των τεχνικών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων της συσκευής ή ακόμη και την 

επίδειξη σε λειτουργία της συσκευής, χωρίς καμία απαίτηση του προμηθευτή: 

8.10.Διαφημιστικό βιβλιάριο ή φυλλάδιο της εταιρείας (prospectus) για το συγκεκριμένο 

σύστημα που θα περιέχει τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά του.  

8.11. Έγγραφη δήλωση του προμηθευτή ότι θα προσκομίσει τους αναλυτές σε δύο (2) μήνες 

από την υπογραφή της σύμβασης. 

8.12. Έγγραφη δήλωση ότι εγγυάται την καλή λειτουργία του συστήματος ή μηχανήματος 

για το χρονικό διάστημα της Σύμβασης ως επίσης ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

διαθέτει ειδικό τεχνικό ο οποίος θα επιδείξει στο προσωπικό της υπηρεσίας τον τρόπο 

λειτουργίας και χειρισμού καθώς και τα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας προσωπικού και 

υλικού, όπως αναφέρεται και στις  παραγράφους 4 & 5. 

8.13. Έγγραφη εγγύηση-δήλωση για τη δυνατότητα υποστηρίξεως, όπως αναφέρεται  στις  

παραγράφους 4 & 5  (με επισκευές, ανταλλακτικά, βαθμονόμηση, σχετική πληροφόρηση 

κ.λ.π.). 

 Να κατατεθεί κατάσταση με το ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό που διαθέτει ο 

προμηθευτής. 

9. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΟPOΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 

9.1.Τα υπό προμήθεια αντιδραστήρια πρέπει να πληρούν όλους τους όρους της 

παραγράφου 3. 

9.2.Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να παραδώσει, με την πρώτη παράδοση των 

αντιδραστηρίων και τα παρακάτω, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν το διατιθέμενο απ' 

αυτόν μηχάνημα. 

9.2.1.'Εγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας για το χρονικό διάστημα της Σύμβασης από την 

ημερομηνία παραλαβής του συγκεκριμένου μηχανήματος με το συγκεκριμένο 

Εργοστασιακό Αριθμό (SerialNumber), ο οποίος θα αναγράφεται στην σύμβαση προμήθειας 

των αντιδραστηρίων. Μέσα σ' αυτό το χρονικό διάστημα,  ο προμηθευτής υποχρεώνεται να 
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επισκευάζει ή να αντικαθιστά οποιοδήποτε εξάρτημα ή μέρος του, ή και ολόκληρο το 

σύστημα (μηχάνημα, όργανο, συσκευή) χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσία 

Υπ' όψιν ότι: 

Ο προμηθευτής υποχρεούται για τεχνική κάλυψη όλων των αναλυτικών συστημάτων σε 

24ωρη βάση όλες τις ημέρες της εβδομάδας συμπεριλαμβανομένων των Σαββατοκύριακων 

και των αργιών. Το νοσοκομείο λειτουργεί σε 24ωρη βάση και τέτοια θα πρέπει να είναι και 

η τεχνική κάλυψη των αναλυτικών συστημάτων. 

9.2.1.1.Το εκτός λειτουργίας χρονικό διάστημα, αρχίζει από τη στιγμή της τηλεφωνικής ή με 

ηλεκτρονικό μήνυμα ειδοποίησης προς τον προμηθευτή για τη βλάβη και λήγει με την 

παράδοση του συστήματος σε λειτουργία. Τα αίτια της βλάβης και η πιστοποίηση των 

χρονικών ορίων της παρούσης παραγράφου θα προκύπτουν από έγγραφο ή δελτίο τεχνικού 

ελέγχου του προμηθευτή που θα προσυπογράφεται από εκπρόσωπο του τεχνικού τμήματος 

ή του εργαστηρίου του Νοσοκομείου. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αποστείλει 

ειδικευμένο τεχνικό για την αποκατάσταση κάθε βλάβης. Το χρονικό διάστημα από την  

ειδοποίηση, μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης, δεν πρέπει να υπερβαίνει σε καμία 

περίπτωση τις έξι (6) ώρες.  

Το μέγιστο διάστημα εκτός λειτουργίας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 6 ώρες, άλλως 

ο προμηθευτής θα υποχρεούται σε καταβολή ποινικής ρήτρας 30 €./ώρα επιπλέον 

καθυστέρησης, ως τις πρώτες 24 ώρες. Αν ο αναλυτής παραμένει εκτός λειτουργίας μετά 

την παρέλευση το πρώτου 24ώρου, η ποινική ρήτρα διπλασιάζεται ανά /ώρα 

καθυστέρησης). Πέραν της ποινικής ρήτρας, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλει και 

το ποσόν που τυχόν το Νοσοκομείο θα επιβαρυνθεί για την εκτέλεση των εξετάσεων σε 

άλλο εργαστήριο, έναντι των αντίστοιχων παραστατικών χρέωσης. 

Οι ως άνω υποχρεώσεις του προμηθευτή ισχύουν εφόσον η βλάβη που έθεσε εκτός 

λειτουργίας τον αναλυτή δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Νοσοκομείου ή σε τυχαία 

γεγονότα ή σε γεγονότα ανωτέρας βίας ή βλάβες δικτύων, για τα οποία δεν ευθύνεται ο 

προμηθευτής. 

9.2.1.2. Έγγραφη δήλωση ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση εκπαίδευσης του προσωπικού 

του Νοσοκομείου πάνω στη λειτουργία του μηχανήματος, οργάνου ή συσκευής, χωρίς την 

επιβάρυνση της Υπηρεσίας. 

10.ΕΛΕΓΧΟΙ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ.  

Ο μακροσκοπικός έλεγχος των αντιδραστηρίων και του διατιθέμενου μηχανήματος, γίνεται 

από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου και παραλαβής σε κάθε παράδοση και θα αποσκοπεί 

στη διαπίστωση: 

10.1.Της καλής κατάστασης από άποψη εμφάνισης, πληρότητας, λειτουργικότητας, 

κακώσεων ή φθοράς. 

10.2.Της συμφωνίας των χαρακτηριστικών στοιχείων του είδους με αυτά που 

προσδιορίζονται στην παρούσα καθώς και των τελικών όρων και συμφωνιών που 

συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση. 

10.3..Την παράδοση εγχειριδίου χρήσεως για κάθε αναλυτή στα Ελληνικά.  

10.4. Πριν γίνει ο έλεγχος, των παραπάνω από την επιτροπή παραλαβής, o προμηθευτής 

είναι υποχρεωμένος να διαθέσει ειδικό ή ειδικούς τεχνικούς ως παραγρ. 5 που θα 

παραμείνουν στη διάθεση της επιτροπής για επίδειξη και εξηγήσεις πάνω στο χειρισμό, τη 

λειτουργία και τη θεωρία του υπό προμήθεια συστήματος. Η διάρκεια της επίδειξης αυτής 

θα είναι από μία (1) ημέρα έως έξι (6) το περισσότερο ανάλογα με την απαίτηση της 

επιτροπής, χωρίς οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσίας. 
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10.5.Πριν γίνει η παραλαβή του διατιθέμενου μηχανήματος θα πρέπει να δοκιμασθεί σε 

δουλειά ρουτίνας για τουλάχιστον πέντε (5) μέρες και ίσως περισσότερο αν απαιτηθεί από 

την υπηρεσία. 

11.ΔΙΑΦΟΡΑ  

11.1.Επισημάνσεις παραδόσεως 

11.1.1.Σε κατάλληλη θέση του μηχανήματος να επικολληθεί πινακίδα με μέριμνα του 

προμηθευτή στην οποία θα αναγράφονται: 

11.1.1.1.Η ονομασία, το μοντέλο και ο SERIALNUMBER του μηχανήματος. 11.1.1.2.Τα 

στοιχεία του κατασκευαστή και προμηθευτή. 

11.1.1.3. Ο αριθμός σύμβασης για την προμήθεια των αντιδραστηρίων και το έτος της 

υπογραφής της. 

11.1.2. Οι όροι της παρούσας τεχνικής περιγραφής που περιέχονται στις παραγράφους 1 

έως  5 είναι απαράβατοι. 

11.1.3. Οι όροι της παρούσας τεχνικής περιγραφής που περιέχονται στην παράγραφο 6.2. 

είναι δεσμευτικοί για τον προμηθευτή και πρέπει να περιλαμβάνονται στη σύμβαση 

προμήθειας των αντιδραστηρίων. 

11.1.4. Όσον αφορά την εκτέλεση της Σύμβασης, εκπρόθεσμη παράδοση, ακαταλληλότητα 

των ειδών, απόρριψη αυτών και αντικατάσταση κ.λ.π. ισχύουν οι διατάξεις του ν . 4412/16. 

Άλλοι Ειδικοί Όροι  

-Το  Νοσοκομείο   δεν θα δεχθεί καμία διαφοροποίηση στις τιμές, ανά εξέταση, που 

περιλαμβάνονται στη σύμβαση, για ολόκληρο το χρονικό διάστημα της σύμβασης και για 

οποιαδήποτε αιτία.. 

- Ο προμηθευτής  δεσμεύεται για την τελική τιμή κόστους αναλωσίμων ανά εξέταση. Σε 

περίπτωση που υπάρξει διαφορά μεταξύ των πραγματοποιηθέντων εξετάσεων και των 

αντιδραστηρίων –αναλωσίμων που χρησιμοποιήθηκαν  η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να 

προσκομίσει τα επιπλέον αντιδραστήρια - αναλώσιμα  που απαιτούνται δωρεάν  

- Η πιστοποίηση των διενεργηθέντων εξετάσεων και των αντιδραστηρίων-αναλωσίμων  που 

χρησιμοποιήθηκαν θα γίνεται από επιτροπή    που θα ορισθεί   για το σκοπό αυτό από το 

Νοσοκομείο,  ανά  χρονικό διάστημα χρήσης  έξι μηνών.  

ΜΕΡΟΣ Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ετήσιος 
αριθμός 

εξετάσεων 

Τιμή 
εξέτασης 

χωρίς 
ΦΠΑ 

Σύνολο ΦΠΑ Σύνολο με ΦΠΑ 

1 Σάκχαρο 36.000 0,133 4.788,00 € 24% 5.937,12 € 

2 Ουρία 36.000 0,143 5.148,00 € 24% 6.383,52 € 

3 Κρεατινίνη 36.000 0,133 4.788,00 € 24% 5.937,12 € 

4 Ουρικό οξύ 8.320 0,232 1.930,24 € 24% 2.393,50 € 

5 Χοληστερίνη 19.200 0,255 4.896,00 € 24% 6.071,04 € 

6 HDL 8.400 2,170 18.228,00 € 24% 22.602,72 € 

7 Τριγλυκερίδια 8.400 0,347 2.914,80 € 24% 3.614,35 € 

8 Χολερυθρίνη Ολική 22.000 0,255 5.610,00 € 24% 6.956,40 € 

9 Χολερυθρίνη Άμεση 8.640 0,254 2.194,56 € 24% 2.721,25 € 

10 Λευκώματα 15.200 0,152 2.310,40 € 24% 2.864,90 € 
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11 Αλβουμίνη 18.720 0,143 2.676,96 € 24% 3.319,43 € 

12 Τρανσαμινάση AST 28.800 0,204 5.875,20 € 24% 7.285,25 € 

13 Τρανσαμινάση ALT 30.000 0,194 5.820,00 € 24% 7.216,80 € 

14 γ – GT 25.200 0,213 5.367,60 € 24% 6.655,82 € 

15 Φωσφατάση Αλκαλική 28.000 0,153 4.284,00 € 24% 5.312,16 € 

16 Γαλακτική αφυδρογονάση 21.600 0,141 3.045,60 € 24% 3.776,54 € 

17 Κρεατινίνη Κινάση 18.000 0,214 3.852,00 € 24% 4.776,48 € 

18 Χοληνεστεράση 2.400 0,766 1.838,40 € 24% 2.279,62 € 

19 Αμυλάση 16.000 0,651 10.416,00 € 24% 12.915,84 € 

20 ΚΑΛΙΟ 39.636 0,197 7.808,29 € 24% 9.682,28 € 

21 ΝΑΤΡΙΟ 39.636 0,197 7.808,29 € 24% 9.682,28 € 

22 ΧΛΩΡΙΟ 4.878 0,197 960,97 € 24% 1.191,60 € 

23 Λίθιο 380 2,612 992,56 € 24% 1.230,77 € 

24 Ασβέστιο 20.000 0,184 3.680,00 € 24% 4.563,20 € 

25 Φώσφορος 12.000 0,154 1.848,00 € 24% 2.291,52 € 

26 Μαγνήσιο 10.800 0,284 3.067,20 € 24% 3.803,33 € 

27 Αμμωνία 400 2,661 1.064,40 € 24% 1.319,86 € 

28 Hb A1c 3.900 5,146 20.069,40 € 24% 24.886,06 € 

29 LDL 7.540 1,110 8.369,40 € 24% 10.378,06 € 

30 Σίδηρος 6.300 0,428 2.696,40 € 24% 3.343,54 € 

31 Βανκομυκίνη 1.200 2,454 2.944,80 € 24% 3.651,55 € 

32 Phenytoin 400 2,474 989,60 € 24% 1.227,10 € 

33 Γενταμυκίνη 600 1,856 1.113,60 € 24% 1.380,86 € 

34 Διγοξίνη 800 1,700 1.360,00 € 24% 1.686,40 € 

35 Βαλπροϊκό 800 1,500 1.200,00 € 24% 1.488,00 € 

36 T3 3.400 3,200 10.880,00 € 24% 13.491,20 € 

37 T4 3.400 3,326 11.308,40 € 24% 14.022,42 € 

38 TSH 6.800 2,991 20.338,80 € 24% 25.220,11 € 

39 FT3 3.400 3,200 10.880,00 € 24% 13.491,20 € 

40 FT4 3.800 3,225 12.255,00 € 24% 15.196,20 € 

41 CORTISOL 400 3,710 1.484,00 € 24% 1.840,16 € 

42 HCG 400 3,670 1.468,00 € 24% 1.820,32 € 

43 PSA 2.200 6,280 13.816,00 € 24% 17.131,84 € 

44 FPSA 400 3,690 1.476,00 € 24% 1.830,24 € 

45 ANTI-TPO 1.400 6,240 8.736,00 € 24% 10.832,64 € 

46 ANTI-TG 1.400 6,280 8.792,00 € 24% 10.902,08 € 

47 BNP 1.200 17,110 20.532,00 € 24% 25.459,68 € 

48 C-PEPT 400 3,650 1.460,00 € 24% 1.810,40 € 

49 INSULIN 400 3,520 1.408,00 € 24% 1.745,92 € 

50 PTH 1.200 9,825 11.790,00 € 24% 14.619,60 € 

51 HOMOCYSTEINE 200 20,095 4.019,00 € 24% 4.983,56 € 

52 PROLACTIN 400 3,690 1.476,00 € 24% 1.830,24 € 



24 

 

53 PCT 2.800 20,005 56.014,00 € 24% 69.457,36 € 

54 Τροπονίνη Ι/ Τροπονίνη Ι hs 20.600 4,030 83.018,00 € 24% 102.942,32 € 

55 CRP 3.500 1,019 3.566,50 € 24% 4.422,46 € 

56 Vitamin D 2.200 4,580 10.076,00 € 24% 12.494,24 € 

57 UCFP 400 0,598 239,20 € 24% 296,61 € 

58 Lpα 800 2,495 1.996,00 € 24% 2.475,04 € 

59 SARS-CoV-2 IgM 200 3,495 699,00 € 24% 866,76 € 

60 SARS-CoV-2 IgG II 200 5,995 1.199,00 € 24% 1.486,76 € 

61 ΝΤ-pro BNP 400 17,110 6.844,00 € 24% 8.486,56 € 

62 TG (Θυρεοσφαιρίνη) 600 5,495 3.297,00 € 24% 4.088,28 € 

63 TRAb (αντισώματα έναντι TSH) 200 5,495 1.099,00 € 24% 1.362,76 € 

64 Anti-CCP 400 9,495 3.798,00 € 24% 4.709,52 € 

65 Galectin-3 200 15,495 3.099,00 € 24% 3.842,76 € 

66 TBI 200 23,495 4.699,00 € 24% 5.826,76 € 

67 Ηλεκτροφόρηση 1300 5,99 7.787,00 € 24% 9.655,88 € 

68 Ανοσοκαθήλωση 180 28,4 5.112,00 € 24% 6.338,88 € 

69 HLA-B27 240 41,00 9.840,00 € 24% 12.201,60 € 

70  LCT -13910C/T 100 51,00 5.100,00 € 24% 6.324,00 € 

71 

HLA DQ2 (DQ2.2 and DQ2.5), 
DQ8, καθώς και  HLA DR3, DR4, 
DR7, DR11 and DR12 
απλότυπους. 

100 51,00 5.100,00 € 24% 6.324,00 € 

72 APOE 230 51,00 11.730,00 € 24% 14.545,20 € 

73 VKORC1  50 41,00 2.050,00 € 24% 2.542,00 € 

74 CYP2C9-2 50 41,00 2.050,00 € 24% 2.542,00 € 

75 CYP2C9-3 50 41,00 2.050,00 € 24% 2.542,00 € 

76 AGT (πολυμορφισμός rs699) 150 31,00 4.650,00 € 24% 5.766,00 € 

77 

Υποδοχέας τύπου 1 της  
Αγγειοτενσίνης ΙΙ, 
πολυμορφισμός  A1166C 
(γονίδιο AGTR1) 

150 31,00 4.650,00 € 24% 5.766,00 € 

78 ACE gene (αλληλόμορφο I/D) 200 31,00 6.200,00 € 24% 7.688,00 € 

79 
Γονίδιο CCR3 (πολυμορφισμός 
rs 644196) 

75 31,00 2.325,00 € 24% 2.883,00 € 

80 
Γονίδιο IL18RAP 
(πολυμορφισμός cluster G/A) 

75 31,00 2.325,00 € 24% 2.883,00 € 

81 DPYD 25 61,00 1.525,00 € 24% 1.891,00 € 

82 DPYD *6 25 53,00 1.325,00 € 24% 1.643,00 € 
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83 
γονιδίου UGT (UGT1A1*1 / 
UGT1A1*28) 

25 59,00 1.475,00 € 24% 1.829,00 € 

84 
Γονοτύπηση  24 τύπων HPV, την 
γονιδιακή περιοχή E6/E7 

100 21,00 2.100,00 € 24% 2.604,00 € 

85 Kιτ απομόνωσης DNA/RNA x8 300 6,00 1.800,00 € 24% 2.232,00 € 

86 Kιτ απομόνωσης DNA/RNA x1 200 8,00 1.600,00 € 24% 1.984,00 € 

 


