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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ                                         

με CPV  33696200-7  

A.A  Περιγραφή  
Ετήσιος 
Αριθμός 

Εξετάσεων   

Tιμή 
μονάδος  

Σύνολο  Φπα   
Σύνολο με 

Φπα  

1 

Εξέταση Γενική αίματος σε 
αναλυτή τύπου Α1  για τις 
ανάγκες εφημεριών και 
αργιών. 

45500 1,10 50050,00 24% 62.062,00 

2 
Εξέταση ΔΕΚ σε αναλυτή 
τύπου Α1 για τις ανάγκες 
πρωϊνής ρουτίνας. 

1000 3,30 3300,00 24% 4.092,00 

3 
Εξέταση Γενική αίματος σε 
αναλυτή τύπου Α2  για τις 
ανάγκες  πρωϊνής ρουτίνας. 

60000 1,10 66000,00 24% 81.840,00 

4 

Χρόνος Προθρομβίνης (P.T.). 
Ανθρώπινη 
Θρομβοπλαστίνη,  ISI= 1(1-
1,1). 

16000 1,10 17600,00 24% 21.824,00 

5 

Xρόνος Μερικής 
Θρομβολαστίνης (a PTT).       
Yγρό αντιδραστήριο,έτοιμο 
πρός χρήση περιέχον 
ενεργοποιητή πυρίτιο. 

8000 1,10 8800,00 24% 10.912,00 

6 
a PTT Ευαίσθητο σε 
παρουσία αντιπηκτικού 
λύκου. 

500 1,10 550,00 24% 682,00 

7 
Προσδιορισμός Ινωδογόνου. 
Μέθοδος Clauss. Χρήση 
αναραίωτων δειγμάτων. 

6000 1,40 8400,00 24% 10.416,00 

8 
Προσδιορισμός Ddimers, της 
πλέον υψηλής ευαισθησίας. 
(Μέθοδος Ανοσολογική). 

6300 6,00 37800,00 24% 46.872,00 

9 
Χρόνος ΘΡΟΜΒΙΝΗΣ  
(Μέθοδος Χρωμογονική) 

350 1,40 490,00 24% 607,60 

10 
ΑΤ ΙΙΙ  (Λειτουργικότητα) 
(Μέθοδος Χρωμογονική) 

500 2,25 1125,00 24% 1.395,00 

11 
Prot C (Λειτουργικότητα), 
(Μέθοδος Χρωμογονική) 

200 5,30 1060,00 24% 1.314,40 

12 
Free Prot S  
(Λειτουργικότητα)(Μέθοδος 
Πηκτικολογική) 

100 5,30 530,00 24% 657,20 

13 Προσδιορισμός APC – 
Resistance 

150 5,00 750,00 24% 930,00 
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14 
Προσδιορισμός  
Αντιπηκτικού Λύκου 
(R.V.V.T) Screening 

200 3,20 640,00 24% 793,60 

15 
Προσδιορισμός  
Αντιπηκτικού Λύκου 
(R.V.V.T) Επιβεβαιωτικό 

100 3,50 350,00 24% 434,00 

16 Παράγοντας  F V  (activity)   150 1,55 232,50 24% 288,30 

17 Παράγοντας   F X  (activity)   50 2,10 105,00 24% 130,20 

18 Παράγοντας   F VII   (activity)  50 3,10 155,00 24% 192,20 

19 Παράγοντας F  VIII (activity)   150 2,00 300,00 24% 372,00 

20 Παράγοντας  F IX   (activity)  250 2,20 550,00 24% 682,00 

21 Παράγοντας F XI   (activity)  50 3,00 150,00 24% 186,00 

22 Παράγοντας  F XII   (activity)  50 3,00 150,00 24% 186,00 

23 Παράγοντας  F XIII (Μέθοδος 
Χρωμογονική) 

150 6,20 930,00 24% 1.153,20 

24 Προσδιορισμός Παράγοντα 
V.Willebrand   

100 7,75 775,00 24% 961,00 

25 Πλασμινογόνο (Μέθοδος 
Χρωμογονική) 

60 3,40 204,00 24% 252,96 

26 
Επίπεδα 
ΗΠΑΡΙΝΗΣ(Μέθοδος 
Χρωμογονική) Anti-Xa 

150 3,77 565,50 24% 701,22 

27 Μοριακή Εξέταση 
Θρομβοφιλίας 

500 21,35 10675,00 24% 13.237,00 

28 Εξέταση TKE  10000 0,90 9000,00 24% 11.160,00 

29 VEGF 192 11,25 2160,00 24% 2.678,40 

30 Προσδιορισμός 
P.A.P.complex 

96 6,95 667,20 24% 827,33 

31 IL-6 288 6,90 1987,20 24% 2.464,13 

32 TNF 288 6,90 1987,20 24% 2.464,13 

33 Vitamin B12 4600 3,30 15180,00 24% 18.823,20 

34 Folate 4600 3,30 15180,00 24% 18.823,20 

35 Ferritin 4600 3,10 14260,00 24% 17.682,40 

36 
Soluble Transferrin 
Receptors  

400 13,80 5520,00 24% 6.844,80 

37 

Θρομβοελαστογραφία 
ολικού αίματος για την 
εκτίμηση της εξωγενούς 
οδού πήξης  

200 16,40 3280,00 24% 4.067,20 

38 

Θρομβοελαστογραφία 
ολικού αίματος για την 
εκτίμηση της ενδογενούς  
οδού πήξης 

200 16,40 3280,00 24% 4.067,20 
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39 

Θρομβοελαστογραφία 
ολικού αίματος για την 
εκτίμηση του θρόμβου 
ινώδους  

100 20,00 2000,00 24% 2.480,00 

40 

Θρομβοελαστογραφία 
ολικού αίματος για την 
εκτίμηση εξουδετέρωσης 
της ηπαρίνης  

70 20,00 1400,00 24% 1.736,00 

41 ACA IgG 200 15,95 3190,00 24% 3.955,60 

42 ACA IgM 200 15,95 3190,00 24% 3.955,60 

43 β2GPI  IgG  200 15,95 3190,00 24% 3.955,60 

44 β2GPI  IgΜ 200 15,95 3190,00 24% 3.955,60 

45 β2GPI Domain1 200 27,00 5400,00 24% 6.696,00 

46 HIT IgG 100 55,00 5500,00 24% 6.820,00 

47 Έλεγχος  Αιμοπεταλίων με 
P2Y 12 σε ολικό Αίμα 

20 13,00 260,00 24% 322,40 

48 
Έλεγχος  Αιμοπεταλίων με 
Collagen / Epinephrine σε 
ολικό Αίμα 

20 13,00 260,00 24% 322,40 

49 
Έλεγχος Αιμοπεταλίων με 
Collagen / ADP σε ολικό 
αίμα. 

20 13,00 260,00 24% 322,40 

50 

May Grunvald. Yψηλής 
καθαρότητας και ποιότητας 
χωρίς χημικά πρόσθετα ή αν 
περιέχουν να είναι ασφαλή, 
μη ερεθιστικά για τους 
βλεννογόνους  & το δέρμα, 
χωρίς πτητικά που ερεθίζουν 
την οσμή με CE & ΙVD ( Lit )  

100 10,00 1000,00 24% 1.240,00 

51 

Giemsa. Yψηλής 
καθαρότητας και ποιότητας 
χωρίς χημικά πρόσθετα ή αν 
περιέχουν να είναι ασφαλή, 
μη ερεθιστικά για τους 
βλεννογόνους  & το δέρμα, 
χωρίς πτητικά που ερεθίζουν 
την οσμή με CE & ΙVD ( Lit)  

100 10,00 1000,00 24% 1.240,00 

52 

Fe  Μυελού  
(Κυτταροχημική) Υψηλής 
καθαρότητας και ποιότητας 
με CE & IVD 

10 175,00 1750,00 24% 2.170,00 
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53 

Αλκαλική  Φωσφατάση  
Λευκών (Κυτταροχημική) 
Υψηλής καθαρότητας και 
ποιότητας με CE & IVD (Kit)  

1 340,00 340,00 24% 421,60 

55 

Υπεροξειδάση  
(Κυτταροχημική). Τα 
αντιδραστήρια να είναι 
βαθμονομημένα και να μη 
είναι τοξικά (να μην 
περιέχουν βενζιδίνη). Ο 
χρόνος διενέργείας να είναι 
περιορισμένος (ταχεία 
χρώση, περίπου 10min) 
καθώς και να υπάρχεί η 
δυνατότητα  χρώσης 
επιχρισμάτων τόσο 
περιφερικού αίματος όσο 
και μυελού. Υψηλής 
καθαρότητας και ποιότητας 
με CE & IVD (Kit)  

2 150,00 300,00 24% 372,00 

56 

Χρώση επιχρίσματος (May-
Giemsa) ταχείας δράσεως. 
Να διαθέτει έτοιμα προς 
χρήση αντιδραστήρια 
κατάλληλα για χρώσεις 
επιχρισμάτων περιφερικού 
αίματος  και μυελού. Να 
διαθέτει CE & IVD  

5 100,00 500,00 24% 620,00 

58 
Immersion oil. Υψηλής 
καθαρότητας και ποιότητας 
με CE & IVD(Lit) 

3 165,00 495,00 24% 613,80 

59 

Μοno-test .Για τον έλεγχο 
λοιμώδους μονοπυρηνώσεως 
με ανοσοχρωματογραφία για 
ετερόλογα αντισώματα 
λοιμώδους μονοπυρήνωσης, με 
υψηλή ευαισθησία και 
ειδικότητα >97%, να γίνεται σε 
ολικό αίμα, ορό ή πλάσμα, με 
CE & ΙVD(test ) 

600 0,50 300,00 24% 372,00 

60 

G-6-PD. Ποιοτική 
(ημιποσοτική) με οπτικό 
προσδιορισμό αλλαγής 
χρώματος με  CE & ΙVD (test)  

60 2,35 141,00 24% 174,84 
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61 

Kit για τον προσδιορισμό 
των αντιπαρινικών 
αντισωμάτων με μέθοδο 
ενζυμική ανοσοαπορρόφηση 
με επικάλυψη βυθισμάτων 
πλάκας με σύμπλεγμα 
ηπαρίνης Tpf4. Να 
συμπεριλαμβάνεται 
reference και ορός ελέγχου 

288 14,50 4176,00 24% 5.178,24 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΤΥΠΟΥ Α1 ΑΝΑΛΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ EΞΕΤΑΣΕΩΝ   με Α/Α 1-2 

 Ο προσφερόμενος   αναλυτής  θα πρέπει να είναι καινούργιος,  αμεταχείριστος, σύγχρονης 
οπωσδήποτε τεχνολογίας  

   Η αρχή λειτουργίας του αναλυτή να στηρίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες  και 
βιβλιογραφικά τεκμηριωμένες μεθόδους μέτρησης κυττάρων. Να περιγράφονται αναλυτικά η 
αρχή λειτουργίας, ο τρόπος μέτρησης και τα όρια γραμμικότητας για Λευκά, Ερυθρά και 
Αιμοπετάλια. Η γραμμικότητα στη μέτρηση των λευκών να είναι τουλάχιστον μέχρι 300.000/μl  
και για τα δε αιμοπετάλια τουλάχιστον  μέχρι 2.000.000/μl 

Να χρησιμοποιεί δείγματα ολικού αίματος σε ποσότητα όχι > 200 μL σε όλα τα συστήματα 
δειγματοληψίας και να διαθέτει βαλβίδα κατανομής αίματος ή άλλο σύστημα που να 
εξασφαλίζει αξιοπιστία και ακρίβεια. 

Να μετρά και να υπολογίζει αυτόματα τις ακόλουθες παραμέτρους με ορθότητα και αξιοπιστία 
τόσο σε φυσιολογικά όσο και σε παθολογικά δείγματα:  

1. Αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων  

2. Αριθμό ερυθρών αιμοσφαιρίων  

3. Αιμοσφαιρίνη 

4. Αιματοκρίτη  

5. MCV (Μέσος όγκο ερυθρών)  

6. MCH (Μέση πυκνότητα αιμοσφαιρίνης) 

7. MCHC (Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης ανά ερυθρό) 

8. RDW (Εύρος κατανομής ερυθρών) 

9. Αριθμό αιμοπεταλίων  

10. PDW (Εύρος κατανομής αιμοπεταλίων)  

11. MPV (Μέσος όγκος αιμοπεταλίων)  

12. PCT (Αιμοπεταλιοκρίτη) 

13. Ποσοστό και απόλυτο αριθμό ουδετεροφίλων 

14. Ποσοστό και απόλυτο αριθμό λεμφοκυττάρων 

15. Ποσοστό και απόλυτο αριθμό μονοπύρηνων 

16. Ποσοστό και απόλυτο αριθμό ηωσινοφίλων 

17. Ποσοστό και απόλυτο αριθμό βασεοφίλων 

18. Ποσοστό και απόλυτο αριθμό εμπυρήνων ερυθρών και σε αυτή την περίπτωση να 
διορθώνει αυτόματα τον αριθμό των Λευκών. 
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Να μετρά δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ) σε απόλυτο αριθμό και ποσοστό να ξεχωρίζει και να 
μετρά τους  υποπληθυσμούς των ΔΕΚ, ανάλογα με το βαθμό ωρίμανσης. Να μπορεί να μετρά 

και άλλες παραμέτρους διαγνωστικής σημασίας και να δοθεί σχετική βιβλιογραφία προς 

απόδειξη της αξίας κάθε παραμέτρου. 

Η μέτρηση των ΔΕΚ και των παραμέτρων τους να γίνεται άμεσα (on line) και αυτόματα από το 
δείγμα χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια χειροκίνητη επεξεργασία.  

 Ο  αναλυτής  πρέπει να δίνει   πλήρη   μορφολογία  των  ερυθρών  αιμοσφαιρίων κατ' όγκο και 
αιμοσφαιρινικό  περιεχόμενο (χρώμα). Η μορφολογία  πρέπει να προκύπτει  από  μέτρηση  των 
αντίστοιχων  μεγεθών απ' ευθείας  και όχι  από στατιστικούς  δείκτες  που προκύπτουν  
υπολογιστικά. Να περιγράφεται αναλυτικά   πως εκτιμάται   η μορφολογία  των ερυθρών  
αιμοσφαιρίων στον  προσφερόμενο  αναλυτή). 

• Η αρχή λειτουργίας του αναλυτή να στηρίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους 
μέτρησης κυττάρων. Ο Αναλυτής να ταυτοποιεί τα κύτταρα χρησιμοποιώντας κυτταρομετρία 
ροής, LASER τουλάχιστον για την μέτρηση των λευκών.  

• Να μετρά αιμοσφαιρίνη με διεθνώς αποδεκτή και βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη μέθοδο 
χωρίς τη χρήση τοξικών  αντιδραστηρίων  όπως το κυάνιο. 

• Ειδικότερα, η μέτρηση των αιμοπεταλίων και των ερυθρών πρέπει να γίνεται άμεσα και 
αυτόματα, με τη χρήση Laser η οποία διασφαλίζει την ορθότητα του αποτελέσματος σε 
περιπτώσεις πολύ χαμηλού και υψηλού αριθμού αιμοπεταλίων, σε περιπτώσεις παρεμβολής 
μικρών ερυθροκυττάρων, στην ύπαρξη γιγάντιων αιμοπεταλίων, κατεστραμμένων κυττάρων 
κλπ. Να περιγραφεί αναλυτικά η αρχή μέτρησης των αιμοπεταλίων και των ερυθρών   

• Ο αναλυτής πρέπει να παρέχει αυξημένες δυνατότητες στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
επί φυσιολογικών και επί παθολογικών δειγμάτων που περιέχουν άωρα, ή παθολογικά 
κύτταρα, ελαττωμένο ή αυξημένο αριθμό κυττάρων της λευκής, της ερυθράς σειράς και των 
αιμοπεταλίων 

• Ειδικότερα, για τα λευκά αιμοσφαίρια πρέπει να διαθέτει σε κάθε περίπτωση αυξημένη 
δυνατότητα επισημάνσεων (Flagging-βλάστες, άτυπα, αριστερή στροφή, άωρα κοκκιοκύτταρα). 
Για την ερυθρά σειρά πρέπει να επισημαίνει επί παθολογικών δειγμάτων την μορφολογία των 
ερυθρών (υποχρωμία, υπερχρωμία, ανισοχρωμία, μικροκυττάρωση, μακροκυττάρωση, 
ανισοκυττάρωσηκλπ).  

• Για τα αιμοπετάλια πρέπει να επισημαίνει ύπαρξη συσσωρεύσεων αιμοπεταλίων. 

• Να εμφανίζει σε οθόνη έγχρωμα και να εκτυπώνει σε τουλάχιστον 7 νεφελογράμματα ή 
ιστογράμματα, τις κατανομές (ανάλογα με την αρχή μέτρησης) των λευκοκυττάρων και των 
υποπληθυσμών τους, των ερυθροκυττάρων, των αιμοπεταλίων, και των ΔΕΚ, ώστε να δίδονται 
ασφαλείς και χρήσιμες διαγνωστικές πληροφορίες με βάση τις εικόνες κατανομών από την 
ανάλυση των έμμορφων στοιχείων του αίματος.  

• Η μέτρηση του λευκοκυτταρικού τύπου πρέπει να γίνεται με δύο τουλάχιστον διαφορετικές 
μεθόδους. 

• Η ταχύτητα της ανάλυσης των δειγμάτων (σε CBC+DIFF) τόσο στο κλειστό όσο και στο ανοικτό 
σύστημα να είναι τουλάχιστον 120 δείγματα την ώρα.  
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• Ο αναλυτής να διαθέτει σύστημα αυτοελέγχου και αυτόματης και χειροκίνητης  ρύθμισης 
(auto&manualcalibration) όλων των άμεσα μετρουμένων παραμέτρων, τόσο για τον ανοικτό 
όσο και για τον κλειστό τρόπο λειτουργίας.  

• Να διαθέτει προγράμματα ποιοτικού ελέγχου με τη χρήση δειγμάτων ρουτίνας των ασθενών 
και με τη χρήση ορών  ελέγχου (controls) της κατασκευάστριας εταιρείας με σκοπό τον έλεγχο 
της ορθής λειτουργίας του αναλυτή σε πραγματικό χρόνο με στατιστική ανάλυση 
(movingaverage, Levi-Jennigs) 

• Να διαθέτει τύπους δειγματοληψίας  
1. Χειροκίνητο σύστημα ανοικτού και κλειστού τύπου.  
2. Αυτόματο σύστημα με σωληνάρια κλειστού τύπου και αναγνώρισης των δειγμάτων 
(codenumber) και δειγματοφορέα τουλάχιστον 100 θέσεων. 
Σε κάθε  περίπτωση να γίνεται αυτόματος καθαρισμός του ακροφυσίου ή της βελόνας 
δειγματοληψίας. 
• Να διαθέτει φίλτρο κατακράτησης  μικροπηγμάτων με ειδοποίηση για ακατάλληλότητα 
δείγματος.  
• Να διατίθεται από την κατασκευάστρια εταιρεία ορός ελέγχου (control)  3 επιπέδων (low, 
normal, high)  για εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο της αναλυτικής αξιοπιστίας του αναλυτή και 
πρότυπο δείγμα ρύθμισης (calibrator)του για όλες τις άμεσες μετρούμενες παραμέτρους.  

• Να έχει σύστημα προειδοποίησης του χειριστή για τις   στάθμες  αντιδραστηρίων και 
αποβλήτων. 
• Να διαθέτει ειδικά διαγνωστικά προγράμματα τόσο των ηλεκτρονικών, όσο και των 
μηχανικών μερών. Το λειτουργικό σύστημα του αναλυτή να στηρίζεται σε σύγχρονο 
πρόγραμμα.  
• Να διαθέτει CE Mark. 

• Να διαθέτει σύγχρονο υπολογιστικό σύστημα με έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 17 ιντσών (να 
περιγραφεί αναλυτικά)   

• Να διαθέτει εκτυπωτή για εκτύπωση των αποτελεσμάτων σε απλό μηχανογραφημένο χαρτί, 
με δυνατότητα και έγχρωμης εκτύπωσης.  

• Να διαθέτει τη δυνατότητα αρχείου τουλάχιστον 10.000 δειγμάτων.  

• Δυνατότητα σύνδεσης με λειτουργικά συστήματα μηχανογράφησης 

• Να διαθέτει συνεχή και πλήρη τεχνική υποστήριξη (service) όλες τις καθημερινές και τις 
αργίες επί 24ώρου κάλυψης και αποδειγμένη εμπειρία στους αυτόματους αναλυτές.  Για το 
λόγο αυτό ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει κατάσταση εγκαταστημένων αναλυτών 
(ίδιου τύπου) σε δημόσια νοσοκομεία στα οποία έχει αναλάβει τη συντήρησή τους 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΤΥΠΟΥ Α2 ΑΝΑΛΥΤΗ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ  ΕΞΕΤΑΣΗΣ Α/Α 3 

• Η αρχή λειτουργίας του αναλυτή να στηρίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους 
μέτρησης κυττάρων, που υπαγορεύουν την άμεση ανίχνευση αυτών. 

• Να έχει την δυνατότητα μέτρησης δείγματος ολικού αίματος σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη 
των 170 μl σε όλους τους τρόπους δειγματοληψίας, αλλά και οπωσδήποτε τριχοειδικού για 
περιπτώσεις δύσκολων αιμοληψιών (όπως χημειοθεραπείες, δυσεύρετες φλέβες κ.α.)χωρίς να 
απαιτείται διόρθωση του αποτελέσματος. Να έχει την δυνατότητα μέτρησης σωματικών υγρών 
(ΕΝΥ, Αρθρικό, κα). 
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• Να μετρά: λευκά αιμοσφαίρια, ερυθρά αιμοσφαίρια, αιμοσφαιρίνη, μέσο όγκο ερυθρών,  
εύρος κατανομής ερυθρών CV,εύρος κατανομής ερυθρών SD,  αιματοκρίτη, ΜCH, 
MCHC,αιμοπετάλια, μέσο όγκο αιμοπεταλίων, εύρος κατανομής αιμοπεταλίων, 
αιμοπεταλιοκρίτη και τις εκατοστιαίες αναλογίες και τον απόλυτο αριθμό των λευκών 
αιμοσφαιρίων (Λεμφοκύτταρα, Μονοπύρηνα, Ηωσινόφιλα, Βασεόφιλα, Ουδετερόφιλα). Να 
παρέχει αυξημένες δυνατότητες στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων παρουσιάζοντας πλήρη 
μορφολογία κυττάρων. 
• Η μέτρηση των αιμοπεταλίων να πραγματοποιείται στην φυσική τους κατάσταση με την κατ΄ 
όγκον ανάλυση ή άλλο ισοδύναμο τρόπο και με τη βοήθεια τέτοιων κριτηρίων ώστε να 
εξασφαλίζεται ιδιαίτερα ακριβής μέτρηση αποφεύγοντας παρεμβολές από μικρά ερυθρά, 
κατεστραμμένα κύτταρα, ηλεκτρονικούς θορύβους κ.λ.π.  Να περιγραφεί αναλυτικά τόσο ο 
τρόπος μέτρησης όσο και η κατανομή αυτών. 

• Να εμφανίζει σε οθόνη και να εκτυπώνει με  ιστογράμματα και νεφελογράμματα  τις  
κατανομές των λευκών, ερυθρών, αιμοπεταλίων με τρόπο που να παρέχουν ασφαλείς κλινικές 
πληροφορίες. 
• Ο αναλυτής να μετρά αυτόματα σε ποσοστό επί τοις εκατό και απόλυτο αριθμόταεμπύρηνα 
ερυθρά σε κάθε γενική αίματοςχωρίς να απαιτείταιεπανάληψη του δείγματος (στην περίπτωση 
που απαιτείται πρόσθετο αντιδραστήριο για την μέτρηση των εμπυρήνων, να περιγραφεί 
αναλυτικά το κόστος της μέτρησης στην οικονομική προσφορά). Η γραμμικότητα της 
παραμέτρου να αρχίζει από 1/100WBC. 

• Να διορθώνει αυτόματα τον αριθμό των λευκών όταν επηρεάζεται η μέτρηση από τυχόν 
εμπύρηνα ερυθρά η από σωρούς αιμοπεταλίων. 

• Η ταχύτητα μέτρησης να είναι τουλάχιστον 90 δείγματα την ώρα (γενική με τύπο λευκών και 
εμπύρηνα ερυθρά). 

• Το λογισμικό πρόγραμμα του οργάνου (όχι συνοδό) να είναι σύγχρονομε δυνατότητα αρχείου 
αποτελεσμάτων για τουλάχιστον 10.000 εξετάσεις. 

• Το λειτουργικό σύστημα του οργάνου να διαθέτει απαραίτητα λογισμικό πρόγραμμα ελέγχου 
επαναληψιμότητας για όλες τις άμεσα μετρούμενες παραμέτρους. Όσον αφορά την μεταφορά 
σφάλματος από δείγμα σε δείγμα (carryover) να περιγραφεί αναλυτικά ο τρόπος που 
διασφαλίζεται η μη μεταφορά σφάλματος, διότι θεωρείται απαραίτητη λειτουργία που 
εξασφαλίζει την ασφάλεια των αποτελεσμάτων 

• Να διαθέτει γραμμικότητα για τα λευκά αιμοσφαίρια έως 300x103μL και για τα αιμοπετάλια 
2.000x103μL. 

• Να διαθέτει σύστημα αναρρόφησης δείγματος το οποίο να συγκρατεί ταυτόχρονα ξεχωριστές 
ποσότητες αίματος για κάθε μονάδα μέτρησης του οργάνου με σκοπό τη μέγιστη ακρίβεια στις 
αραιώσεις του δείγματος .  Να περιγραφεί ο τρόπος λειτουργίας. 

• Oχειριστής να έχει την δυνατότητα ανάλυσης επειγόντων δειγμάτων (STAT) χωρίς να 
διαταράξει την προγραμματισμένη λειτουργία του δειγματολήπτη( ανοικτού ή κλειστού 
τύπου). 

• Να έχει την δυνατότητα διεξαγωγής αυτόματης επανάληψης της εξέτασης (rerun) καθώς και 
συμπληρωματικής εξέτασης (reflex) , σύμφωνα με τους κανόνες του εργαστηρίου. 

• Να διαθέτει αυτόματο δειγματολήπτη συνεχούς ροής - πολλών θέσεων (τουλάχιστον 50 
δείγματα ταυτόχρονα) (θα εκτιμηθεί θετικά η δυνατότητα μεγαλύτερης χωρητικότητας) με 
σύστημα αυτόματης ανάδευσης και ενσωματωμένο σύστημα αυτόματης αναγνώρισης του 
δείγματος (BarCode). ToBarCodereader να δύναται να αναγνώσει γραμμωτούς κώδικες 
διαφορετικών συστημάτων και να αναφέρονται αυτοί. Το σύστημα ανάδευσης να βασίζεται 
στην παλινδρομική ανακίνηση των σωληναρίων αιμοληψίας, όπως επιβάλλεται από την διεθνή 
επίσημη πρακτική.  
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• Ο αναλυτής προς αποφυγήν έκδοσης εσφαλμένων αποτελεσμάτων να δύναται να ανιχνεύει 
ποιοτικά τα υπό εξέταση δείγματα όπως πήγματα, φυσαλίδες από έντονη ανάδευση, με  
σύστημα το οποίο να περιγράφεται αναλυτικά. 
Η αρίθμηση των  RBCόπως και των PLT να πραγματοποιείταιστην φυσική τους κατάστασημε 
την μέθοδο της κατ΄ όγκον ανάλυσης ή με άλλο ισοδύναμο τρόπο.  

• Ο λευκοκυτταρικός τύπος να μετράται άμεσα με την μέθοδο της κυτταρομετρίας ροής και 
ακτίνας Laser. Το άθροισμα του ποσοστού των υποπληθυσμών των λευκοκυττάρων πρέπει να 
είναι 100 και το άθροισμα του απόλυτου αριθμού των υποπληθυσμών των λευκοκυττάρων να 
ισούται με τον απόλυτο αριθμό των λευκών.  Να περιγραφεί αναλυτικά ο τρόπος μέτρησης του 
λευκοκυτταρικού τύπου. 

• Ο χειριστής να έχει την δυνατότητα να επιλέξει τους παρακάτω τρόπους λειτουργίας 

 α) Γενική αίματος με λευκοκυτταρικό τύπο 

 β) Γενική αίματος /Γενική αίματος   + ΔΕΚ  

σε όλους τους ανωτέρω τρόπους λειτουργίας να επισυνάπτονται αντίστοιχες εκτυπώσεις  των 

αποτελεσμάτων από τον αναλυτή. 

• Να διατίθεται από την κατασκευάστρια εταιρεία πρότυπο αίμα (control) και πρότυπο αίμα 
ρύθμισης (calibrationstandard), για όλες τις άμεσα μετρούμενες παραμέτρους. Επίσης να 
διατίθεται control για τα σωματικά υγρά. 

• Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει μαζί με την προσφορά και επίσημη μετάφραση 
του εγχειριδίου λειτουργίας του οργάνου στην Ελληνική γλώσσα εγκεκριμένο από τον 
κατασκευαστικό οίκο. 

• Να έχει εξακριβωμένα πλήρες τμήμα service με αποθήκη ανταλλακτικών στο χώρο των 
Αυτόματων Αιματολογικών Αναλυτών, σε Δημόσια Νοσοκομεία. 

• Να κατατεθείαν αναλυτική κατάσταση εγκατεστημένων αναλυτών σε Δημόσια Νοσοκομεία 
που έχει αναλάβει την συντήρηση τους. (Νοσοκομείο – τύπος αναλυτή – εργαστήριο – 
ημερομηνία εγκατάστασης). 

• Όλα τα απαιτούμενα αντιδραστήρια και καθαριστικά θα πρέπει να είναι του ιδίου 
κατασκευαστικού οίκου με τον αναλυτή, να είναι συνδεδεμένα online στον αναλυτή, έτοιμα 
προς χρήση και να φέρουν σήμανση CE. Να διαθέτει πρόγραμμα διαχείρισης αντιδραστηρίων. 

• Όλα τα πλυσίματα του οργάνου(κατά το ξεκίνημα και το κλείσιμο της ημέρας) να πλήρως 
αυτοματοποιημένα. 

• Το όργανο θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με δυνατότητα άμεσης και 
καθημερινής παρακολούθησης από τον προμηθευτή μέσω διαδικτύου (internet). 

• Προσφορές που δεν θα αποδεικνύουν τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών,σε έντυπα 
του κατασκευαστή,θα απορρίπτονται ως τεχνικά απαράδεκτες. 

• Ο αριθμός των ζητούμενων από τη διακήρυξη εξετάσεων συμπεριλαμβάνει και τις εξετάσεις 
που απαιτούνται για τον καθημερινό ποιοτικό έλεγχο των αποτελεσμάτων του αναλυτή 

 Όσον αφορά τα πλυσίματα του αναλυτή  θα εκτιμηθεί θετικά η δυνατότητα προγραμματισμού 
και εκτέλεσης ηλεκτρονικά χωρίς την παρουσία χειριστή 

 Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, σύγχρονης 
τεχνολογίας και να περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία εξαρτήματα που απαιτούνται για τη σωστή 
και πλήρη λειτουργία του.  

Κάλυψη  συμμετοχής σε οργανωμένα προγράμματα εξωτερικού ελέγχου ποιότητος για τον 
έλεγχο απόδοσης των  αναλυτών. Η συμμετοχή θα γίνει σε προγράμματα επιλογής του 
εργαστηρίου διότι το εργαστήριο έχει την τεχνογνωσία, την εμπειρία και το ιστορικό 
στατιστικών χρόνων με τον φορέα. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΝΑΛΥΤΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  με Α/Α  4-26  (ΤΕΜΑΧΙΑ 2) 

Να είναι πλήρως αυτόματος αναλυτής και να  πραγματοποιεί όλους τους ελέγχους πήξης, 
δηλαδή  
Χρόνο προθρομβίνης (ΡΤ), χρόνο μερικής θρομβοπλαστίνης (aPTT), χρόνο θρομβίνης,  
Ινωδογόνο, όλους τους παράγοντες Πήξεως (ΙΙ, V, VII, VIII,VIIIchr, IX, X, XI, XII, XIII), Ηπαρίνη, α2-
αντιπλασμίνη, πλασμινογόνο, ΡΑΙ, πρωτεϊνη-C, πρωτεϊνηS, Aντιθρομβίνη ΙΙΙ, APC-FVL 
καιscreening, APC-R, Ddimers, VonWillebrandFactor(RestocetinCofactor), χρόνο Ρεπτιλάσης, 
Αντιπηκτικό Λύκου,(RVV), C1-Inhibitor 

Να είναι τυχαίας επιλεκτικής προσπέλασης (Random Access), συνεχούς φόρτωσης 
(ContinuousLoading), πολλαπλών επιλογών (Μultitasking) και να εκτελεί ταυτόχρονα 
Πηκτικολογικούς, Χρωμογονικούς και Ανοσολογικούς προσδιορισμούς για όλα τα δείγματα. 

Nα διαθέτει πάνω από 35 θέσεις αντιδραστηρίων εκ των οποίων  πολλές να είναι ψυχόμενες                            
για καλύτερη διατήρηση αυτών και οι 4 τουλάχιστον να αναδεύουν  το αντιδραστήριο.  

Να δύναται να πραγματοποιεί αυτόματα κατά την εισαγωγή, χωρίς την παρέμβαση του 
χρήστη, 
θετική αναγνώριση δειγμάτων αντιδραστηρίων  Standards και Controls με χρήση γραμμικού 
κώδικα (barcodereader). Η  ενημέρωση του συστήματος αναφορικά με τα στοιχεία των 
αντιδραστηρίων, Standards και Controls  για ομάδα LotNumbers να γίνεται αυτόματα μέσω 
δισκέτας. 
Να κάνει αυτόματη βαθμονόμηση των παραμέτρων εξετάσεων και κατά τη διάρκεια των 
μετρήσεων και να έχει δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλου αριθμού καμπυλών βαθμονόμησης 
πλέον των 6 ανά παράμετρο, αναφερόμενες σε διαφορετικό αριθμό παρτίδας (Lot Number) 
του ιδίου αντιδραστηρίου. Θα αξιολογηθεί επιπρόσθετα η δυνατότητα εξασφάλισης 
εγκυρότητας της βαθμονόμησης (π.χ. ύπαρξη πρότυπης καμπύλης βαθμονόμησης στο 
λογισμικό από τον κατασκευαστή, προς σύγκριση με την πειραματική). 

Να κάνει μέτρηση επείγοντος STAT ανά πάσα στιγμή καθ’ολη τη διάρκεια λειτουργίας και να τα 
μετρά αμέσως χωρίς να διακόπτεται η συνεχής λειτουργία και ροή ανάλυσης των δειγμάτων 
ρουτίνας του αναλυτή. 

Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλου αριθμού αποτελεσμάτων και στατιστικών 
δεδομένων λειτουργίας και δυνατότητα μεγάλης ποικιλίας εκτυπώσεων. Επίσης να έχει απλό 
και φιλικό στο χρήστη  λειτουργικό σύστημα με εικονίδια περιγραφής εντολών. 
Να είναι ανοικτό Σύστημα δηλαδή να έχει δυνατότητα προγραμματισμού άλλων εξετάσεων 
ανάλογα με την επιθυμία του χρήστη. 
Να  κάνει Αυτόματο έλεγχο και διαχείριση όλων των χρησιμοποιούμενων κυβεττών, 
αναλωσίμων, δειγμάτων, υγρών αντιδραστηρίων με τη βοήθεια αισθητήρων στάθμης και να  
προειδοποιεί τον  χρήστη για τυχούσα έλλειψη. Η τροφοδοσία  των αναλωσίμων και η 
πλήρωση των υγρών πλύσης να γίνεται οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία 
του αναλυτή.  

Να δέχεται  τουλάχιστον 90 δείγματα σε αρχικά σωληνάρια αιμοληψίας ή καψίδια κάθε είδους 
και διαστάσεων ή ειδικούς υποδοχείς (eppendorf) για δείγματα μικρού όγκου.  

Να διαθέτει  Πρόγραμμα Ποιοτικού Ελέγχου Εξετάσεων και Αποτελεσμάτων. Να εκτελεί 
αυτόματες αραιώσεις και επανάληψη μετρήσεων. Αυτόματος Προγραμματισμός συνέχισης 
ανάλυσης, με σύγκριση αποτελεσμάτων (reflextesting). 

Να διαθέτει δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με εξωτερικό Η/Υ, LIS  Εργαστηρίου, HIS 
Νοσοκομείου. 
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Να διαθέτει δύο διανεμητές (pipetors), ο ένας για τα δείγματα, standards, controls  και ο άλλος 
για τα αντιδραστήρια. Η θέρμανση των υγρών και αντιδραστηρίων  στους 37 °C να 
επιτυγχάνεται στο ρύγχος των δυο διανομέων κατά τη διάρκεια της  διανομής.  

Η εξέλιξη  των μετρήσεων να  παρακολουθείται από την οθόνη του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 
και να δύναται να εκτυπωθεί. 

Ο Αναλυτής να έχει τη δυνατότητα αυτοελέγχου και εντοπισμού τεχνικών βλαβών. 

Ναεκπλένεται αυτόματα ,χωρίς επέμβαση του χειριστή, κατά το ξεκίνημα και μετά το πέρας της 
ρουτίνας του εργαστηρίου.  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει κατάσταση Εργαστηρίων και Κέντρων που 
χρησιμοποιούν αντίστοιχα αντιδραστήρια και Αναλυτές με τα προσφερόμενα. 

Nα έχει Ταχύτητα > 300 t/h. Να λειτουργεί σε τάση 220 V+ 10% και να είναι επιτραπέζιος 
αναλυτής. 
Να προσφερθεί απαραιτήτως και δεύτερος αναλυτής της ιδίας  παραγωγικότητας ως αναλυτής 
εφημερίας και εφεδρικός του πρώτου, ο οποίος να χρησιμοποιεί τα ίδια αντιδραστήρια και 
αναλώσιμα με τον κυρίως αναλυτή. 
  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΟΡΙΑΚΟ  ΕΛΕΓΧΟ  ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
STRIP ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ   με Α/Α 27 

ΚΙΤ σε DNA strip τεχνολογία για την ανίχνευση των μεταλλάξεων των  
Παράγοντα Leiden(G1691A) 
Προθρομβίνης (G20210A) 
2 μεταλλάξεων του MTHFR (C677T,A1298C) 
Πολυμορφισμός στην περιοχή του εκκινητή του γονιδίου PAI-1(-6754G και Α-844G) 

Nα περιέχει μάρτυρα  (control) απόδοσης υβριδισμού για την οπτικοποίηση των 
αποτελεσμάτων.  

Απαραίτητη προϋπόθεση το κάθε kit να περιέχει θετικό μάρτυρα για την ασφαλή αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων.  

Να υπάρχει  δυνατότητα πλήρους ή μερικής αυτοματοποίησης του υβριδισμού  

Να απαιτείται σχετικά μικρός χρόνος ολοκλήρωσης της εξέτασης (extraction DNA –αποτέλεσμα 
-3ώρες) 
Η εκχύλιση του DNA να γίνεται με άμεση προσφορρόφηση του DNA από δείγμα ολικού 
αίματος σε μεμβράνη  

Η εταιρεία στην οποία θα κατακυρωθούν  τα ανωτέρω είδη θα συνοδεύει την προσφορά με  
-Θερμοκυκλοποιητή 
-Ανακινητή θερμικό με ακρίβεια επώασης μικρότερη του ±1ο C  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜETΡΗΣΗ ΤΗΣ  ΤΚΕ  ΕΞΕΤΑΣΗΣ με Α/Α  28 

Η μέτρηση ΤΚΕ να γίνεται με ταχεία μέθοδο υψηλής ακρίβειας σε λιγότερο από 30sec 
προκειμένου να επιτυγχάνεται ταχύτητα στα αποτελέσματα και εξοικονόμηση χρόνου από το 
εργαστηριακό προσωπικό (Να περιγράφεται η αρχή της μεθόδου προς αξιολόγηση)  

Η μέτρηση να γίνεται απευθείας από το σωληνάριο γενικής αίματος με EDTA, έτσι ώστε να μην 
απαιτείται επιπλέον σωληνάριο για την μέτρηση ΤΚΕ. 

Το απαιτούμενο δείγμα να μην ξεπερνά τα 200Μl αίματος  

Να υπάρχει ενσωματωμένο σύστημα ανάδευσης ώστε σε συνδυασμό με τα σωληνάρια να μην 
επιτρέπουν τη δημιουργία πηγμάτων . 
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Να δίνεται η δυνατότητα αυτόματης διόρθωσης αποτελεσμάτων με βάση τη θερμοκρασία και 
τον Αιματοκρίτη, σύμφωνα με την απαίτηση της Διεθνούς Βιβλιογραφίας . 

Να υπάρχει ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής  

Να  μετρά κα άλλους παραμέτρους (παράγοντες αναιμίας, αιματοκρίτη κ.λ.π) για να μπορεί να 
εξαχθεί γρήγορη εκτίμηση της αιματολογικής κατάστασης του ασθενή. 

Να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτρονικό υπολογιστή  

Να συνοδεύεται από    εσωτερικό έλεγχο ποιότητος τριών επιπέδων για εβδομαδιαίο έλεγχο 
λόγω εφαρμογής ΣΔΠ 

Να μην απαιτεί επιπλέον καθαριστικά προς μείωση του όγκου των αποβλήτων 

Ο αναλυτής να διαθέτει ενσωματωμένο BARCODE READER για την εύκολη ανίχνευση των 
δειγμάτων  

Ο αναλυτής να διαθέτει CE  

Όλες οι προδιαγραφές να αποδεικνύονται από τα επίσημα prospectus του αναλυτή . 
  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ  ΑΝΑΛΥΤΗ ELISA  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ    Α/Α  29-32  

Να είναι πλήρως ανοικτού τύπου και να δέχεται αντιδραστήρια ανοσοενζυμικών μεθόδων 
διαφόρων κατασκευαστών και διαφορετικής πολυπλοκότητας τύπου microelisa 

Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένος σε όλα τα στάδια λειτουργίας του που περιλαμβάνουν: -
αραίωση και διανομή δείγματος,- επώαση, -πλύσιμο,- προσθήκη αντιδραστηρίων,- μέτρηση 
της απορροφήσεως και -υπολογισμός των αποτελεσμάτων χωρίς διακοπή της εν εξελίξει 
διαδικασίας του, ή παρέμβασης του χειριστή. 

Να διαθέτει τουλάχιστον 2  μικροπλάκες σε ταυτόχρονη και ανεξάρτητη λειτουργία  

Να χρησιμοποιεί μεταλλική βελόνα για διανομή/αραίωση δειγμάτων και αντιδραστηρίων με 
σύστημα εκπλύσεως εσωτερικά και εξωτερικά των επιφανειών των ρυγχών  για αποφυγή 
επιμολύνσεων και μηδενισμό του carry-over. 

Να έχει στατώ  αντιδραστηρίων  τα οποία δέχονται τα φιαλίδια αντιδραστηρίων  των κιτχωρίς 
διαδικασία μετάγγισής τους σε άλλα δοχεία.  

Να διαθέτει ανεξάρτητους επωαστικούς  θαλάμους  σε αντιστοιχία με τον αριθμό των πλακών, 
με ρυθμιζόμενη ανακίνηση και θερμοκρασία (από 25°C έως 40°C με βήματα 1οC. 

Να διαθέτει διαφορετικές παροχές υγρών έκπλυσης για διαφορετικούς τύπους υγρών (Buffers) 
και  φιάλη αποβλήτων εξωτερικής διοχέτευσης σε κλειστό σύστημα για την ασφαλέστερη 
διαχείρισή τους. 

Να έχει προτοποθετιμένα φίλτρα 405, 450, 490,550 και 620 nm τη δυνατότητα 
πολυχρωματικής  ανάγνωσης (για το κατά το δυνατό μεγαλύτερο εύρος καμπύλης 
π.χ.9000.O.D.) και  επιπλέον κενές θέσεις για την τοποθέτηση φίλτρων επιλογής του 
εργαστηρίου. 

Να διαθέτει  λογισμικό λειτουργίας του αναλυτή στα Ελληνικά τόσο στην επικοινωνία όσο και 
στην εκτύπωση των αποτελεσμάτων  σε υπολογιστή σύγχρονης τεχνολογίας , λειτουργικό 
WINDOWS Xp ή νεώτερο. 
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Το λογισμικό να έχει ευελιξία στην δημιουργία καμπυλών με  standard ή calibrator για  
βαθμονόμηση ανάλογα με την εξέταση, αποθήκευση και ανάκληση  καμπύλης “αναφοράς”  για 
αποφυγή δημιουργίας νέας και κυρίως να μπορεί να επαναπροσδιορίζει καμπύλες με 2 
standard ή  calibrator επιτρέποντας την μέγιστη οικονομία του προσδιορισμού. 

Να συνοδεύεται από Η/Υ, με λογισμικό σε περιβάλλον windows, εύχρηστο προγραμματισμό με 
επικοινωνία στην Ελληνική γλώσσα  για τον εύκολο χειρισμό από το προσωπικό.  

Να διαθέτει αυτόματη επαναφορά σε  περίπτωση βλάβης ώστε  να μπορεί να συνεχιστεί η 
διαδικασία από το σημείο που σταμάτησε, με επέμβαση του χρήστη ώστε να μην ακυρώνεται η 
εργασία που σημαίνει πρόσθετο οικονομικό κόστος. 

Να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσεως (UPS) που να καλύπτει αναλυτή και ηλεκτρονικό 
υπολογιστή. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΩΝ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  με Α/Α  33-36 

Ο προσφερόμενος αναλυτής να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, τυχαίας προσπέλασης 
(randomaccess) και να στηρίζεται στη μέθοδο της χημειοφωταύγειας. 

Να είναι μικρού όγκου και βάρους, επιτραπέζιος, αυτοτελής μονάδα και όχι σύνθεση 
περισσότερων μονάδων.  

Να έχει ταχύτητα τουλάχιστον 100 εξετάσεις ανά ώρα.  

Να είναι συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων και αντιδραστηρίων χωρίς διακοπή της λειτουργίας 
του. Να διαθέτει δυνατότητα αρχικής φόρτωσης τουλάχιστον 60 δειγμάτων. 

Να μετρά τα επείγοντα δείγματα (STAT) οποιαδήποτε στιγμή, άμεσα, χωρίς να διακόπτεται η 
λειτουργία του οργάνου. 

Να έχει δυνατότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης τουλάχιστον 20 διαφορετικών εξετάσεων, 
εξασφαλίζοντας μεγάλη αυτονομία. Να είναι δυνατή η φόρτωση περισσότερων του ενός 
αντιδραστηρίων για την ίδια εξέταση, ακόμα και διαφορετικής παρτίδας (Lot). 

Να διαθέτει σύστημα αυτόματης ανίχνευσης της στάθμης των δειγμάτων. Επιπλέον να 
προειδοποιεί με οπτικό σήμα πριν εξαντληθεί οποιοδήποτε αντιδραστήριο  ή άλλο αναλώσιμο 
και πριν λήξει η καμπύλη βαθμονόμησης. 

Να διαθέτει ενσωματωμένο ψυγείο για την φύλαξη όλων των απαιτούμενων αντιδραστηρίων 
στους 4-10ο C.  

Οι καμπύλες βαθμονόμησης των ζητούμενων εξετάσεων να έχουν όσο το δυνατό μεγαλύτερη 
διάρκεια. 

Να διαθέτει ενσωματωμένο πλήρες πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου.  

Να διαθέτει σύστημα ανάγνωσης barcode για τα δείγματα, τα αντιδραστήρια και τα calibrators. 

Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης πήγματος και φυσαλίδων και να παρέχει δυνατότητα 
εντοπισμού και επισήμανσης βλαβών με ενδείξεις επί της οθόνης. 

Η συσκευασία των αντιδραστηρίων να διαθέτει κατάλληλο κάλυμμα για να αποφεύγεται η 
εξάτμιση ή πιθανή επιμόλυνση μετά το πρώτο άνοιγμα της. 

Να υποστηρίζεται από σύστημα σταθεροποίησης τάσης (UPS), με δαπάνη του μειοδότη. 

Να έχει δυνατότητα αρχειοθέτησης αποτελεσμάτων και να δύναται να συνδεθεί με το σύστημα 
διαχείρισης αποτελεσμάτων (LIS) του Εργαστηρίου με δαπάνη του μειοδότη. 
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Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια και οι βαθμονομητές να είναι υγρά και έτοιμα προς χρήση. 
Για κάθε μία εξέταση να απαιτείται μόνο ένας φορέας αντιδραστηρίου.  

Ο αναλυτής να διενεργεί όλες τις ζητούμενες από τη διακήρυξη εξετάσεις. 

Να προσφερθούν όλα τα απαραίτητα υλικά για τη διεξαγωγή των ζητούμενων εξετάσεων, 
σύμφωνα και με τη διάρκεια ζωής των προϊόντων μετά το άνοιγμα της συσκευασίας τους. Οι 
ζητούμενες από τη διακήρυξη ποσότητες συμπεριλαμβάνουν τις απαιτούμενες εξετάσεις για 
ποιοτικό έλεγχο. Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσφέρει όλα τα απαιτούμενα από τον 
κατασκευαστή υλικά για τη διενέργεια των βαθμονομήσεων των ζητούμενων εξετάσεων.  

Οι ανωτέρω προδιαγραφές αποτελούν την ελάχιστη απαίτηση του εργαστηρίου και είναι 
υποχρεωτική η κάλυψη τους.  Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης όπου θα απαντώνται μία 
προς μία όλες οι ανωτέρω προδιαγραφές και να τεκμηριώνονται με παραπομπές σε τεχνικά 
φυλλάδια ή prospectus του κατασκευαστή.  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ (ΑΡΧΙΚΗ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ-
ΠΗΞΗ-ΙΝΩΔΟΛΥΣΗ) ΣΕ ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ με Α/Α  37-40 

• Να παρέχει τη δυνατότητα της συνολικής εκτίμησης του αιμοστατικού μηχανισμού, 
ταυτόχρονα δε να δύναται να διακρίνει εάν η αιμοστατική διαταραχή οφείλεται σε έλλειψη 
ινωδογόνου, έλλειψη ή πλεόνασμα λοιπών παραγόντων πήξης,  αιμοπεταλιακή διαταραχή 
ή/και υπερινωδόλυση, φαρμακευτική αγωγή που επηρεάζει την αιμόσταση ή αιμοαραίωση, 
υπο/υπερθερμία, αναισθητικά κτλ. Να δέχεται ως δείγμα ολικό αίμα με ή χωρίς αντιπηκτικό, 
και πλάσμα φτωχό ή πλούσιο σε αιμοπετάλια. 

• Να βασίζεται στη μέθοδο της περιστροφικής θρομβοελαστομετρίας και να περιλαμβάνει όλα 
τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη διενέργεια πλήρους ανάλυσης. 

• Να ανιχνεύει όλα τα στάδια της δημιουργίας και σταθεροποίησης του θρόμβου καθώς και 
την πρόωρη ή μη λύση του θρόμβου. 

• Να έχει μικρό χρόνο θέσης σε λειτουργία (μικρότερο από 10 λεπτά) και ταχύτητα μέτρησης 
10-15 λεπτά από τη λήψη έως το αποτέλεσμα, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα το αποτέλεσμα 
της μέτρησης να επηρεάσει άμεσα τη θεραπευτική αγωγή προεγχειριτικά, διεγχειριτικά και 
μετεγχειριτικά. 
• Να είναι εύκολο στη χρήση με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό υπολογιστή με εύχρηστο 
πρόγραμμα λειτουργίας, δυνατότητα αποθήκευσης των αποτελεσμάτων, αναλυτική 
παρουσίαση των οδηγιών χρήσης σε οθόνη αφής και να είναι ανοικτό σε εφαρμογή 
ερευνητικών πρωτοκόλλων. 
• Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερα κανάλια μέτρησης με δυνατότητα ταυτόχρονης 
παρακολούθησης στην οθόνη και σύγκρισης όλων των εν εξελίξει μετρήσεων.  
• Να συνοδεύεται από ηλεκτρονική πιπέτα ακρίβειας για την προσθήκη δειγμάτων – 
αντιδραστηρίων. 

• Να τεκμηριώνονται επιστημονικά, μέσα από διεθνή βιβλιογραφία σχετική με τη διαχείριση 
της αιμορραγίας, τα πλεονεκτήματα του αναλυτή αναφορικά με την εξοικονόμηση παραγώγων 
αίματος και σκευασμάτων, την μείωση χρόνου παραμονής του ασθενούς στη μονάδα, την 
μείωση θνησιμότητας και την μείωση του συνολικού νοσοκομειακού κόστους 

• Να υπάρχει η δυνατότητα αποστολής δεδομένων, σε πραγματικό χρόνο, των εν εξέλιξη 
θρομβοελαστογραφημάτων της αντίστοιχης εκτελούμενης εξέτασης από το χώρο χρήσης του 
αναλυτή  σε χειρουργεία, ΜΕΘ και σε αντίστοιχα τμήματα, όπου κρίνεται απαραίτητη η άμεση 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. 

• Να έχει δυνατότητα αρχειοθέτησης αποτελεσμάτων και να δύναται να συνδεθεί με το 
σύστημα διαχείρισης αποτελεσμάτων (LIS) του Εργαστηρίου με δαπάνη του μειοδότη. 
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• Η κατασκευάστρια εταιρία να διαθέτει τυποποιημένα, έτοιμα προς χρήση αντιδραστήρια για 
την εκτέλεση όλων των τυποποιημένων μετρήσεων, καθώς και αντιδραστήρια ποιοτικού 
ελέγχου. 

• Να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικό ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

• Να λειτουργεί σε ρεύμα 220 V/ 50 Hz. 

• Πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία εξαρτήματα, εγχειρίδια χειρισμού και 
συντήρησης. 

• Να υπάρχει πλήρης και άμεση τεχνική κάλυψη από την εταιρεία, εφόσον ζητηθεί. 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝΤΙΦΩΣΦΟΛΙΠΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΗΠΑΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  με Α/Α  41-46  

 Ο αναλυτής να είναι πλήρως αυτοματοποιημένος, σύγχρονης τεχνολογίας, τυχαίας 
προσπέλασης   (Random Access) και η αρχή λειτουργίας του να βασίζεται στη 
χημειοφωταύγεια. 

 Να διαθέτει δύο ρύγχη, ένα για τα αντιδραστήρια και ένα για τα δείγματα. 

 Να διαθέτει 20 θέσεις αντιδραστηρίων. 

Να διαθέτει 30 θέσεις δειγμάτων και να έχει τη δυνατότητα να δέχεται σωληνάρια αιμοληψίας 
και καψάκια. 

 Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα γραμμικής ανάγνωσης ( barcodereader ) για τα 
αντιδραστήρια και για τα δείγματα. 

 Να διαθέτει τη δυνατότητα ανάλυσης επειγόντων δειγμάτων καθώς και τη δυνατότητα 
αυτόματης εκτέλεσης διαφορετικών εξετάσεων, όταν τα αποτελέσματα είναι εκτός 
καθορισμένων ορίων (reflextesting ). 

 Να έχει τη δυνατότητα εισαγωγής προτυποποιημένης πρότυπης καμπύλης με τη μορφή 
γραμμικού κώδικα (barcodedcard). 

Να έχει τη δυνατότητα να εκτελεί τις ακόλουθες εξετάσεις : ACA IgG, ACA IgM, B2GPI IgG, 
B2GPI IgM, HIT IgG, B2GPI Domain1 

Να έχει παραγωγικότητα 60 εξετάσεις ανά ώρα. 

 Να διαθέτει έγχρωμη, επίπεδη οθόνη αφής. 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ  ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 

ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

1. Δείγματα. 

Κατά το στάδιο της αξιολόγησης, οι προμηθευτές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα επίδειξης 
διενέργειας των εξετάσεων με τα προσφερόμενα υλικά και αναλυτές, εφόσον τους ζητηθεί από 
την επιτροπή αξιολόγησης. 
Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώσουν:  

α. Χώρα προέλευσης των υλικών εργοστάσιο κατασκευής  

γ. Χρόνο παράδοσης σε ημερολογιακές ημέρες από την παραγγελία  

δ. Χρόνο ζωής (ημερομηνία παραγωγής και λήξεως) 

ε. Τη συσκευασία του υλικού, η οποία πρέπει να είναι του εργοστασίου κατασκευής. 

 

2. Τεχνικοί προσδιορισμοί. 
2.1.Ο Διαγωνισμός θα γίνει με βάση τις Τεχνικές περιγραφές των υλικών που αναφέρονται 
στην περιγραφή των ειδών. 
2.2.Οι συμμετέχοντες πρέπει να αναγράφουν στις προσφορές τους (οικονομική και τεχνική) ότι 
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το είδος που προσφέρουν εκπληρώνει τις παρακάτω τεχνικές περιγραφές της Υπηρεσίας. 
3. Συσκευασία. 
3.1.Η συσκευασία θα είναι όπως αυτή του εργοστασίου παραγωγής, χωρίς άλλη χρηματική 
επιβάρυνση των σχετικών υλικών συσκευασίας, που δεν επιστρέφονται στον προμηθευτή. 
3.2.Σε εμφανές σημείο της συσκευασίας, καθώς και σε κάθε μονάδα του περιεχόμενου της, 
πρέπει να αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις στα Ελληνικά ή Αγγλικά, εκτός εάν ή 
Υπουργική απόφαση εναρμόνισης της Οδ. 98/79/ΕΚ ορίζει διαφορετικά: 
3.2.1.Επωνυμία και διεύθυνση κατασκευαστή. Εάν ο κατασκευαστής εδρεύει σε χώρα εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία και η διεύθυνση του εγκατεστημένου 
στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του κατασκευαστή. 
3.2.2.Τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία, προκειμένου ο χρήστης να είναι σε θέση να 
αναγνωρίσει το διαγνωστικό προϊόν, την ποσότητά του και το περιεχόμενο της συσκευασίας. 
3.2.3.Κατά περίπτωση, την ένδειξη "ΣΤΕΙΡΟ" ή άλλη ένδειξη, με την οποία επισημαίνεται η 
ειδική μικροβιολογική κατάσταση ή η κατάσταση από πλευράς καθαριότητας. 
3.2.4.Τον κωδικό της παρτίδας, μετά από τη λέξη "ΠΑΡΤΙΔΑ" ή τον αύξοντα αριθμό. 
3.2.5.Η ημερομηνία, μέχρι την οποία το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασφαλώς, χωρίς 
υποβιβασμό της επίδοσης. 
3.2.6.Κατά περίπτωση, ένδειξη, με την οποία θα επισημαίνεται ότι πρόκειται για "προϊόν που 
χρησιμοποιείται invitro" ή "μόνο για την αξιολόγηση επιδόσεων".  
3.2.7.Τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή και χειρισμού. 
3.2.8.Τις ενδεδειγμένες προειδοποιήσεις ή και προφυλάξεις. 
3.2.9.Σε κάθε συσκευασία θα πρέπει να περιλαμβάνονται ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ στα Ελληνικά εκτός 
εάν η Υπουργ. Απόφαση εναρμόνισης της Οδηγ. 98/79/ΕΚ ορίζει διαφορετικά ως εξής: 
α. Τα στοιχεία της ετικέτας, πλην των 3.2.4 και 3.2.5. 
β. Την ποιοτική και ποσοτική σύνθεση του αντιδρώντας προϊόντος και την ποσότητα ή τη 
συγκέντρωσή του ή των δραστικών συστατικών του ή των αντιδραστηρίων ή του συνόλου (kit). 
γ. Δήλωση ότι το διαγνωστικό προϊόν περιέχει όλα τα συστατικά που απαιτούνται για τη 
μέτρηση. 
δ. Τις συνθήκες αποθήκευσης και το χρόνο διατήρησης μετά από την πρώτη αποσφράγιση της 
συσκευασίας, καθώς και τις συνθήκες αποθήκευσης και σταθερότητας των αντιδραστηρίων 
εργασίας. 
ε. Τις επιδόσεις του προϊόντος αναφορικά με την αναλυτική ευαισθησία, την εξειδίκευση, την 
ακρίβεια, την επαναληψιμότητα, την αναπαραγωγιμότητα, τα όρια ανίχνευσης και τις γνωστές 
αλληλεπιδράσεις. 
στ. Ένδειξη του τυχόν απαιτουμένου ειδικού εξοπλισμού και πληροφορίες για την αναγνώριση 
του ειδικού αυτού εξοπλισμού, προκειμένου να χρησιμοποιείται ορθώς. 
ζ. Τον τύπο του δείγματος που πρέπει να χρησιμοποιείται, τις τυχόν ειδικές συνθήκες 
συλλογής, προεπεξεργασίας και κατά περίπτωση, τις συνθήκες αποθήκευσης και οδηγίες για 
την προετοιμασία του ασθενούς. 
η. Λεπτομερής περιγραφή της ακολουθητέας διαδικασίας για τη χρήση του προϊόντος. 
Θ. Τη διαδικασία μετρήσης που πρέπει να ακολουθείται με το διαγνωστικό προϊόν, 
συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση: 
- Της αρχήςτηςμεθόδου 
- Των ειδικών αναλυτικών χαρακτηριστικών επιδόσεως (ευαισθησία, εξειδίκευση, 

ακρίβεια, επαναληψιμότητα, αναπαραγωγιμότητα, όρια ανίχνευσης, φάσμα 
μετρήσεων, πληροφορίες που απαιτούνται για τον έλεγχο των γνωστών σχετικών 
παρεμβολών,) των περιορισμών της μεθόδου και των πληροφοριών, όσον αφορά τη 
χρησιμοποίηση, εκ μέρους του χρήστη, των διαδικασιών και υλικών μετρήσεων 
αναφοράς. 

- Των πληροφοριών, που αφορούν κάθε επιπλέον διαδικασία ή χειρισμό, ο οποίος 
απαιτείται, πριν από τη χρησιμοποίηση του διαγνωστικού προϊόντος (π.χ. ανασύσταση, 
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επώαση, έλεγχος οργάνων κ.ά.) 
- Ενδείξεων για το κατά πόσον απαιτείται ειδική εκπαίδευση των χρηστών. 
Ι. Τη μαθηματική μέθοδο, με την οποία υπολογίζονται τα μαθηματικά αποτελέσματα και, όπου 
απαιτείται, η μέθοδος προσδιορισμού των θετικών αποτελεσμάτων. 

Ια. Τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται, σε περίπτωση αλλαγών στις αναλυτικές επιδόσεις 
του προϊόντος.  

Ιβ. Τις κατάλληλες για τους χρήστες πληροφορίες, σχετικά με: 
- Τον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών 

επικύρωσης. 
- Αναφορά στον τρόπο βαθμονόμησης του προϊόντος. 
- Τα μεσοδιαστήματα αναφοράς για τις προσδιοριζόμενες ποσότητες, 

συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής του πληθυσμού αναφοράς που πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη. 

- Αν το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό ή να εγκαθίσταται ή να 
συνδέεται με άλλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή εξοπλισμό, προκειμένου να 
λειτουργήσει, σύμφωνα με τον προορισμό του, επαρκή στοιχεία για τα χαρακτηριστικά 
του, ώστε να είναι δυνατή η επιλογή των ενδεδειγμένων προϊόντων ή εξοπλισμού που 
πρέπει να χρησιμοποιούνται, προκειμένου να επιτυγχάνεται ασφαλής και κατάλληλος 
συνδυασμός. 

- Όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον έλεγχο της ορθής εγκατάστασης του 
προϊόντος και της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας του, καθώς και λεπτομερή στοιχεία 
για τη φύση και τη συχνότητα της συντήρησης και, της βαθμονόμησης που 
απαιτούνται, για να εξασφαλίζεται η ορθή και ασφαλής λειτουργία του προϊόντος .  

- πληροφορίες για τη διάθεση των αποβλήτων 
- πληροφορίες σχετικά με κάθε πρόσθετη επεξεργασία ή χειρισμό που απαιτείται, 

προτού χρησιμοποιηθεί το προϊόν (π.χ. αποστείρωση, τελική συναρμολόγηση κ.ά.) 
-  Τις απαραίτητες οδηγίες για το ενδεχόμενο φθοράς της προστατευτικής συσκευασίας.  
- Λεπτομερή στοιχεία για τις κατάλληλες μεθόδους επαναποστείρωσης ή απολύμανσης. 
Ιγ. Τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται για τους τυχόν ειδικούς και ασυνήθεις 
κινδύνους που σχετίζονται με τη χρησιμοποίηση ή τη διάθεση των διαγνωστικών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των ειδικών μέτρων προστασίας, αν το διαγνωστικό προϊόν περιέχει 
ουσίες ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης, πρέπει να εφιστάται η προσοχή των χρηστών στη 
δυνητική μολυσματική φάση της. 
Ιδ. Την ημερομηνία εκδόσεως ή της πλέον πρόσφατης αναθεώρησης των οδηγιών χρήσεως. 
3.2.10. Μετά την κατακύρωση, ο μειοδότης υποχρεούται να επισημαίνει επιπλέον κάθε 
μονάδα συσκευασίας των υλικών που παραδίδονται με: 
α. Τα στοιχεία του προμηθευτή  
β. την ένδειξη "ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ" 
 
4. Άλλοι Ειδικοί Όροι 

 
4.1.Η Υπηρεσία δεν θα δεχθεί καμία διαφοροποίηση στις τιμές, ανά εξέταση, που θα 
κατακυρωθούν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, για ολόκληρο το χρονικό διάστημα της 
σύμβασης και για οποιαδήποτε αιτία. 
Οι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν τιμές ως ακολούθως:  
α. Τιμή ανά εξέταση. 
β. Τιμές των προσφερομένων βιολογικών και χημικών αντιδραστηρίων, καθώς και των 
επιπροσθέτων υλικών, όπως υλικά βαθμονόμησης και ελέγχου (controls, calibrators) και 
λοιπών αναλωσίμων, ανά συσκευασία, που απαιτούνται για την εκτέλεση των ανωτέρω 
εξετάσεων. (Οι πίνακες  ανάλυσης θα υποβληθούν και ηλεκτρονικά ως συνημμένο αρχείο σε 
μορφή pdf στην οικονομική προσφορά )  
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γ. Την συνολική τιμή ανά εξέταση, περιλαμβανομένων των αντιδραστηρίων και παντός είδους 
απαιτουμένων αναλωσίμων για τη διενέργεια της κάθε εξέτασης, σε ειδικό πίνακα στην 
οικονομική προσφορά.(Οι πίνακες  ανάλυσης θα υποβληθούν και ηλεκτρονικά ως συνημμένο 
αρχείο σε μορφή pdf στην οικονομική προσφορά )  
4.2.Δήλωση του συμμετέχοντος ότι μπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του 
προϊόντος από την αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και την 
ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή ενδεχομένως, άλλων προσώπων καθώς και την 
ασφάλεια πραγμάτων. 
4.3.Ο ελάχιστος μηνιαίος ή ετήσιος  αριθμός των εξετάσεων φαίνεται στην περιγραφή των 
ειδών..  
4.4.Ο αριθμός αναλυτών που πρέπει να διαθέσει στο Νοσοκομείο ο προμηθευτής πρέπει να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Νοσοκομείου όπως αυτές περιγράφονται στην περιγραφή ων 
ειδών  
5. Έλεγχοι-Απόρριψη Υλικών-Αντικατάσταση. 
5.1.Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο με 
εργαστηριακά δεδομένα όλων των παρτίδων των προϊόντων τόσο κατά την οριστική 
παραλαβή, όσο και κατά την διάρκεια χρήσεως, μετά την σχετική αναφορά του Δ/ντή του 
εργαστηρίου, αρκούντως τεκμηριωμένη. 
5.2.Σε περίπτωση που απορριφθεί από την επιτροπή παραλαβής οριστικά ολόκληρη η 
συμβατική ποσότητα ή μέρος αυτής, ο προμηθευτής είναι  υποχρεωμένος μέσα σε προθεσμία 
πέντε (5) ημερών να αντικαταστήσει την ποσότητα που απορρίφθηκε με άλλη, που καλύπτει 
τους όρους της σύμβασης. Εάν ο προμηθευτής δεν προβεί στην αντικατάσταση των ειδών που 
απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος. 
5.3.Τα είδη που απορρίφθηκαν επιστρέφονται στον προμηθευτή με φροντίδα και δαπάνες του, 
μέσα σε 10 ημέρες από την προσκόμιση των νέων ειδών. 
5.4.Για το επιπλέον χρονικό διάστημα που απαιτείται από τη λήξη του συμβατικού χρόνου 
παράδοσης ή φόρτωσης, ο προμηθευτής λογίζεται εκπρόθεσμος και υπόκειται στις κυρώσεις 
που προβλέπονται από το Ν 4412/16.  
6.Το service και τα αναλώσιμα, πέραν των αναφερομένων στην προσφορά, θα βαρύνουν τον 
προμηθευτή, ο οποίος θα έχει και την υποχρέωση να εκπαιδεύσει τους χειριστές του οργάνου 
δωρεάν, στον χώρο του νοσοκομείου.  

7. Ειδικοί όροι  

7.1 Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να συντηρεί, να επισκευάζει ή να αντικαθιστά 
οποιοδήποτε εξάρτημα των αναλυτών (μηχανικό ή ηλεκτρονικό) ή μέρος του, χωρίς 
καμιά οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου. 

7.2 Ο προμηθευτής υποχρεούται να καλύπτει την  συμμετοχή του εργαστηρίου σε 

οργανωμένα προγράμματα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας για τον εκτίμηση της 

απόδοσης των αναλυτών. Η συμμετοχή θα γίνει σε προγράμματα επιλογής του 

εργαστηρίου το οποίο έχει την τεχνογνωσία, την εμπειρία και το ιστορικό 

συμμετοχής στους διοργανωτές σχημάτων εξωτερικού ελέγχου ποιότητος. 

8. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  
 
Κάθε προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει τα παρακάτω έντυπα και πιστοποιητικά μαζί με 
την προσφορά του: 
8.1.Βεβαίωση του οίκου κατασκευής του μηχανήματος ότι τα προσφερθέντα στον διαγωνισμό 
αναλώσιμα (που θα χρησιμοποιούνται από το μηχάνημα) προτείνονται από τον εν λόγω Οίκο 
για κανονική χρήση, ότι είναι απόλυτα συμβατά με τα ηλεκτρονικά και μηχανικά μέρη του 
μηχανήματος, και ότι δεν θα επηρεάσουν την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του. 

8.2.Βεβαίωση του οίκου κατασκευής του μηχανήματος ότι η προσφέρουσα εταιρεία 
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(προμηθευτής) είναι εξουσιοδοτημένη ως προς την παροχή πλήρους τεχνικής και 
Επιστημονικής υποστήριξης (service, ανταλλακτικά κ.λ.π.) και ότι στελέχη της έχουν 
εκπαιδευτεί στα εργοστάσια του οίκου κατασκευής. 

Αποδεικτικά ως προς την εκπαίδευση και την διάρκεια θα συνυποβληθούν με την βεβαίωση. 

8.3.Κατάθεση στοιχείων με την υψηλή επαναληψιμότητα του μηχανήματος, τεκμηριωμένη με 
πιστοποιητικά και γραφικές παραστάσεις από τον οίκο κατασκευής. 

8.4.Η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/86 ότι με την παράδοση του μηχανήματος θα 
παραδώσει και βεβαίωση του οίκου κατασκευής ότι το μηχάνημα (αναφέροντας τον αριθμό 
σειράς S/Ν) κατασκευάστηκε την τελευταία διετία. 

8.5.Σε περίπτωση που ο μειοδότης του παρόντος διαγωνισμού ανακηρυχθεί μειοδότης και για 
το επόμενο διαγωνισμό υποχρεούται στην αντικατάσταση τω αναλυτών, εφόσον αυτοί 
υπερβαίνουν την τετραετία από την ημερομηνία κατασκευής τους. 

8.6.Σε περίπτωση που ο μειοδότης του παρόντος διαγωνισμού δεν είναι μειοδότης και για τον 
επόμενο διαγωνισμό υποχρεούται στην απόσυρση των αναλυτών την ημερομηνία που θα 
ορισθεί από το Νοσοκομείο.  

8.7.Συμμόρφωση CE σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 89/336/ΕΟΚ μια την 
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (κοινή Υπουργική Απόφαση 94649/8682/93), πιστοποιητικό 
ελεύθερης κυκλοφορίας από την αρμόδια Αρχή της χώρας παραγωγής. 

8.8.Οποιαδήποτε απόκλιση από τις παραπάνω απαιτήσεις αποτελεί αιτία απόρριψης της 
προσφοράς. 

8.9.Περιγραφή του μηχανήματος που θα προσδιορίζει ακριβώς το είδος και τον τρόπο 
λειτουργίας και στην Ελληνική. Τυχόν ασήμαντες παρεκκλίσεις από τα καθοριζόμενα τεχνικά 
και λειτουργικά χαρακτηριστικά της παρούσης, μπορούν να γίνουν αποδεκτές από την 
Επιτροπή Αξιολόγησης εφόσον δεν είναι αντίθετες ή δεν υστερούν προς τις απαιτήσεις της 
Υπηρεσίας, αλλά και τις συμπληρώνουν προς το καλύτερο. Η επιτροπή αξιολόγησης δύναται 
κατά την κρίση της να ζητήσει από τον προμηθευτή τυχόν διευκρινήσεις επί των 
αναγραφομένων στην προσφορά του, συμπληρωματικά στοιχεία για την πληρέστερη 
διαπίστωση των τεχνικών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων της συσκευής ή ακόμη και την 
επίδειξη σε λειτουργία της συσκευής, χωρίς καμία απαίτηση του προμηθευτή: 

8.10.Διαφημιστικό βιβλιάριο ή φυλλάδιο της εταιρείας (prospectus) για το συγκεκριμένο 
σύστημα που θα περιέχει τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά του.  

8.11. Έγγραφη δήλωση του προμηθευτή ότι θα προσκομίσει τους αναλυτές σε δύο (2) μήνες 
από την υπογραφή της σύμβασης. 

8.12. Έγγραφη δήλωση ότι εγγυάται την καλή λειτουργία του συστήματος ή μηχανήματος για 
το χρονικό διάστημα της Σύμβασης ως επίσης ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει 
ειδικό τεχνικό ο οποίος θα επιδείξει στο προσωπικό της υπηρεσίας τον τρόπο λειτουργίας και 
χειρισμού καθώς και τα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας προσωπικού και υλικού, όπως 
αναφέρεται και στις  παραγράφους 4 & 5. 

8.13. Έγγραφη εγγύηση-δήλωση για τη δυνατότητα υποστηρίξεως, όπως αναφέρεται  στις  
παραγράφους 4 & 5  (με επισκευές, ανταλλακτικά, βαθμονόμηση, σχετική πληροφόρηση 
κ.λ.π.). 

 Να κατατεθεί κατάσταση με το ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό που διαθέτει ο προμηθευτής. 

9. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΟPOΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 

9.1. Τα υπό προμήθεια αντιδραστήρια πρέπει να πληρούν όλους τους όρους της παραγράφου 
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3. 

9.2. Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να παραδώσει, με την πρώτη παράδοση των 
αντιδραστηρίων και τα παρακάτω, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν το διατιθέμενο απ' αυτόν 
μηχάνημα. 

9.2.1.'Εγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας για το χρονικό διάστημα της Σύμβασης από την 
ημερομηνία παραλαβής του συγκεκριμένου μηχανήματος με το συγκεκριμένο Εργοστασιακό 
Αριθμό (SerialNumber), ο οποίος θα αναγράφεται στην σύμβαση προμήθειας των 
αντιδραστηρίων. Μέσα σ' αυτό το χρονικό διάστημα,  ο προμηθευτής υποχρεώνεται να 
επισκευάζει ή να αντικαθιστά οποιοδήποτε εξάρτημα ή μέρος του, ή και ολόκληρο το σύστημα 
(μηχάνημα, όργανο, συσκευή) χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσία 

Υπ' όψιν ότι: 

Ο προμηθευτής υποχρεούται για τεχνική κάλυψη όλων των αναλυτικών συστημάτων σε 24ωρη 

βάση όλες τις ημέρες της εβδομάδας συμπεριλαμβανομένων των Σαββατοκύριακων και των 

αργιών. Το νοσοκομείο λειτουργεί σε 24ωρη βάση και τέτοια θα πρέπει να είναι και η τεχνική 

κάλυψη των αναλυτικών συστημάτων. 

Ο προμηθευτής θα πρέπει να περιγράψει με σαφήνεια το σχέδιο  αντιμετώπισης των 
επειγόντων περιστατικών σε περίπτωση βλάβης και σε οποιαδήποτε ημέρα αλλά και ώρα του 
24ώρου. 

9.2.1.1. Το εκτός λειτουργίας χρονικό διάστημα, αρχίζει από τη στιγμή της τηλεφωνικής ή με 
ηλεκτρονικό μήνυμα ειδοποίησης προς τον προμηθευτή για τη βλάβη και λήγει με την 
παράδοση του συστήματος σε λειτουργία. Τα αίτια της βλάβης και η πιστοποίηση των 
χρονικών ορίων της παρούσης παραγράφου θα προκύπτουν από έγγραφο ή δελτίο τεχνικού 
ελέγχου του προμηθευτή που θα προσυπογράφεται από εκπρόσωπο του τεχνικού τμήματος ή 
του εργαστηρίου του Νοσοκομείου. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αποστείλει ειδικευμένο 
τεχνικό για την αποκατάσταση κάθε βλάβης. Το χρονικό διάστημα από την  ειδοποίηση, μέχρι 
την αποκατάσταση της βλάβης, δεν πρέπει να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τις έξι (6) ώρες.  

Το μέγιστο διάστημα εκτός λειτουργίας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 6 ώρες, άλλως ο 
προμηθευτής θα υποχρεούται σε καταβολή ποινικής ρήτρας 30 €./ώρα επιπλέον 
καθυστέρησης, ως τις πρώτες 24 ώρες. Αν ο αναλυτής παραμένει εκτός λειτουργίας μετά την 
παρέλευση το πρώτου 24ώρου, η ποινική ρήτρα διπλασιάζεται ανά /ώρα καθυστέρησης). 
Πέραν της ποινικής ρήτρας, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλει και το ποσόν που τυχόν 
το Νοσοκομείο θα επιβαρυνθεί για την εκτέλεση των εξετάσεων σε άλλο εργαστήριο, έναντι 
των αντίστοιχων παραστατικών χρέωσης. 
Οι ως άνω υποχρεώσεις του προμηθευτή ισχύουν εφόσον η βλάβη που έθεσε εκτός 
λειτουργίας τον αναλυτή δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Νοσοκομείου ή σε τυχαία γεγονότα 
ή σε γεγονότα ανωτέρας βίας ή βλάβες δικτύων, για τα οποία δεν ευθύνεται ο προμηθευτής. 

9.2.1.2. Έγγραφη δήλωση ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση εκπαίδευσης του προσωπικού του 
Νοσοκομείου πάνω στη λειτουργία του μηχανήματος, οργάνου ή συσκευής, χωρίς την 
επιβάρυνση της Υπηρεσίας. 

10. ΕΛΕΓΧΟΙ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Ο μακροσκοπικός έλεγχος των αντιδραστηρίων και του διατιθέμενου μηχανήματος, γίνεται από 
την αρμόδια επιτροπή ελέγχου και παραλαβής σε κάθε παράδοση και θα αποσκοπεί στη 
διαπίστωση: 

10.1. Της καλής κατάστασης από άποψη εμφάνισης, πληρότητας, λειτουργικότητας, κακώσεων 
ή φθοράς. 

10.2. Της συμφωνίας των χαρακτηριστικών στοιχείων του είδους με αυτά που προσδιορίζονται 
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στην παρούσα καθώς και των τελικών όρων και συμφωνιών που συμπεριλαμβάνονται στη 
σύμβαση. 

10.3. Την παράδοση εγχειριδίου χρήσεως για κάθε αναλυτή στα Ελληνικά.  

10.4. Πριν γίνει ο έλεγχος, των παραπάνω από την επιτροπή παραλαβής, o προμηθευτής είναι 
υποχρεωμένος να διαθέσει ειδικό ή ειδικούς τεχνικούς ως παραγρ. 5 που θα παραμείνουν στη 
διάθεση της επιτροπής για επίδειξη και εξηγήσεις πάνω στο χειρισμό, τη λειτουργία και τη 
θεωρία του υπό προμήθεια συστήματος. Η διάρκεια της επίδειξης αυτής θα είναι από μία (1) 
ημέρα έως έξι (6) το περισσότερο ανάλογα με την απαίτηση της επιτροπής, χωρίς οικονομική 
επιβάρυνση της Υπηρεσίας. 

10.5. Πριν γίνει η παραλαβή του διατιθέμενου μηχανήματος θα πρέπει να δοκιμασθεί σε 
δουλειά ρουτίνας για τουλάχιστον πέντε (5) μέρες και ίσως περισσότερο αν απαιτηθεί από την 
υπηρεσία. 

 11.ΔΙΑΦΟΡΑ  

11.1. Επισημάνσεις παραδόσεως 

11.1.1. Σε κατάλληλη θέση του μηχανήματος να επικολληθεί πινακίδα με μέριμνα του 
προμηθευτή στην οποία θα αναγράφονται: 

11.1.1.1. Η ονομασία, το μοντέλο και ο SERIALNUMBER του μηχανήματος 

11.1.1.2. Τα στοιχεία του κατασκευαστή και προμηθευτή. 

11.1.1.3. Ο αριθμός σύμβασης για την προμήθεια των αντιδραστηρίων και το έτος της 
υπογραφής της. 

11.1.2. Οι όροι της παρούσας τεχνικής περιγραφής που περιέχονται στις παραγράφους 1 έως  5 
είναι απαράβατοι. 

11.1.3. Οι όροι της παρούσας τεχνικής περιγραφής που περιέχονται στην παράγραφο 6.2. είναι 
δεσμευτικοί για τον προμηθευτή και πρέπει να περιλαμβάνονται στη σύμβαση προμήθειας των 
αντιδραστηρίων. 

11.1.4.Όσον αφορά την εκτέλεση της Σύμβασης, εκπρόθεσμη παράδοση, ακαταλληλότητα των 
ειδών, απόρριψη αυτών και αντικατάσταση κ.λ.π. ισχύουν οι διατάξεις του Ν . 4412/16. 

Άλλοι Ειδικοί Όροι  

-Το  Νοσοκομείο  δεν θα δεχθεί καμία διαφοροποίηση στις τιμές, ανά εξέταση, που 
περιλαμβάνονται στη σύμβαση, για ολόκληρο το χρονικό διάστημα της σύμβασης και για 
οποιαδήποτε αιτία. 

- Ο προμηθευτής  δεσμεύεται για την τελική τιμή κόστους αναλωσίμων ανά εξέταση. Σε 
περίπτωση που υπάρξει διαφορά μεταξύ των πραγματοποιηθέντων εξετάσεων και των 
αντιδραστηρίων –αναλωσίμων που χρησιμοποιήθηκαν  η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να 
προσκομίσει τα επιπλέον αντιδραστήρια - αναλώσιμα  που απαιτούνται δωρεάν  

- Η πιστοποίηση των διενεργηθέντων εξετάσεων και των αντιδραστηρίων-αναλωσίμων  που 
χρησιμοποιήθηκαν θα γίνεται από επιτροπές   που θα ορισθούν  για το σκοπό αυτό από το 
κάθε Νοσοκομείο για το οποίο προορίζονται τα είδη,  ανά  χρονικό διάστημα χρήσης  έξι 
μηνών.  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

Επιπροσθέτως ανά προσφερόμενο είδος όπου απαιτείται η παραχώρηση συνοδού 
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εξοπλισμού   θα συνταχθεί πίνακας σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα   

 

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΕΤΗΣΙΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΑΝΤΙΔ/ΡΙΟΥ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΑΝΑΛ/ΜΩΝ* 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ 

1       

2       

3       

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ  ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  

 
*Θα περιλαμβάνεται και το κόστος για τα απαιτούμενα υλικά βαθμονόμησης.  Για τον 
υπολογισμό του κόστους αναλωσίμων και βαθμονόμησης να συνταχθεί σχετικός πίνακας, 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις απαιτήσεις του κατασκευαστή.  Ο προμηθευτής θα δεσμεύεται για 
την τελική τιμή κόστους αναλωσίμων ανά εξέταση. 
*Επίσης οι συμμετέχοντες θα καταθέσουν,  πίνακα  με τον αριθμό των  απαιτούμενων  
συσκευασιών  αντιδραστηρίων,  αναλωσίμων, υλικών βαθμονόμησης  κ.λ.π  (λαμβάνοντας 
υπόψη  και το  χρόνο  ζωής) που κατ ΄ελάχιστο  απαιτούνται για την διενέργεια των 
αντίστοιχων εξετάσεων για το χρονικό διάστημα ενός  έτους  σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή  ο οποίος θα είναι δεσμευτικός για τον προμηθευτή.  

 
  

 


